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Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch vor der ersten Verwendung von Silk’n Infinity ™
genau durch.

Schenken Sie den Abschnitten liber die Vorgehensweise wihrend und nach der
Verwendung des Gerites sowie iiber die Inbetriebnahme bitte besondere Aufmerksamkeit.
Wir empfehlen Ihnen, sich jedes Mal, wenn Sie Silk’n Infinity™ verwenden, erneut mit dem
Benutzerhandbuch vertraut zu machen.

Silk’n Infinity ™ ist ein leistungsstarkes Elektrogerit. Es sollte daher unter besonderer
Beachtung der Sicherheit verwendet werden.

Bitte lesen Sie alle Warnhinweise und Sicherheitsvorkehrungen vor dem Gebrauch vollstindig
durch und halten Sie diese wahrend des Verwendung von Silk’n Infinity™ genau ein.

1. Vor Behandlungsbeginn

Silk’n Infinity ™ ist ein auf Lichtimpulsen basierendes Elektrogerit fiir die
dauerhafte Enthaarung, das speziell fiir den Hausgebrauch entwickelt wurde.

1.1 Beschreibung des Sill’n Infinity™ Elektrogerites

Das Silk'n Infinity™ ENTHAARUNGSGERAT verfiigt tiber eine BEHANDLUNGSFLACHE
und einen PULSAUSLOSER. Es ist zudem mit zwei Elektroden ausgerUstet, die
BASISELEKTRODE und die BERUHRUNGSELEKTRODE, um einen galvanischen
Behandlungskreis zu schaffen und zu nutzen.



@ Pulsauslser ® Einschalttaste

@ Basiselektrode @ Energiestufenanzeige
® Beriihrungselektrode Bereit-/ Hauttyp-Warnanzeige
® Hautfarbensensor ® Bluetooth-Indikatoranzeige

® Behandlungsflache

1.2 Verpackungsinhalt
Beim Offnen der Verpackung von Silk'n Infinity ™ finden Sie die folgenden Teile vor:

Silk'n Infinity ™-Enthaarungsgerdt
Adapter

Dieses Benutzerhandbuch
Garantiekarte

Kosmetiktasche




2. Der Verwendungszweck von Silk'n Infinity™

Silk'n Infinity™ ist fur die Entfernung ungewollter Kérperbehaarung vorgesehen. Silk'n
Infinity™ ist auBerdem flr die langfristige oder dauerhafte Haarverringerung entwickelt
worden. Unter einer dauerhaften Verringerung des Haarwachstums ist die langfristige
stabile Verringerung der Anzahl Haare zu verstehen, die nach einer Behandlungsreihe wieder
nachwachsen.

Silk'n Infinity ™ ist fir die Entfernung unerwiinschter Haare vorgesehen. Sillk'n Infinity ™ ist
auBerdem fir die langfristige oder dauerhafte Haarverringerung entwickelt worden. Unter
einer dauerhaften Verringerung des Haarwachstums ist die langfristige stabile Verringerung der
Anzahl Haare zu verstehen, die nach einer Behandlungsreihe wieder nachwachsen.

Silk'n Infinity™ kann fir die Entfernung unerwiinschter Kérperbehaarung verwendet werden.
Ideale Kérperstellen fir die Verwendung von Silk'n Infinity™ sind unter anderem
Achselhdhlen, Bikinizone, Arme, Beine, Gesicht, Ricken, Schultern und Brust.



3. Sicherheit mit Silk'n Infinity™

Mit Sill’n Infinity™ steht die Sicherheit an erster Stelle.

Die HPL™-Technologie bei Silk’n Infinity™ - Hochste Sicherheit bei niedrigerer Energie
Die Home Pulsed Light™-Technologie gewdhrleistet eine langfristige Haarentfernung mit
einem Bruchteil der Energiestérke, die bei anderen, lichtbasierten Enthaarungsgeraten
eingesetzt wird. Die geringe Energiestarke, die bei Silk'n Infinity™ zum Einsatz kommt,
verringert die Gefahr von Verletzungen oder Komplikationen und tragt somit zu lhrer
Sicherheit bei.

Silk’n Infinity™ schiitzt Ihre Haut

Die Lichtimpuls-Haarentfernung ist fiir dunklere Hauttypen nicht geeignet. Sillk'n Infinity ™
verflgt Uber einen eingebauten HAUTFARBENSENSOR, der die Hautpigmentierung der

zu behandelnden Oberflache misst und nur bei einer geeigneten Hautpigmentierung eine
Behandlung ermdglicht. Diese einzigartige Sicherheitsvorrichtung gewahrleistet, dass die Haut
nur dort behandelt wird, wo die Haut nicht zu dunkel oder zu stark gebraunt ist.

Die 3 cm? groBe BEHANDLUNGSFLACHE, durch die die Lichtimpulse abgegeben werden,
ist zudem in das Gerdt eingelassen. Da auf diese Weise ein direkter Kontakt zwischen der
BEHANDLUNGSFLACHE des Silk'n Infinity™ und Ihrer Haut vermieden wird, ist Ihre Haut
geschitzt.

SilkKn Infinity™ schiitzt lhre Augen

Silk'n Infinity™ ist mit einer integrierten Sicherheitsfunktion zum Schutz der Augen
ausgeruUstet. Das Gerdt ist so konzipiert, dass kein Lichtimpuls ausgesendet wird, wenn

die BEHANDLUNGSFLACHE in die Luft zeigt. Durch diese Sicherheitsfunktion ist eine
Behandlung nur méglich, wenn die BEHANDLUNGSFLACHE volistindig auf der Haut aufliegt.



4. Gegenanzeigen

Wichtige Sicherheitsinformationen - Bitte vor dem Gebrauch unbedingt lesen!

Silk'n - Infinity™ ist nicht fUr jeden geeignet. Bitte lesen die Informationen im nachfolgenden
Abschnitt vor der Nutzung aufmerksam durch und halten Sie die Hinweise ein. Fir weitere
Informationen und fiir eine persénliche Beratung besuchen Sie unsere Webseite wwwisilkn.com
oder wwwisilkn.eu.

Die Enthaarung mithilfe von Laserstrahlen oder intensivem Pulslicht kann bei einigen Personen ein
verstdrktes Haarwachstum zur Folge haben. Auf der Grundlage der gegenwartig vorliegenden
Daten sind insbesondere Frauen aus dem Mittelmeerraum, dem Mittleren Osten und Stdasien
betroffen, die im Gesicht und im Nacken behandelt wurden.

Warnung Mogliche Wirkungen | Sicherheitshinweise
Verwenden Sie Silk’n Die Behandlung einer Silk'n Infinity ™ ist mit
Infinity ™ nicht auf gebrdunten Haut mit einem einzigartigen
gebraunter Haut. Silk'n Infinity ™ kann HAUTFARBENSENSOR
Die Behandiung | UNErwiinschte Wirkungen | ausgerdstet, der in das
ist nicht sicher! | wie Rétungen und Gerit integriert ist, um
(] Hautreizungen zur Folge die Pigmentierung der zu
haben. behandelnden Haut zu Beginn
Siehe die Haar- und Haut jeder Sitzung und wahrend
farbentabelle auf der der Behandlung zu messen.
Verpackung Der HAUTFARBENSENSOR

gewdhrleistet, dass die Pulse nur
bei einem geeigneten Hauttyp
abgegeben werden.




Warnung

Mogliche Wirkungen

Sicherheitshinweise

Verwenden Sie
die Energiestufen
2-5 des Silk’'n
Infinity™ nicht auf
gebraunter Haut
oder direkt nach
einem Sonnenbad
(Sonnenbinke
eingeschlossen).
Setzen Sie die
behandelten
Hautflichen nicht
der Sonne aus.

Die Behandlung mit den
Energiestufen 2-5 des Silk'n
Infinity™ vor und nach dem
Sonnenbad kann unerwiinschte
Auswirkungen wie beispielsweise
Rétungen und Hautreizungen
zur Folge haben. Gebraunte
Haut enthélt insbesondere nach
einem Sonnenbad hohe Mengen
des Pigments Melanin.

Dies gilt fur alle Hauttypen und
Hautfarben einschlielich derer;
die nicht schnell braunen.

Durch die hohen Mengen an
Melanin ist die Haut bei auf
Lichtimpulsen basierenden
Enthaarungsmethoden

einem erhéhten Risiko flir
Nebenwirkungen ausgesetzt.

Wenn Sie eine héhere Energiestufe
als die niedrigste Stufe verwenden,
sollten Sie mindestens 4 Wochen vor
und 2 Wochen nach der Behandlung
mit Silk'n Infinity™ ein Sonnenbad
vermeiden!

Ein Sonnenbad bedeutet die
ungeschiitzte, konstante Aussetzung
an direktes Sonnenlicht fiir die Dauer
von mindestens |5 Minuten oder

die ungeschiitzte Aussetzung an
diffuses Sonnenlicht fiir mehr als eine
Stunde. Um die behandelte Haut vor
Sonnenlicht zu schiitzen, sollte fir
die Dauer von zwei Wochen nach
jeder Enthaarung eine Sonnencreme
mit einem Lichtschutzfaktor von
mindestens 30 verwendet werden.
Die niedrigste Energiestufe (1) des
Silk'n Infinity™ ist speziell daftir
entwickelt worden, um auch nach
einem Sonnenbad eine unbedenkliche
Anwendung zu ermdglichen.

Sie kénnen Silk'n Infinity™ daher auch
nach einem Sonnenbad weiterhin
anwenden, jedoch nur auf der
niedrigsten Energiestufe.




Warnung

Verwenden Sie Silk’'n
Infinity ™ niemals an den
oder in der Nihe der
Augen.

Mogliche Wirkungen

Obwohl Silk'n Infinity™ fiir
die Behandlung von Haaren
im Gesicht verwendet
werden kann, muss im
Gesicht mit duBerster
Vorsicht vorgegangen
werden, um die Augen zu
schiitzen.

Sicherheitshinweise

Silk'n Infinity ™ ist mit einer
integrierten Sicherheitsfunktion
zum Schutz der Augen
ausgerUstet. Das Gerdt ist so
konzipiert, dass kein Lichtimpuls
ausgesendet wird, wenn die
BEHANDLUNGSFLACHE

in die Luft zeigt. Durch

den PULSAUSLOSER ist

eine Behandlung nur

dann moglich, wenn die
BEHANDLUNGSFLACHE
vollstandig auf dem Gewebe der
Haut aufliegt.

Tatowierungen oder
permanentes Make-up,
dunkelbraune oder
schwarze Flecken (wie
groBe Sommersprossen,
Muttermale, Leberflecken
oder Warzen) diirfen
nicht behandelt werden.
Wichtiger Hinweis:
Brustwarzen, der
Genitalbereich und die
Lippen dirfen zwar
behandelt werden, jedoch
AUSSCHLIESSLICH auf
der ENERGIESTUFE !

Die Behandlung einer
dunklen oder starker
pigmentierten Haut mit
Silk'n Infinity ™ kann
unerwiinschte Auswirkungen
wie Brandwunden, Blasen
oder Verdnderungen

der Hautfarbe zur Folge
haben (Hyper- oder
Hypopigmentierung).

Decken Sie dunkle Bereiche mit
einem nicht lichtabsorbierenden
Material wie einem weil3en Tuch
oder weil3em, medizinischen
Klebeband ab.




Warnung

Mogliche Wirkungen

Sicherheitshinweise

Aktive Hautausschlage,
Schuppenflechte,
Verletzungen, offene
Wunden oder Infektionen
(Fieberbldschen) sowie
durch Systemerkrankungen
oder Stoffwechselstorungen
verursachte
Hautkrankheiten (zum
Beispiel Diabetes) diirfen
nicht behandelt werden.

Auf Lichtimpulsen basierende
Behandlungen kénnen

an empfindlichen Stellen
unerwiinschte Auswirkungen
zur Folge haben.

Warten Sie, bis die betroffene
Stelle verheilt ist, bevor Sie
Silk'n Infinity™ verwenden.

Die Behandlung von
Bereichen, die in der
Vergangenheit von Herpes
betroffen waren.

Auf Lichtimpulsen basierende
Behandlungen kénnen

an empfindlichen Stellen
unerwiinschte Auswirkungen
zur Folge haben.

Ziehen Sie fir eine
vorbeugende Behandlung vor
der Verwendung von Silk'n
Infinity™ lhren Arzt zu Rate.

Verwenden Sie Silk’'n
Infinity ™ nicht, wenn
Sie schwanger sind oder
stillen.

Hormonveranderungen
wiahrend der Schwangerschaft
kénnen die Sensibilitat der
Haut und das Risiko von
Nebenwirkungen erhéhen.

Bereiche, in denen das
Haar spater wieder
nachwachsen soll, diirfen
nicht behandelt werden.

Die Ergebnisse sind dauerhaft.




Sicherheitshinweise

Warnung

Halten Sie Sillk’n Infinity ™
vom Wasser fern! Legen
oder stellen Sie Silk’'n
Infinity ™ nicht an einem
Ort ab, an dem das Gerit
herunterfallen oder in
eine Badewanne, ein
Waschbecken oder ein
anderes Gefil3 mit Wasser
fallen oder gestoBen werden
kann.

Mogliche Wirkungen

Dies kann einen schweren

Stromschlag zur Folge haben.

Verwenden Sie Silk'n Infinity ™
nicht wahrend des Badens
oder wenn das Gerat

feucht oder nass werden
kann. Ziehen Sie sofort

den Netzstecker aus der
Steckdose, wenn das Gerit ins
Wasser gefallen ist.

Versuchen Sie nicht, das
Sillk’n Infinity™ Elektrogerit

zu 6ffnen oder zu reparieren.

Wenn Sie das Silk'n Infinity ™
Elektrogerat offnen,

kénnen Sie mit gefahrlichen
elektrischen Bauteilen

und Lichtenergieimpulsen

in Bertihrung kommen,

die schwere kérperliche
Schaden und/ oder eine
bleibende Verletzung der
Augen zur Folge haben
kénnen. AuBerdem kann das
Gerdt beschadigt werden.
Sie verlieren zudem lhren
Garantieanspruch.

Wenden Sie sich bitte an den
Silk'n® Kundendienst, sollte Ihr
Gerit defekt oder beschadigt
sein, sodass eine Reparatur
erforderlich ist.




5. In folgenden Fdéllen sollten Sie
nicht verwenden:

Silk'n Infinity™

Das Gerit sollte auf

keinen Fall mit anderen
Steckern, Anschliissen oder
Zubehérteilen verwendet
werden, als den mit lhrem
Gerit mitgelieferten Teilen.

Anschlisse und
Zubehorteile, die
nicht mit dem Gerat
mitgeliefert wurden,
werden von Home
Skinovations Ltd. nicht
empfohlen.

Stellen Sie die Anwendung
umgehend ein und wenden Sie

sich an den Silk'n®-Kundendienst.

Das Netzkabel oder der
Netzstecker ist beschadigt.

Netzkabel von heil3en
Oberflachen fernhalten.

Stellen Sie die Anwendung
umgehend ein und wenden Sie

sich an den Silk'n®-Kundendienst.

Wihrend der Verwendung
ist Rauch zu sehen oder zu
riechen.

Stellen Sie die Anwendung
umgehend ein und wenden Sie

sich an den Silk'n®-Kundendienst.

Das Gerit funktioniert
nicht einwandfrei oder ist
moglicherweise beschadigt.

Stellen Sie die Anwendung
umgehend ein und wenden Sie

sich an den Silk'n®-Kundendienst.

Der HAUTFARBENSENSOR
weist Risse auf oder ist
beschadigt.

Stellen Sie die Anwendung
umgehend ein und wenden Sie

sich an den Silk'n®-Kundendienst.

Das Gehiduse weist Risse auf
oder fillt auseinander.

Stellen Sie die Anwendung
umgehend ein und wenden Sie

sich an den Silk'n®-Kundendienst.




6. In folgenden Féllen sollten Sie auf die Nutzung

des Silk'n Infinity™ verzichten:

Bei einer Vorgeschichte mit Bildung von Narbengeschwiiren.

Wenn Sie an Epilepsie leiden.

Wenn Sie an einer Krankheit leiden, die im Zusammenhang
mit Lichtempfindlichkeit steht, wie beispielsweise polymorphe
Lichtdermatose, Nesselsucht, Lupus usw.

Wenn in der Vergangenheit von Hautkrebs die Rede war oder auf
Kérperstellen mit potenziell bosartigen Hauttumoren.

Wenn Sie in den vergangenen 3 Monaten eine Strahlentherapie oder
Chemotherapie erhalten haben.

Wenn von einer anderen Situation die Rede ist, die nach Ansicht lhres
Arztes eine Behandlung unsicher erscheinen lasst.

Wenn |hre Haut in den vergangenen 6 Monaten mit einem arztlich
verordneten Medikament behandelt wurde.

Ziehen Sie vor
der Verwendung
des Silk'n
Infinity™ |hren
Arzt zu Rate.




7. Mégliche Nebenwirkungen bei der Verwendung
von Silk'n Infinity™

Wenn Silkn Infinity™ in Ubereinstimmung mit den Anweisungen verwendet wird, sind durch
das Gerat bedingte Nebenwirkungen und Komplikationen ungewohnlich. Dennoch ist jede
kosmetische Behandlungsmethode, einschlieBlich jener, die fir die Verwendung zu Hause
entwickelt wurden, mit einem gewissen Risiko verbunden. Es ist daher wichtig, dass Sie die Risiken
und Komplikationen, die bei Enthaarungsgerdten mit Pulslicht fir den Hausgebrauch auftreten
kénnen, begreifen und bei der Anwendung berUcksichtigen.

Nebenwirkungen ‘ Risikograd

Leichtes Stechen auf der Haut —

Obwohl die zu Hause durchgefiihrte Enthaarung mit Pulslicht im Allgemeinen
gut vertragen wird, empfinden die meisten Benutzer wéhrend der Verwendung
ein leichtes Unbehagen, das gewohnlich als leicht stechendes Geflhl auf den
behandelten Hautstellen beschrieben wird. Dieses stechende Gefuihl hilt in der
Regel wahrend der Anwendung selbst oder fiir einige Minuten danach an. Gering
Alles, was Uber dieses leichte Unbehagen hinausgeht, ist nicht normal und
bedeutet, dass Sie entweder die Anwendung von Silk'n Infinity ™ einstellen sollten,
da Sie die Enthaarung nicht vertragen, oder die Einstellung der Energiestufe zu
hoch ist.

Rétung der Haut —

lhre Haut kann direkt nach der Verwendung von Silk'n Infinity™ beziehungsweise
innerhalb eines Zeitraums von 24 Stunden nach der Anwendung R&tungen )
aufweisen. Die Rétung geht in der Regel innerhalb von 24 Stunden wieder zuriick. Gering
Sollte die R&tung nach 2 bis 3 Tagen nicht zuriickgegangen sein, suchen Sie lhren
Arzt auf.




Nebenwirkungen

Erhohte Hautempfindlichkeit —
Die Haut der behandelten Flachen ist empfindlicher. Die Haut ist trockener
und bildet Schuppen.

‘ Risikograd

Gering

Pigmentdnderungen —

Silk'n Infinity™ zerstért den Haarschaft, insbesondere die pigmentierten Zellen
im Haarfolikel und den Haarfolikel selbst. Dennoch besteht fiir die umgebende
Haut das Risiko einer voriibergehenden Hyperpigmentierung (verstarkte
Pigmentierung oder braune Verfarbung) oder der Hypopigmentierung
(Blasswerden). Das Risiko einer Veranderung der Hautpigmentierung ist

bei Personen mit einer dunklen Hautfarbe héher. Normalerweise ist eine
Verfarbung und Pigmentveranderung der Haut nur von kurzer Dauer. Eine
dauerhafte Hyper- oder Hypopigmentierung tritt nur selten auf.

Selten

UbermiBige Rétung und Schwellung —

In seltenen Fallen kommt es zu einer UibermaBigen Rétung und Schwellung
der Haut. An empfindlichen Kérperstellen ist das Risiko héher: De Rétung
und Schwellung sollte innerhalb von 2 bis 7 Tagen wieder abklingen und durch
wiederholtes Auftragen von Eis behandelt werden. Eine sanfte Reinigung ist
moglich. Sonnenlicht sollte hingegen vermieden werden .

Selten




8. Llangfristige €nthaarung: die Silk'n Infinity™-Methode

Ein typischer Haarwuchszyklus kann |8-24 Monate dauern. Wahrend dieses Zeitraums kénnen
mehrere Behandlungen mit Silk'n Infinity™ erforderlich sein, um eine dauerhafte Enthaarung zu
erlangen. Die Wirksamkeit der Enthaarung ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich, je nach
Korperflache, Haarfarbe und der Verwendungsart von Silk'n Infinity ™.

Der typische Silk'n Infinity ™-Behandlungsplan fir die Enthaarung wahrend eines vollstandigen
Haarwuchszyklus sieht wie folgt aus:

Behandlungen |-4 — in zweiwdchigen Abstanden

Behandlungen 5-7 — in vierwdchigen Abstanden

Ab der 8. Behandlung — nach Bedarf, bis das gewtiinschte Ergebnis erzielt wurde.

Zu erwartendeBehandlungsergebnisse bei der Enthaarung

Hauttyp | Haar- Lich- | Anatomischer Durchschnit- | Effektivitat (%
nach farbe tstarke | Koérperbereich? tliche Zahl der | Haarrtickgang/
Fitzpatrick [J/em?] Behandlungen| | erneutes Wachstum) |
Ober- od .
Untc;“b%ineg o 60% Haarrtiickgang
Y Hellbraun s Arme Sitzungen, 50% Haarriickgang
bis braun Bikinizone etwaalle vier | o9 Haarrickgang
Wochen
Unterarme 55% Haarriickgang
Ober- oder 709% Haarriickgan
Unterbeine > 8ang
Braun bis Arme 8-10 Sitzungen, | 609% Haarriickgang
IV h 3-45 etwa alle vier
schwarz Bikinizone Wochen 70% Haarriickgang
Unterarme 65% Haarriickgang




|. Das individuelle Ergebnis hingt vom jeweiligen Haartyp sowie den biologischen Faktoren ab, die das Wachstumsmuster des
Haares beeinflussen kénnen. Bei einigen Personen ist im Vergleich zum Durchschnitt eine schnellere oder auch langsamere
Reaktion auf die Behandlungen maglich.

2. Nach nur ein oder zwei Behandlungen ist noch keine dauerhafte Enthaarung zu erwarten. Die Dauer der Ruhephasen der
einzelnen Haarfolikel hangt auBerdem von der jeweiligen Kérperstelle ab.

9. €rste Schritte

I. Nehmen Sie das Silk'n Infinity ™ ENTHAARUNGSGERAT und die dazugehdrgen
Geréteteile aus der Verpackung.

2. Stecken Sie das ADAPTERKABEL in die entsprechende Buchse des Silk'n Infinity ™
ENTHAARUNGSGERATES .

3. Schlief3en Sie den Adapter an die Netzspannung an. Samtliche Leuchten auf der
Kontrollanzeige leuchten wiederholt im Kreis auf.

Ihr Silk'n Infinity™ ist jetzt betriebsbereit.

Hinweise fiir die sichere und richtige Behandlung mit Silk’n Infinity ™!

Wihlen Sie Behandlungsbereiche aus, die nicht kurz zuvor der Sonne ausgesetzt waren.

4. Die Haut im Behandlungsbereich sollte rasiert, sauber, trocken und frei von jeglichen
Pudern, Antiperspirantien und Deodorant sein. Die Haare dirfen nicht mit Wachs entfernt,
ausgerupft oder gezupft sein. Die Rasur ist eine wichtige Voraussetzung, um das gewlinschte
Ergebnis zu erzielen! Das beste Ergebnis erzielen Sie, wenn Sie den Bereich 3 Tage vor der
Behandlung rasieren oder die Haare eine Lange von -2 mm (3/32 Inch) aufweisen.

5. Betdtigen Sie die EINSCHALTTASTE. Das Gerét schaltet sich ein. Die ANZEIGENLEUCHTE
flr Energiestufe | leuchtet auf und das Geblase ertont.

6. Etwa | Sekunde nach dem Betdtigen der EINSCHALTTASTE leuchtet die BEREIT-/
HAUTTYP-WARNANZEIGE (gelb) auf. Das Gerét ist nun betriebsbereit. Sie kénnen den
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ersten Impuls auf der niedrigsten Energiestufe auslosen.
Beginnen Sie immer auf der niedrigsten Energiestufe |. Wenn Sie auf einer héheren
Energiestufe beginnen, wird dadurch auch das Risiko von Nebenwirkungen gesteigert.

7. Wenn dies Ihre erste Behandlung ist, wéhlen Sie zundchst die Energiestufe aus, bei der Sie
sich am wohlsten fihlen. Silk'n Infinity™ bietet 5 Energiestufen von | (niedrigste Stufe) bis
5 (hochste Stufe). Zur Auswahl der passenden Energiestufe flr Ihre Behandlung testen Sie
jeden Behandlungsbereich einzeln:

Legen Sie die BEHANDLUNGSFLACHE auf die Haut und driicken Sie die Auslosetaste,
um einen Impuls abzugeben. Achten Sie darauf, dass Ihre Hinde die

BASISELEKTRODE gleichzeitig mit dem PULSAUSLOSER betitigen ==
(siehe Abbildung). X
Wenn Sie die BASISELEKTRODE nicht mit der Hand beriihren, ) \
entsteht kein galvanischer Behandlungskreis.

Wenn Sie keine Beschwerden feststellen, kénnen Sie die EINSCHALTTASTE erneut
betitigen. Hierdurch wird die Energiestufe erhoht. Geben Sie an einer anderen Stelle
einen Impuls auf der Energiestufe 2 ab.

Setzen Sie diesen Test mit hcheren Energiestufen fort, bis die die hochste Energiestufe
erreichen, auf der Sie die Behandlung noch als angenehm erfahren. Wenn innerhalb
einer Stunde nach der Behandlung keine Beschwerden auftreten, kénnen Sie die gesamte
Behandlung auf dieser Energiestufe fortsetzen.

Wiederholen Sie diesen Test fiir alle Kérperbereiche, die Sie behandeln mochten.

8. Um eine Energiestufe einzustellen, betatigen Sie wiederholt die EINSCHALTTASTE, um
die Energiestufe von | auf 5 zu erhéhen und von 5 wieder direkt auf | zu verringern, bis
die gewtinschte Energiestufe erreicht ist. Die ENERGIESTUFENLEUCHTEN geben die
Energiestufeneinstellung an. Fir weitere Einzelheiten siehe den Abschnitt “Energiestufe” unten.



Energiestufe

Die Energiestufe bestimmt die Intensitdt des auf lhre Haut abgegebenen Silk'n Infinity ™
Lichtimpulses. Mit einer hoheren Energiestufe sind auch die Ergebnisse bei der
Enthaarung besser. Zugleich steigt jedoch auch das Risiko méglicher Nebenwirkungen und
Komplikationen.

Silk'n Infinity™ bietet 5 Energiestufen von | (niedrigste Stufe) bis 5 (héchste Stufe). Das
Gerit verflgt Uber 5 Anzeigeleuchten, die die jeweilige Energiestufe angeben.

Beim Einschalten von Silk'n Infinity™ wird automatisch immer die niedrigste Energiestufe
eingestellt. Daher leuchtet nur eine ANZEIGENLEUCHTE fiir die Energiestufe auf.

Um die Energiestufe einzustellen, betitigen Sie wiederholt die EINSCHALTTASTE, um die
Energiestufe von | auf 5 zu erhéhen und von 5 direkt wieder auf | zu verringern.

9. Legen Sie die BEHANDLUNGSFLACHE auf die Haut. Die Haut sollte dabei glatt und
faltenlos sein. Sobald die BEHANDLUNGSFLACHE vollstandig auf der Haut aufliegt,
beginnt die BEREIT-/ HAUTTYP-WARNANZEIGE langsam zu blinken.

Achten Sie darauf, dass Sie dabei die BERUHRUNGSELEKTRODE auf der Unterseite
des Gerdtes berihren, um zu gewahrleisten, dass das galvanische System einen
Behandlungskreis aufbauen und aktivieren kann.

10. Betitigen Sie den PULSAUSLOSER. Das Gerit bestimmt zunichst Ihre Hautfarbe. Ist die
Hautfarbe hell genug fiir eine sichere Anwendung, aktiviert das Gerat den galvanischen
Behandlungskreis. Sie verspiiren unter Umstanden ein leichtes Kribbeln. Das ist vollig
normal: Die galvanische Behandlung sorgt dafiir; dass die Poren erweitert werden, um
eine verbesserte Wirkung der Behandlung zu gewéhrleisten. Direkt danach gibt das Gerét
einen Lichtimpuls auf lhre Haut ab. Die BEREIT-/ HAUTTYP-WARNANZEIGE wird
wieder ausgeschaltet. Sie werden einen Lichtblitz sehen und gleichzeitig ein leises Ploppen
héren. Das ist ein ganz normales Gerdusch. Sie kénnen zudem ein leichtes Wérmegefuihl
und Kribbeln verspuren. Silk'n Infinity™ wird fiir den nachsten Lichtimpuls direkt wieder
aufgeladen. Nach einigen Sekunden leuchtet die BEREIT-/ HAUTTYP-WARNANZEIGE
wieder auf. Sobald das Gerdt erneut auf die Haut aufgelegt wird, beginnt die Anzeige
wieder langsam zu blinken.



I'l. Heben Sie die BEHANDLUNGSFLACHE von der behandelten Hautfliche ab.

12. Wiahlen Sie eine Anwendungsmethode flr |hre Sitzungen aus. Der Silk'n Infinity ™
ermdglicht zwei Behandlungsmethoden: “Pulsieren” oder “Gleiten” (fiir weitere
Einzelheiten siehe den Abschnitt zu den Behandlungsmethoden unten).

A. Bei der PULSIERENDEN Methode befolgen Sie die Schritte 9-1 | oben an einer
neuen Stelle auf der Haut, bis der gesamte Bereich vollstandig behandelt ist.

B. Bei der GLEITENDEN Methode driicken Sie wahrend der gesamten Behandlung
kontinuierlich auf den PULSAUSLOSER, wobei Sie das Gerit sanft tiber die zu
behandelnde Hautpartie fihren.

Wenn lhre Haut Blasen bildet oder verbrennt,
BEENDEN SIE DIE ANWENDUNG UMGEHEND!

Behandlungsmethoden
PULSIEREN

Die PULSIERENDE Methode ist fir héhere Energiestufen am besten geeignet, da sie eine
bessere Kontrolle der zu behandelnden Hautflache ermdglicht.

Bei der pulsierenden Methode sollten die Impulse des Silk'n Infinity™ in Reihen abgegeben
werden. Am besten ist es, immer auf einer Seite einer Reihe zu beginnen und sich Schritt fir
Schritt bis zum anderen Ende der Reihe vorzuarbeiten. Auf diese Weise wird verhindert, dass
ein bestimmter Bereich mehrfach behandelt wird oder sich Hautbereiche Uiberlappen.

Bei der pulsierenden Methode hinterlisst die BEHANDLUNGSFLACHE des Silkn Infinity ™
durch die Konzeption des Gerdtes voriibergehend eine Druckstelle auf der bereits behandelten
Hautflache. Bei jeder erneuten Ausrichtung der BEHANDLUNGSFLACHE kénnen die
Druckstellen dazu dienen, das Gerét genau auszurichten, um Liicken und Uberschneidungen zu
vermeiden.



GLEITEN

Die GLEIT-Methode ist fiir die Behandlung auf einer niedrigen Energiestufe am besten geeignet
und ermdéglicht ein schnelles und effizientes Vorgehen.

Driicken Sie bei der Gleit-Methode wahrend der Behandlung kontinuierlich auf den
PULSAUSLOSER, wihrend Sie das Gerit langsam Uber den zu behandelnden Hautbereich fihren.
Das Gerit solfte dabei direkt auf der Haut aufliegen. Bewegen Sie das Gerit sanft Uber die zu
behandelnde Hautfliche. Bei niedrigen Energiestufen benétigt das Gerdt nur 1-1,5 Sekunden, um
sich zwischen den einzelnen Lichtimpulsen wieder aufzuladen. Es wird also eine kontinuierliche
Abfolge von Blitzen abgegeben.

en Sie darauf, dass sich die Lichtimpulse nicht iiberschneiden!

Behandeln Sie dieselbe Hautflache nicht mehr als einmal pro Sitzung!

Wird eine bestimmte Hautfliche wihrend einer Sitzung mehrmals behandelt,
kann dadurch das Risiko von Nebenwirkungen gesteigert werden.

Wenn |lhre Haut Blasen bildet oder verbrennt,
BEENDEN SIE DIE ANWENDUNG

DER HAUTFARBENSENSOR

Die auf Lichtimpulsen basierende Enthaarung kann bei dunkleren Hauttypen zu
Nebenwirkungen wie Verbrennungen, Blasen oder zu einer Anderung der Hautfarbe fiihren
(Hyper- oder Hypopigmentierung).

Um Nebenwirkungen wie diese zu vermeiden, ist Silk'n Infinity™ mit einem einzigartigen
HAUTFARBENSENSOR ausgertstet, um die Pigmentierung der zu behandelnden Haut zu
Beginn jeder einzelnen Sitzung und in zwischenzeitlich wahrend der Behandlung zu messen.
Zeigt der HAUTFARBENSENSOR an, dass die Haut fiir eine Behandlung mit Sillk'n Infinity ™
zu dunkel ist, stoppt das Gerat automatisch mit der Abgabe von Lichtimpulsen.
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Wenn das Gerit keinen Lichtimpuls abgibt und die BEREIT-/ HAUTTYP-WARNANZEIGE in
schnellem Wechsel aufblinkt, ist dies ein Hinweis darauf, dass lhr vom HAUTFARBENSENSOR
gemessener Hautton flr eine sichere Anwendung zu dunkel ist. Versuchen Sie, das Gerat auf
einem anderen Korperteil anzuwenden oder wenden Sie sich an den Silkn®-Kundendienst.

9.1.Was Sie von einer Behandlung mit Silk’n Infinity™ erwarten kénnen

Fir viele Menschen, die Silk'n Infinity™ anwenden, kann es die erste Erfahrung mit einem
lichtbasierten Gerdt sein, das flr den Hausgebrauch entwickelt wurde. Silk'n Infinity ™ ist
einfach in der Anwendung. Die Sitzungen dauern nicht lange. Wéhrend einer Behandlung mit
Silk'n Infinity™ sind folgende Wahrnehmungen normal:

Ventilatorgerausch — Der in den Silk'n Infinity™ eingebaute Kihlventilator gibt ein Rauschen
ab, dhnlich wie ein Haarféhn.

Ploppen bei jedem Lichtimpuls — Wird ein HPL™-Lichtimpuls aktiviert, ist gleichzeitig mit
dem Lichtblitz ein leises Ploppen zu héren. Das ist normal.

Wirmegefiihl und ein leichtes Kribbbeln — Bei jedem galvanischen Impuls und bei jedem

Lichtimpuls ist eine leichte Warmeentwicklung und ein sanftes Kribbeln zu spiiren, das von
der galvanischen Energie und der Lichtenergie ausgeht. Das ist normal.

Eine leicht gerotete oder rosa Farbe der Haut — Wahrend und direkt nach der
Behandlung mit Silk'n Infinity™ ist manchmal eine leichte, rosafarbene Verfarbung der Haut

zu erkennen. Das ist nicht ungewohnlich. Normalerweise ist die Verfarbung um die Haare
herum am deutlichsten sichtbar.

Sollten Sie hingegen eine vollstandige Rétung der Haut, Blasenbildung oder Verbrennungen
feststellen, beenden Sie die Anwendung von Silk'n Infinity™ umgehend.

21



9.2. Nach der Behandlung mit Silk’n Infinity™

I. Nachdem die Behandlung beendet ist, schalten Sie Silk'n Infinity™ aus, indem Sie mehrere
Sekunden auf die EINSCHALTTASTE driicken. Merken Sie sich die zuletzt eingeschaltete
Energiestufe, da diese beim Wiedereinschalten des Silk'n Infinity™ nicht automatisch wieder
eingestellt wird.

2. Ziehen Sie das ADAPTERKABEL aus der Steckdose heraus.

3. Nach jeder Sitzung wird empfohlen, das Silk'n Infinity™ Gerit zu reinigen, insbesondere die
BEHANDLUNGSFLACHE (siehe: “Die Reinigung des Silk'n Infinity ™").

4. Nach dem Reinigen wird empfohlen, das Silk'n Infinity™ Gerdt in der Originalverpackung
aufzubewahren und das Gerdt von Wasser fernzuhalten.

€ Hautpflege nach der Enthaarung
& Nach der Behandlung empfiehlt es sich, eine Bodylotion auf die behandelte

Haut aufzutragen, um eine schnelle Regenerierung der Haut zu erméglichen.
Verwenden Sie dazu die mitgelieferte Bodylotion oder eine Lotion Ihrer Wahl.
Setzen Sie die mit den Energiestufen 2-5 behandelte Haut nicht der
Sonne aus. Achten Sie darauf, die behandelte Haut wahrend des gesamten
Behandlungszeitraums sowie fiir mindestens 2 Wochen nach der letzten
Behandlung mit Silk’n Infinity™ mit Sonnencreme (minimal Faktor 30) zu schiitzen.

10. Die Instandhaltung des Silk'n Infinity™

10.1. Die Reinigung des Sill’n Infinity ™
Nach jeder Sitzung wird empfohlen, das Silk'n Infinity ™ Gerdt zu reinigen, insbesondere die
BEHANDLUNGSFLACHE.

I. Ziehen Sie Silk'n Infinity™ vor der Reinigung aus der Steckdose heraus.
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2. Verwenden Sie ein trockenes, sauberes Tuch und ein speziell fiir Elektrogerate
geeignetes Reinigungsmittel, um die Oberfliche des Silk'n Infinity™ und insbesondere die
BEHANDLUNGSFLACHE vorsichtig abzuwischen.

Tauchen Sie Silk'n Infinity™ oder einzelne Teile des Gerates niemals in Wasser oder andere
Flissigkeiten ein!

11. Verbindung lhres Silk'n Infinity™ mit Bluetooth

I1.1 Herunterladen und Verbindung mit der Sillk’n Hair Removal App

Die "Silk'n Free Hair Removal” Applikation unterstitzt Sie bei jedem Schritt mit lhrem Silk'n-
Enthaarungsgerdt, erstellt einen personlichen Behandlungsplan flr Sie, unterstiitzt Sie bei der
Wahl einer sicheren und informierten Entscheidung und gewahrleistet eine Betreuung wahrend
des gesamten Behandlungsablaufs, um das beste Ergebnis zu erzielen.

Als Besitzer eines Silk'n Infinity™ Gerdtes kénnen Sie auBerdem von den erweiterten Bluetooth-
Verbindungseigenschaften profitieren!

Dazu brauchen Sie nur die Applikation herunterzuladen und die tblichen Schritte zur Anmeldung
und zum Bluetooth-Pairing zu befolgen.

Das kostenlose Download und die “Silk'n Hair Removal App” finden Sie hier (bitte scannen):
{0
: @Bluetooth
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12. Fehlerbehebung

12.1.“Mein Sill’n Infinity™ schaltet nicht ein”

Vergewissern Sie sich, dass der ADAPTER ordnungsgemd mit dem Silk'n Infinity ™-Gert verbunden ist.
Vergewissern Sie sich, dass der ADAPTER mit einer Wandsteckdose verbunden ist.

12.2Wenn ich den PULSSCHALTER driicke,wird kein galvanischer Impuls ausgel6st

Vergewissern Sie sich, dass lhre Hand beim Betatigen des PULSSCHALTERS gleichzeitig die
BASISELEKTRODE bertihrt. Der galvanische Behandlungskreis erfordert einen geschlossenen
galvanischen Kreis, der nur dann entsteht, wenn Auslser und Elektrode gleichzeitig gedriickt
werden. Nur so ist eine effektive Behandlung lhrer Haut méglich.

12.3.“Wenn ich den PULSSCHALTER betitige, wird kein Lichtimpuls ausgel6st”
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Stellen Sie sicher, dass die gelbe BEREIT-/ HAUTTYP-WARNANZEIGE langsam blinkt,

um einen ausreichenden Kontakt mit der Haut zu gewahrleisten. Dazu muss die
BEHANDLUNGSFLACHE gleichmaBig und fest gegen die Haut gedriickt werden. Zu lhrer
Sicherheit wird der PULSAUSLOSER nur dann ausgeldst, wenn die BEHANDLUNGSFLACHE
fest auf die Haut gedriickt wird.

Uberpriifen Sie die BEREIT-/ HAUTTYP-WARNANZEIGE. Blinkt die Anzeige in schnellem
Wechsel auf, ist dies ein Hinweis darauf, dass der vom HAUTFARBENSENSOR gemessene
Hautton fir eine sichere Behandlung zu dunkel ist. Versuchen Sie, das Gerdt auf einem
anderen Kérperteil anzuwenden oder wenden Sie sich an den Silk'n®-Kundendienst.

Wenn die gelbe Warnanzeige zusammen mit anderen Warnanzeigen dauerhaft aufleuchtet,
liegt ein Systemfehler vor.

Trennen Sie das Gerédt von der Netzspannung und schlie3en Sie es danach erneut an. Ist das
Problem damit nicht behoben, wenden Sie sich bitte an ein Silkn® Kundendienstzentrum in
Ihrer Nahe.

Uberprufen Sie, ob samtliche Leuchten der Reihe nach aufleuchten. Ist dies der Fall, trennen Sie
das Gerit von der Netzspannung. Die Lebensdauer des Gerites ist abgelaufen. Das Gerat muss
sachgemdl3 entsorgt werden. Zur sicheren und effizienten Entsorgung geben Sie |hr Altgerdt bitte
an der nachstgelegenen Sammelstelle flr elektronische Altgerdte ab.



E Versuchen Sie nicht, lhr Silk’n Infinity™ Elektrogerat zu 6ffnen oder zu

reparieren. Nur von Silk’'n® zugelassene Reparaturwerkstitten sind befugt,
Reparaturen durchzufiihren.

Wenn Sie das Silk'n Infinity™ Elektrogerat &ffnen, kénnen Sie mit gefahrlichen elektrischen
Bauteilen und Lichtenergieimpulsen in Berihrung kommen, die schwere kérperliche Schaden und/
oder eine bleibende Verletzung der Augen zur Folge haben kénnen.

Bei dem Versuch, das Silk'n Infinity™ Gerédt zu 6ffnen, kénnte das Gerét beschadigen. AuBerdem
erlischt dadurch jeglicher Garantieanspruch.

Wenden Sie sich bitte an den Silkn® Kundendienst, sollte Ihr Gerat defekt oder beschédigt sein,
sodass eine Reparatur erforderlich ist.
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13. Kundendienst

Fir weitere Informationen tber die Produkte von Silk'n® besuchen Sie bitte |hre regionale
Silk'n® Webseite: www.silkn.eu oder www.silkn.com.

Ist das Gerat beschadigt, defekt, reparaturbeduirftig oder benétigen Sie in einer anderen
Weise unsere Unterstitzung, wenden Sie sich bitte an das ndchstgelegene Silk'n®
Kundendienstzentrum:

Fur Kunden in den USA und Kanada: 1-877-DO-SILKN / |-877-367-4556, contact@silkn.com

Land Kundendienstnummer  E-Mail

France 0891-655557 serviceconsommateurfr@silk.eu
Belgique 0900-25006 serviceconsommateurbe@silkn.eu
Nederland 0900-2502217 klantenservicenl@silkn.eu

Espagne 807088200 servicioalcliente@silkn.eu

UK 0906-2130009 customercareuk@silkn.eu

Ireland 1800901512 CustomercarelE@silkn.eu

Portugal CustomercarePT@silkn.eu
Skandinavien CustomercareSC@silkn.eu

Turkiye info@silkn.com:tr
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14. Spezifikationen

Galvanischer

70-400 Mikroampere (UA)

Auflagepunkt Abmessungen

09 cmx 3 cm[2,7 cm?]

Technologie Home Pulsed Light™
Maximale Energiehhe Max 5J/cm?
Wellenldnge 475-1200 nm
Ladezeit/ Stromquelle Dauerbetrieb

Elektrische Eigenschaften

100-240 VAC, 2A

Bedienung und Sicherheit

Der Hautfarbensensor gewahrleistet eine sicher
Anwendung auf allen fur die Behandlung gee-
igneten Hauttypen

Grof3e der Verpackung 180x180x100 cm
Gewicht des Gerétes 200 ¢g

Betrieb 10°C bis 35°C
Temperatur -

Lagerung -40 bis +70°C

) o Betrieb 30 bis 75% rF

Relative Feuchtigkeit ‘

Lagerung 10 bis 90% rF
Atmosphérischer Betrieb 700 bis 1060 hPa
Druck Lagerung 500 bis 1060 hPa
Adapter KSAPV361200300D5
Nenn 100-240V; 50-60Hz; 0,.9A
leistung |2Vdc; 3A
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MNpepu aa nsnonseare Silk’n Infinity™ 3a nbpBK NbT, MONA, NpoYeTETE BCUYKNU
VHCTPYKLMN B TOBa PbKOBOACTBO 3a NoTpebutens.

O6bpHeTe 0cO6EHO BHMMaHME Ha pa3fenuTe, onucBalyy npouegypuTe Ha
n3nonsBaHe Ha ypefia, HauMHa Ha PyHKLMOHMPaHe Ha ypeaa 1 npolefypuTe, KOUTo
cnepBa fja ce U3BbPLUAT clief HeroBaTa ynotpe6a.

MpenopbuBame Bu aa npoumTate OTHOBO TOBa PbKOBOACTBO Ha NoTpebutena npean
BcAKo nsnonssaHe Ha Silk'n Infinity™.

Silk’'n Infinity™ e MmolueH enekTpuyeckm ypea. Kato TakbB, Tol TpAGBa Aa ce U3nonssa
€ 0c06eHO BHMMaHMe Mo OTHoLIeHe Ha 6e3onacHoCTTa.

Mpepn BcsAka ynotpeba, mons, npoyeTeTe BCUUYKN NPpeAynpeXXaeHnaA 1 npeanasHn

MepKU 3a 6e30MacHOCT U rv criefBaiiTe CTPUKTHO, foKaTto usnonssarte Silk'n Infinity ™.

1. Mpeawn pa 3ano4vHeTe

Silk’n Infinity™ e 6a3npaHo Ha cBeTNNHa YCTPOIICTBO 3a TpaliHO HamansABaHe Ha
KOoCMUTe, MpefjHa3Ha4yeHo 3a ;OMallHa ynoTpe6a.

1.1 Onucanne Ha ypepa Silk'n Infinity™

YPELDBT 3A OBE3KOCMABAHE Silk'n Infinity™ cbabpka TPETUPALLA MOBBbPXHOCT n
CNYCHK HA MMIMYNCKTE. Toi Cbluo Taka CbAbpKa ABOVKa enektpoau, bA30OB 1 AKTVBEH,
3a Cb3faBaHe 1 M3MoMn3BaHe Ha UMPKyIaLyWaA 3a ransaHnMyHo TpeTvpaHe.
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@ CrycbK Ha umnyncute ® UeHTpaneH byToH

@ baszos enektpoa @ WMHAMKaTopW Ha eHEPrniHITE HIBa

® AKTVBEH enekTpoa MHAMKATOP 3a rOTOBHOCT/NpefynpexaeHvie
® CeH30p 3a LiBeTa Ha koxaTa 33 OTTEHbKa Ha KoxaTa

® Tpetvpalla NOBBLPXHOCT ® WHankaTop 3a Bluetooth

1.2. CbabpKaHMe Ha OonakoBKaTa
IMNpwv oTBapAHeTO Ha onakosKaTa Ha Silk'n Infinity™ we BuauTe CnegHUTe YacTu:

= Ypep 3a obezkocmasaHe Silk'n Infinity™
= Apantep

= ToBa pbKOBO/ACTBO Ha noTpebtutena

= [apaHUMOHHa KapTa

= YaHTMYKa 33 KO3MEeTMKa
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2. Ynotpe6a no npegHasHauyeHue Ha Silk'n Infinity™

Ypenst Silk'n Infinity™ e npeaHa3HayeH 3a npemaxBaHe Ha HeXxenaHo OKOCMABAHE.
TpeTtnpaHeTo cbe Silk'n Infinity™ cbuo Taka TpAdBa Aa AoBeae 40 AbAroTPaNHO UKW TPANHO
HamanABaHe Ha OKOCMABAHETO. TPaNHOTO HaManABaHe Ha OKOCMABAHETO Ce onpefena

KaTo NPOOB/KUTENHO YCTOMUMBO HaManABaHe Ha OpoA Ha KOCMIWTE, PacTALLM OTHOBO e
npoBefeH KypcC Ha TpeTMpaHe.

Ypenwrt Silk'n Infinity™ e npeaHa3HaueH 3a NpemMaxBaHe Ha HexenaHo OKOCMABAHE.
TpeTvpaHeTo cbe Silk'n Infinity™ cbluo Taka TpAGBa Aa foBefe [0 AbArOTPanHO U TPanuHO
HamanABaHe Ha OkocmABaHeTO. TPaHOTO HaManABaHe Ha OKOCMABAHETO ce onpeaens

KaTo NPOOBKUTENHO YCTOMUMBO HaManaBaHe Ha 6pOA Ha KOCMIWTE, PacTALLM OTHOBO Clief
npoBefeH Kypc Ha TpeTrpaxe.

Silk'n Infinity™ mo’e fia ce 13N0n3Ba 3a NpemMaxBaHe Ha HeXenaHo OKOCMABAHE Mo TANOTO.
YacTuTe Ha TANOTO, KOMTO Ca M3KMIUUTENHO NOAXOAALLM 3a TpeTupare cbe Silk'n Infinity™,
BK/I0YBAT NOAMULLHWLMTE, IMHUATA Ha OVIKVMHUTE, PbLeTe, KpaKaTa, NTMUETOo, rbpba, pameHeTe
N rbpanTe.
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3. be3sonacHocT cbe Silk’n Infinity

Mpu Silk’'n Infinity™ 6e3onacHocTTa € Ha MbPBO MACTO.

HPL™ texHonorusaTa B Silk'n Infinity™ - nskniountenHa 6e3onacHoOCT Npm No-HUCKO
eHepruiHo HNBO

Texronornata Home Pulsed Light™ ¢ nsnonseaHe Ha MHTeH3MBHa Nync1palla CBeTIVHa € B
CbCTOAHVIE f1a MOCTUIHE AbATOTPAHN pe3ynTaTii B 06e3KOCMABAHETO C YacT OT eHepruATa,
13non3BaHa B APy ypean 3a obeskocmABaHe 6asnpaHn Ha CBETIMHA. HUCKOTO HMBO Ha
eHeprua, n3nonseana 8 Silk'n Infinity™, peayumpa Heroswa NoTeHUMan 3a NpUUKHABaHe Ha
Bpeaa Unu yCNoXHEeHVA 1 JONPpUHACA 3a LUANOCTHaTa Bu 6e3onacHocT.

Silk'n Infinity™ 3awwuTaBa Bawara koxa

basnpaHoTO Ha CBETIMHA 06E3KOCMABaHE He e MOAXOAALLO 3a 3aropsana koxa. Silk'n Infinity™
ce npegnara ¢ srpageH CEH30P 3A LIBETA HA KOMATA, KOMTO e npeAHa3HayeH ga otumTta
LiBeTa Ha MOBbPXHOCTTa Ha MpunaraHe v Aa 3afeicTBa eHepruHm HKBa, OTFOBaPALLM Ha
LiBeTa Ha KoxaTa.

OcseH ToBa, TPETVIPALLATA MOBBPXHOCT ot 3 cm?, npes3 KOATO Ce M3MbUBAT CBETINHHY
MMIYNCK, € Pa3nosiokeHa BbB BATbOHaTUHA. 10 To3w Hauw Silk'n Infinity™ npenassa Bawata
KOXa, KaTo He Jonycka avpekTeH KoHTakT mexay TPETVPALLATA MOBBbPXHOCT n koxaTa.

Silk’n Infinity™ 3awuTtaBa Bawute oun

Silk'n Infinity™ nma BrpageHa obe3onacagatla dyHKLMA 3a 3aluuTa Ha ounTte. Toil e
NPOeKTUPaH Taka, Ye fja He Ce U3NbyBa CBETANHEH UMMYNC, Korato TPETUPALLIATA
MOBBPXHOCT rnesa KbM Bb3ayxa. Obe3onacasallata GyHKLMA NO3BONABA TPETVMPAHETO [a
cTaBa camo koraTo TPETUPALLATA NMOBBPXHOCT e B KOHTAKT C KOXKaTa.
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4. NpoTnBonoKasaHuA

BaxkHa nHpopmauua 3a 6e3onacHocTTa! [la ce npoyerte npeau ynortpeba!

Silk'n Infinity™ He e npegHa3HauyeH 3a BCMUKM. Mona, mpoueteTe ¥ MommucneTe Bbpxy
MHOOPMaLUMATa B CleABalva pa3aen npean ynotpeba. 3a AOMbiHWTENHA MHOOPMaUMA 1
NepCcoHanm3vpaHn CbBETV MOXeETe fla NoCeTUTE CbLio 1 www.silkn.com nam wwwisilkn.eu.
06e3KOCMABAHETO C N1a3epyt UAM W3TOYHMUM Ha WMHTEH3MBHA MMMYNCHa CBETIMHA MOXe
[a Npeav3BMKa MOBULWEHO OKOCMABAHE MPW HAKOWM WMHAMBMAW. Bb3 OCHOBA Ha HanuyHWTe
[0 TO31M MOMEHT [JaHHW, Ha-PUCKOBMTE FPYnM MO OTHOLIEHWE Ha TO3W BUA pPeakuus ca
XeHu, npomsxoxaalm ot Cpeam3eMHOMOPCKMA PernoH, bnmskna M3tok u tOxHa Adpuka, ¢
00paboTBaHK 0611aCTX MO NULIETO W LINATA.

Bb3moxHM
MpepynpexpaeHne pesyntati ‘ CbBert 3a 6e30nacHOCT
He nsnonseaiite TpeTtnpaHeTto Ha Ypenwt Silk'n Infinity™cbabprka
Silk’n Infinity™ Bbpxy 3aropsna Koxa cbC yHuKaneH CEH30P 3A LIBETA HA
3aropsna Koxa. Silk'n Infinity™ mosxe KOMATA, KOWTO OTUMTa OTTEHBKA Ha
Tosanee | A2 MPEOVI3BYIKA obpaboTsaHaTa Koxa B HayanoTo
Gesonaco! | HeHArONPUATHU Ha BCAKO TpeTUpaHe v No Bpeme
[ ] edeKTr KaTo Ha camoTo TpeTupaHe. CEH30OPbHT
3ayepBABaHe 1 3A LIBETA HA KOXKATA no3sondsa
Bukte Tabnuuara AMCKOMOOPT Ha KoXKaTa. | a Ce M3MbyBaT UMMYCK CaMo Npu
3a LiBeTa Ha KoCbMa NOAXOAALM OTTEHDBLM Ha KOXaTa.
M KoXKaTa BbpXy
onakoBKarta.




Mpepynpexaexnve

He nsnonseaite
eHeprunHn H1Ba

ot 2 go 6 Ha Silk'n
Infinity™ Bbpxy
3aropsna Koxa unm
cnep CKOpowWwHo
n3naraHe Ha CnbHUe
(BKNOYNTENHO N
cnep n3non3BaHe Ha
ypeau 3a pobusaHe
Ha U3KYCTBEH TeH).
He usnaraiire
TpeTnpaHute
o6nacTu Ha cnbHUe.

Bb3moXKHM pe3ynTtaTi

TpetupaHeTo npu
eHeprnH1 H1Ba OT 2 10 6
Ha Silk'n Infinity™ npeaw nam
Cref| 3naraHe Ha CITbHLEe
MOXe Aa Npeamn3BIKa
HEeONaronpUATHN edeKT
KaTo 3a4epBsiBaHe 1
AMCKOMPOPT Ha KoxaTa.
3aropsnara Koxa, 0CObeHO
cne n3naraHe Ha

CITbHLIE, CbIbPXa ronemm
KOMMUeCTBa OT MUrMeHTa
MENaHMH.

ToBa Ce OTHaACA 3a BCUYKM
BJOBE KOXKa 1 LIBETOBE,
BKIIIOYMTENHO 1 T3, KOUTO
He M3rnex[a ye noYepHaBaT
6bp30.

Hannyreto Ha ronemm
KONMUeCTBa MenaHmH 13nara
KOXaTa Ha NMo-ronsam puck,
KoraTo ce 13non3Ba MeToq 3a
obe3kocmsBaHe, 6asnpaH Ha
CBETNMHA.

CbBeT 3a 6e30MacHOCT

IMpu 13non3BaHe Ha KoeTo 1 fa buno
€HeprumHO HMBO, MO-BUCOKO OT
Hal-HIMCKOTO, TPAOBa Aa ce 13bsrea
13naraHe Ha CTbHLE B NPOABIIKEHNE
Ha 4 ceoMuLM MPean 1 2 cemmumn
cnep TpeTnpaHe Ha Koxata cbe Silk'n
Infinity™!

113naraHeTo Ha CbHLe 03HavYaBa
He3allMTeHo 13naraHe Ha Npsaka
C/TbHYeBa CBET/IMHA 3a NOBeYe OT

15 MVHYTV 63 NpeKbCcBaHe u
He3alMTeHO K3naraHe Ha Andy3Ha
CTbHYeBa CBET/IMHA 3a NMoBeve

oT 1 yac 6e3 npekbCBaHe. 3a fa
3aLLUTITE HACKOPO TPEeTMPaTa KOXa
OT M3MaraHe Ha CTbHYeBa CBETIINHA,
He 3abpaBaiiTe fa A MaXKeTe LLATeNHO
CbC CTbHLE3ALUMTHO CPEACTBO

¢ dakTop SPF 30 nnm noseue B
NPOABIIKEHNE Ha 2 CeaMuLn Creq
BCAKO 06e3KoCMABaHE.
Hal-H1cKkoTo eHeprunHo HMBO

Ha Silk'n Infinity™ (1) e cneuvanHo
npeaHasHayeHo 3a 6e3onacHa
ynoTpeba aopw v cnef n3naraHe Ha
CNbHUE.

Cnep vianaraHe Ha ClTbHUE MOXeTe
[a NpoAb/KMTE Aa n3nonsga Silk'n
Infinity™, HO camo Npw Hal-HUCKOTO
eHeprumnHo H1BO.
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MpepynpexpeHne ‘

Hukora He nsnonsBaiite
Silk'n Infinity™ okono
wnnu 6nu3o go ounte.

Bb3mMoXKHN
pesyntatn

Bbnpekn ye Silk'n
Infinity™ moxe pa ce
113101383 3a TpeTVpaHe
Ha KOCMM MO NNLETO,
ToBa TPsbBa fla ce
npasvi C NOBULIEHO
BH/MAaHE, 3a [1a Ce
136erHe KOHTaKTa ¢
oyute.

‘bBeT 3a 6e30nacHOCT

Silk'n Infinity™ vma BrpageHa
obe3zonacsaBalia GyHKUMA 33 3almTa
Ha ounTe. Toi e NpoeKTMPaH Taka,
ue [la He Ce 13bYBa CBETINHEH
nmnync, korato TPETPALLIATA
MOBBbPXHOCT rnepa Kbm Bb3ayxa.
CNYCBHKBT HA MMNYNCUTE
no3BosIABa TPETUPAHETO Aa CTaBa
camo korato TPETUPALLIATA
MOBBPXHOCT e B KOHTaKT C
TbKaHTa.

He TpeTtupairte
TaTyVpOBKM UAn
nepMaHeHTeH rpum,
TbMHOKabABM Unn
yepHM neTHa (KaTo
Hanpumep ronemu
NyHU4KK, 6enesu ot
poxaeHue, 6eHKn nnn
6papasuum). Mons,
o6bpHeTe BHUMaHue:
3bpHarTa, reHUTanunTe
VNN YCTHUTE MoraT fAa ce
TpeTupar, HO Tbil KaTo
Ca ecTecTBEHO No-TbMHMN
Ha uBaT, U3NON3BAUTE
CAMO EHEPITUINHO
HUBO 1!

0O6paboTBaHETO CbC
Silk'n Infinity™ Ha koaTO
1 fa 6vno obnacT,
KOATO € C TbMeH LIBAT
YN C NO-TONAMO
KOMMYECTBO MUTMEHT,
MOXe Aa npovieese
HebnaronprATHM
edeKT KaTo Hanpumep
V3rapAHUA, Mexypu 1
NPOMEHY B LiBETa Ha
KoXaTa (xunep- vnm
XMNOMMIMEHTALMS).

[okpuiATe NO-TbMHaTa 06nacT
C MaTepuan, KoWTo HAMa Aa
abcopbupa CBeTNMHATA, KaTo
6an nnaT uny 6sana MeauLMHCKa
neneHka.
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MpepynpexpeHne

He TpeTupaliite mecTa c akTMBHa
eK3eMma, Ncopuasmc, nesuu,
OTKPUTU PaHV unu nHdekuumn
(xepnec), Heo6UYANHN CbCTOAHNA
Ha KoxKaTa, NPUYMHEH OT
CUCTEMHV VSTV METaboNNTHY
3abonsBaHuA (KaTo Hanpumep
nanaber).

Bb3mMoXHN
e3ynTaTn

ba3npaHaTta Ha cBeTIMHa
00paboTka Moxe
npenn3srKa HexenaHm
peakuuv Bbpxy Beye
UyBCTBUTESHM 30HW.

CbBeT 3a
6e3onacHoOCT

3yakaiiTe 3acerHarata
00nacT a o3gpasee,
npeav fa n3nonssate Silk'n
Infinity™.

O6nacT Ha TpeTupaHe ¢
aHaMHesa 3a xeprecu.

ba3snparata Ha ceTvHa
06paboTka Moxe
NPeam3BrKa HeXxenanu
peakumnn Bbpxy Beye
YyBCTBUTENHM 30HW.

KoHcynmupanTe ce ¢ Bawna
neKap, 3a aa nonyyure
NPEeBaHTUBHO NeveHue,
npeav fa nsnonseate Silk'n
Infinity™.

He nznonsgaiire Silk’'n
Infinity™, ako cTe 6pemeHHa
WM KbpmuTe.

XOpMOHanHuTe
npoMeHK No Bpeme
Ha bpemMeHHOCTTa
MoraT ia NoBMLAaT
UyBCTBUTENHOCTTA Ha
KoXKaTa v pucka ot

HebnaronpusaTHU ebekTu.

He n3nonssalite Bbpxy obnactu,
B KOWTO NO-HaTaTbK MOXe Aa
rnouckarte fja UMaTe KOCMU.

Pesyntatute ca TpaniHu.
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MpepynpexpeHne

MNasere Silk'n Infinity™ paneu
ot Bopa! He nocraBanTe n He
cbxpaHsBaiite Silk’n Infinity™
Ha MACTO, KbAETO MOXe Aa
napHe, Aa ce 6yTHe nnu pa ce
030Be BbB BaHa, MVBKa Wi
APYr CbA, CbAbpXKaly Boga.

Bb3mMOXKHN
pesyntatun

ToBa Moxe f1a
npenmn3BrKa ceproseH
TOKOB yaap.

‘ CbBeT 3a 6e30nacHOCT

He n3nonseante Silk'n

Infinity™ no Bpeme Ha KbnaHe

VAN KO Ce HaBNaXHM
1N Hamokpy. HesabasHo
13BafieTe Wencena ot
KOHTaKTa, aKo ypeqbT e
nafHan BbB BOAa.

He ce onuTBalite ga otBopute
unn aa nonpasuTe camu Bawmsa
ypeg Silk'n Infinity™.

OTBapAHeTO Ha

Silk'n Infinity™ moxe

na Bun n3noxu Ha
Bb3eMCTBUETO Ha
OMaCcHM eneKkTpUIeCKm
KOMMOHEHTW 11 Ha
nyncvpaLla CBeTNNHHA
eHeprug, BCAKo

OT KOUTO MOXeE Aia
NPUYNHK TEXKA TenecHa
NOBPEeAa W/vnvi TpanHo
yBpexaaHe Ha ounTe.
To CbLo Taka MOXe fa
nospeau ypeaa Bu 1 ga
aHyn1pa rapaHumaTa.

Mons, cbpeTe ce C othena

32 06CNyXKBaHe Ha KNNEHTU
Ha Silk'n®, ako ypeasT Bu e
CYyneH 1NV NOBPefeH v ce
HY>K[ae OT PEMOHT.
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5. He usnonseante Silk’n Infinity™, ako:

YpenbT ce n3nonssa c
werncenu, NpUCTaBkn NN
NPVIHAAJIEXKHOCTI, PasINyHA
OT Te3u, focTaBeHn ¢ Bawma
Infinity.

[pwvicTaBkMTE NN
NPVIHAANEXHOCTUTE

He ca npenopbyaHn oT
Home Skinovations Ltd.

MpeycTaHoBeTe K13MoN3BaHeTo Ha
ypefia He3abaBHO 1 Ce CBbpKeTe
C oTaena 3a obcnykeaHe Ha
KnneHTV Ha Silk'n®.

Ka6enbt nnu wencenst e
noBpegeH.

[pbxTe Kabena Ha
3axpaHBaHeTo faney
OT HaropeLeH
NOBBPXHOCTH.

[NpeycTaHoBETE U3MOM3BAHETO Ha
ypena He3abaBHO 1 ce CBbpxeTe
C oTaena 3a 0bCy»xBaHe Ha
KnneHTv Ha Silk'n®.

Buxpate nnm ycewate
MUpU3Ma Ha AUM Mo Bpeme
Ha ynoTpe6a.

[NpeycTaHOBETE M3MOM3BaHETO Ha
ypefa He3abaBHO 1 Ce CBbpKeTe
C oTaena 3a obcnyKBaHe Ha
KnmeHTv Ha Silk'n®.

YpeabT He pabotn
NpaBWIHO WA U3rNexpaa, ye
e noBpefeH.

MpeycTaHoBeTe K3MoN3BaHeTo Ha
ypefa He3abaBHO 1 Ce CBbpKETe
C oTaena 3a obcnyKeaHe Ha
KnmeHTy Ha Silk'n®.

CEH30PDBT 3A LIBETA HA
KOXATA e nykHaT nnn
cuyneH.

MpeycTaHoBeTe K3MoN3BaHeTo Ha
ypena He3abaBHO 1 Ce CBbpKeTe
C oTena 3a obcyxBaHe Ha
KnmeHTy Ha Silk'n®.

BbHwWHaTa 06BMBKa €
nyKHaTa unm ce pasnaga.

MpeycTaHoBeTe U3MOM3BaHETO Ha
ypena He3abaBHO 1 Ce CBbpKeTe
C oTaena 3a obcnykeaHe Ha
KnueHTu Ha Silk'n®.
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6. U3bareante ga nsnonssate Silk'n Infinity™ npwm
Hannumne Ha HAKOE OT CJleiHNTE CbCTOAHUA:

Ako CTpafare Ot enumnencus.

AKo VMaTe 3abonABaHe, CBbP3aHO C POTOUYBCTBUTENIHOCT, KaTo
nopdupwa, NONMMopdHa CBETNMHHA epynuma, CTbHUEeBa YPTUKapHA,
nynyc u ap.

AKo nmate NCTOPWA Ha Pak Ha KoXata Win obnactv ¢ noTeHumanHu
3/10Ka4yeCcTBeHM 3a0019BaHNA Ha KOXKaTa.

AKO CTe NpemrHanu ibdeTepanua 1av XMMnoTepanusa npes nocieaHuTe
3 Meceua.

AKO 1MaTe HAKAKBO [pyro 3abonagaHe, kKoeTo crnopef Balwna nexkap ou
NOANOXMNO Ha PUCK 6e30MacHOCTTa Bu npu TpeTnpaxeTo By ¢ ypeaa.

AKO KoXKaTa B e 6rna TpetvpaHa C NpeanmncaHo ot fiekap NekapcTso
npes nocneaHnTe 6 Meceua.

Borét az elmult 6 honapban orvos éltal felirt gyogyszerrel kezelték.

KoHcyntupante
ce ¢ Bawwa
nekap, npean aa
n3nonzgarte Silk'n
Infinity™.
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7. Bb3MOXHU HeXKeNlaHu peakuy Npv N3nosi3BaHeTo

Ha Silk’n Infinity™

KoraTo ce 13Mnon3ea B CbOTBETCTBME C MHCTPYKLMUMTE, CTPAHUYHUTE eDEKTU 1 YCIIOKHEHUAT],
CBbP3aHK C 13non3gaHeTo Ha Silk'n ™ Infinity, ca paakocT. Bcaka koameTnuHa npoueaypa,
0baye, BKIIOUNTENHO 1 Te3u, NpefiHazHaueHw 3a lomMalliHa ynoTtpeba, CbabpKaT M3BeCTHa
CTeneH Ha pu1ck. [opaau ToBa e BaxHO fla pazbepeTe 1 ia NprieMeTe PUCKOBeTe 1
YCIOXHEHVIATA, KOUTO MOTaT Aa Bb3HUKHAT NMPK CUCTEMM 3a 0Be3KOCMABaHE C Mycnpalla

CBETNINHa, NpeHa3Ha4YeHy 3a JoMalllHa yI'IOTp66a‘

HexxenaHa peakuyusa

HesHaunTeneH AnckoMm¢popT Ha KoxKaTa —

Bbrpeku ve 06e3KOCMABAHETO C NyCKPaLla CBETIMHA Y AOMa Ce NoHacA
KaTo LAno MHoro Jobpe, NoBeyeTo NoTpebuTenm BCe nak YyBCTBaT Mo
Bpeme Ha ynoTtpeba 13BecTeH nek ANCKOMPOPT, KOMTO OOVKHOBEHO

Ce OMKCBa KaTo J1eKO LKMaHe Ha TpeTupaHnTe 0bacTu Ha Koxata.
LLnnaHeTo O6UKHOBEHO Tpae Mo Bpeme Ha CaMOoTO MPUIOXKEHE UK
HAKOJKO MUHYTW Cref, TOBa.

BCMUKO V3BBH TO3M N1eK ANCKOMPOPT € HEHOPMASTHO 1 03HaYaBa, e Un
He TpAbBa Aa npoabkMTe Aa unonssate Silk'n Infinity ™, 3awwoTo He cTe
B CbCTOAHME fla MOHACATE OTCTPAHABAHETO Ha KOCMM MO TO3M HAUH, VK
ue HacTpoWiKaTa Ha eHeprrinHOTO HUBO e TBbP/e BHCOKa.

CreneH Ha
pucka

He3HauntenHo

3ayepBABaHe Ha Ko)aTa —
Koxata By Moxe fa ce 3auepBu BeAHara cnef n3nonseaxe Ha Silk'n
Infinity™ vnu B pamkwTe Ha 24 yaca cnep v3nonsgade Ha Silk'n Infinity™.
3auepsABaHETO OOVKHOBEHO OT3BYYaBa B paMKMTe Ha 24 Yaca. BuxTe ce ¢
Baluma nekap, ako 3auepBABaHeTO He 13ue3He B pamKiTe Ha 2 10 3 AHU.

He3HauntenHo
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HexxenaHa peakuus

noBuLLIEHa YYBCTBUTETHOCT Ha KoXaTa —
KoxaTa B TPeTpaH1a y4acTbK e No-uyBCTBUTENHA, KOETO O3HavaBa, ye
MOXe ia U3MnuTaTe CyxoTa UNu NIoLLeHe Ha Koxata.

CreneH Ha
pucka

HesHaunTenHo

NPOMEHN B NUrMeHTauuATa -

Silk'n Infinity™ vma 3a Lien TpeTMpaHEeTo Ha KOCbMa ¥ NMO-CreLyanHo
MUrMEHTUPAHUTE KNETKM Ha KOCMeHWA GONMKYN 1 Cammna KOCMeH
donukyn. M Bce nak, CbLUECTBYBa PYCK OT BPEMEHHa X1nepnurmeHTaLmua
(yBenmyuaBaHe Ha KONMYECTBOTO MUMMEHT UK obe3LiBeTABaHe A0 KapABO)
VNV XMNonurmeHTauma (13bensaxe) Ha OKOJHaTa Koxa. To3n prcK ot
NPOMEHM B MTMEHTaLMATa Ha KOXaTa e MO-BMCOK 3a XxopaTa C No-TbMeH
UBAT Ha KoxkaTa. OBUKHOBEHO 06€3L{BETABAHETO WU MPOMEHNTE B
NUrMeHTaLMATa Ha KoxaTa Ca BDEMEHHM; PAAKO ce HabmioaasaT NoOCTOAHHa
XNepRUrMeHTaLma v X1nonurMeHTaLma.

Paako

NpeKoMepHO 3ayepBsABaHe 1 NoAyBaHe —

B pefiki Criyuau TpeTrpaHaTta Koxa MOXe fla CTaHe MHOIO YepBeHa 1
noayTa. ToBa ce C/ly4Ba No-4eCTo B UyBCTBUTENHMTE 0BNACTM Ha TANOTO.
3ayepBABaHeTO 1 NofyBaHeTo TPAGBA Aa OTLIYMSAT B PaMKITE Ha 2 10 7 AHN
1 TPAGBA f1a ObAAT TPETUPAHK C YECTO NpwaraHe Ha nea. Mectata morat
na ObAaT NoYNCTBAHN BHUMATENHO, HO TPAOBA Aa 130srBaTe 13naraHe
HaC/TbHYeBa CBET/IVHA.

Paako
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8. vnroTpaniHo o6e3skocmaABaHe c¢bc Silk'n Infinity™

OB6VUYaNHWAT MbEH LUMKBI Ha PacTeX Ha KOCMUTE MOXE Aa MPOAbIIKM Mexay 18 1 24
Mecela. [pe3 ToBa Bpeme MOXe fa Ce HaNoXM [1a TPeTUPaTe KOCMUTE MHOFOKPATHO CbC
Silk'n Infinity™, 3a fia NoCTUrHeTe TPatHO 0be3KoCMABaHE.

EdeKTMBHOCTTa Ha 00€3KOCMABAHETO € Pa3/inyHa 3a BCEKM YOBEK U 3aBICK OT
MOBBPXHOCTTA Ha TAMOTO, LIBETA HA KOCMUMTE 1 HayMHa Ha m3non3saHe Ha Silk'n Infinity™.
TrnnuHa cxema Ha obeskocmaAgaHe cbe Silk'n Infinity™ 3a eavH MbaeH LKA Ha PACTEX Ha KOCMUTE:
Tpetvpanua 1-4 — nnaHvpanTe Npes ase ceammum.

TpeTupaHua 5-7 — NnaHvpanTe Npe3 YeTnpu ceaqmmum.

TpeTnpaHus 8+ — TpeTnpaniTe Cnope HeoOXoAMMOCTTa A0 MOCTUIAHE Ha XelaHUTe pesyTaTu.

OuakBaHMn pe3ynTati OT TpeTNpaHeToO Ha KoCMUTE C Lie/1 OTCTPpaHABaHe

Tun LIBAT Ha Cnab | Obnact Ha CpeneH EdekTrBHOCT (% Ha
KOXamo | KocbMa dnyeHc| TAnoTo’ 6poi Ha obe3kocmABaHeTo/
CKarnata Ha U/em?] TpeTvpaHuATal | NOBTOPHMA pacTex)]
QuunaTpuk|
[lonHa vnu ropHa 60% HamanAsaHe Ha
UacT Ha Kpakara OKOCMABAHETO
Poie TpeTnpanus 50% HamanasaHe Ha
Ly | Ceemokadas 5, o 10-12, npu6n. | OKOCMABAHETO
fo kadrs JInHWATa Ha MPE3 HeTMPY | 609% HamansasaHe Ha
GUKMHUTE cefmmun. OKOCMABAHETO
55% HamanasaHe Ha
MoaMnWwHMLIL

OKOCMABAHETO
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Tun LIBAT Ha Cnab | O6nacT Ha CpepneH EdekTmBHOCT (% Ha
KOXamno | KocbMa dnyeHc| TAnoTo’ 6poli Ha obe3kocmABaHeTo/
CKanarta Ha [/cm?] TpeTpaHuATal | NOBTOPHMWA pacTex)|
QuunaTpuk
[lonHa nnv ropHa 70% HamanABaHe Ha
YaCT Ha Kpakata OKOCMABAHETO
Poie TpetvpaHus 60% HamanssaHe Ha
v Kadas no 345 8-10, npwion. OKOCMABAHETO
HepeH JInHuATa Ha npes 4etmpu | 70% HamanssaHe Ha
OVKNHUTE ceamnun. OKOCMABAHETO
65% HamanagaHe Ha
MogMnWHMLM
OKOCMABAHETO

1. iHAVBMAYyanHaTa peakuma 3aBUCK OT TVNA Ha KOCMUTE, KaKTO 11 OT BUONOMYHI GaKTOPW, KOUTO MOTaT Aa NOBANAAT Ha
MopienuTe Ha pacTex Ha KocMuTe. HAkou NoTpebuTent morat Aa pearupar no-6bp3o 1 No-6asHoO Ha cpeaHUA bpoit
npoLesypw.

2. He moxe fja ce 0u4aKsa TPaiHO OTCTPaHABAHe Ha KOCMUWTE OT efiHa U 0PV ABE CECWM Ha TpeTupaHe. [poabIKNTENHOCTTa
Ha Neprofa Ha MoYMBKa 3a KOCMEHITE GONMKY/M CbLLO 3aBUCU OT 0611aCTTa Ha TANOTO.

9. 3anoyHerTe!

1. V13Bagete YPELA 3A OBE3KOCMABAHE v apyrute komnoHeHTw Ha Silk'n Infinity™ ot
KyTuATa.

2. BkioueTe kabena Ha ALLATTTEPA 8 HykcaTa 3a BKtouBaHe Ha agantep Ha YPE[JA 3A
OBE3KOCMABAHE Silk'n Infinity™.

3. Bkmouete ALATTEPA B enektpunyeckin KOHTaKT. Bcuukm nHankatopu Ha KOHTPOJTHIA
MAHEJT we ce BKNOYBAT U M3KOUBAT MHOFOKPATHO B KPb.

Bawmsat Silk'n Infinity™ cera e rotos 3a pa6orta.
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TpetupaHeTo cbc Silk’n Infinity Tpsa6Ba fa ce npaBm no 6esonaceH n

npaBuvieH HauunH!

44

I/I36epeTe Aa TpeTnparte 0651acTu, KOUTO He ca 6wy nsnaraHu CKOPO Ha dibHUe.

4. KoxaTa Ha obnacTuTe 3a TpeTupaHe TpAbBa Aa ce 06pbCHE, MOUNCTY, NOACYLWN U

wul

0CBOOOAV OT BCAKAKBM My[pU, aHTUNEPCINPAHTL MK ie30A0paHTW. He HamasgaiiTe

C BOCBK, He CkybeTe v He U3AbpnBaiTe KocmmTe. HaumMHBT Ha 6pbCHeHe oKasga
BNVSAHME BbPXY »KenaHuTe oT Bac pe3yntatul Hain-nobpute pesyntati ce nocTurar,
KoraTo NocneaHoTo bpbCHEHe e He MO-CKOPO OT 3 AHW Npean TPETUPAHETO AN KOraTo
Ob/KMHATA Ha kocMmTe e 1-2 mm — 3/32 nHua.

. HatucHete LIEHTPAJTHWA BYTOH. Ypenwt we ce skmoun, MHAVMKATOPBT (ceeTel B

3€/1€HO) Ha EHePrnIHO HUBO 1 Liie CBETHE W LU 3aMoyYHe [ia ce UyBa 3BYyK OT BEHTUIATOp.

MpnbnusntenHo 1 cekyHaa cnep HatuckaHeto Ha LIEHTPAJTHIA BYTOH wwe ceeTHe
NHOVKATOPBT 3A TOTOBHOCT/MPEAYTMPEXAEHME 3A OTTEHBKA HA KOXATA (cBeTely
B >KbNITO). YPEALT Beye e rotos v Brie MoxeTe [la akTMBMpaTe MbpBUA MMIYC Ha Hal-
HWCKOTO eHePrmninHO HNBO.

BuHaru 3anoygaiTe C eHePruiHO HBO 1. 3aMouUBaHETO C MO-BMUCOKO HMBO YBeNMUaBa
pUCKa OT HeXenaHv peakuUmn BefHara.

. AKO TOBa € MbPBUAT B NbT Ha TpeTnpaHe, n3bepete eHeprminHo HUBO, MPK KOETO ce

uyBCTBaTe Har-komdopTHo. Silk'n Infinity™ npeanara 5 eHepruiiHn HrBa: ot 1 (Hait-
HWCKOTO) A0 5 (Hal-BMCOKOTO). 3a fla M3bepeTe NOAXOAALLOTO EHEPIUIAHO HBO 3a
MbPBOTO CV TPETVPAaHE, HarnpageTe Npoba Ha BCAKa 061acT Ha TpeTMpaHe NOOTAENHO:



MNocrtaBete TPETUPALLIATA MOBBPXHOCT Bbpxy KoXaTa 1 HaTMCHETe CNyCbKa, 3a fa
nopapete efuH umnync. Pbkarta Bu Tpa6ea aa gokocsa BA30BUA

ENEKTPO/ epHoBpemeHHO cbc CMTYCHKA HA UMNYJICUTE (BukTe

KapTMHKaTa). w“,"w
Ako pbKaTta Bu He KoHTakTyBa c BA3OBUA EJIEKTPO/, HAMa pa ce o \
nonyyun UMpKynauus 3a rafBaHNYHO TpeTnpaHe.

AKo He n3nuTBaTe HeHOpMarsneH anckomdopT, HaTucHete otHoBo LIEHTPAJTHUA
BYTOH. Tosa e noBuLIN eHeprminHOTO HNBO. NycHeTe eANH NMNYNC Ha pas3NyHO
MACTO Ha EHePruimtHo HNBO 2.

MpopabnxeTe fa TecTBaTe NPY NO-BUCOKN €HEPrUMiiHN HNBA, AOKATO He flOCTUTHEeTe
Hal-BNCOKOTO HIBO, NMPM KOETO ce YyBCTBaTe KOM(OPTHO. AKO B paMKuITe Ha efuH
yac He U3nuTaTe HexenaHu epeKkT, MOXKeTe [la 3arnoyHeTe MbJiHaTa C1 cecns Ha
TpeTMpaHe Npy TOBa EHEPruintHO HNBO.

MoBTopeTe TO3M TeCT 3a BCAKa YacT OT TANIOTO, KOATO Bb3HaMepsBaTe fia TpeTupare.

8. 3a na 3afaaete eHeprmHOTO HUBO, HAaTUCHEeTe HAKoNKO NbTy LIEHTPAJTHMA BYTOH, 3a
[la NOBULLINTE EHEPrUIMHOTO HMBO OT 1 10 5 ¥ Aa OTWAETE ANPEKTHO OT 5 06paTHO Ha 1,
[0KATO He MOMYUUTE XeNaHoTo eHepruintHo Heo. MHIVKATOPUTE HA EHEPVVIHIATE
HVIBA Liie MHAMKMPAT HAaCcTPOVKaTa Ha EHEPTUIMHOTO HMBO. 3a MoBeYe NMOAPOOHOCTY BUXKTE
OMVCaHNETO Ha EHEePIrUAHNUTE HMBa NO-LONY.

EHepruiiHo HuBO

EHepruitHoTo HUBO ONpeaensa MHTEH3WTETa Ha CBETAMHHKA UMnync, koiTo Silk'n Infinity™
131bYBa KbM BalwaTta koxa. C noBuLLaBaHe Ha eHepPr1HOTO HMBO Ce MOBWLABAT U
pe3ynTaTunTe OT 06e3KOCMABAHETO, KakTo V1 PUCKBT OT Bb3MOXHM HEXenaHu peakLmv 1
ycnoxrerus. Silk'n Infinity™ npeanara 5 eHepruiinmn Hrga: oT 1 (Hal-HWUCKOTO) A0 5 (Halt-
BVICOKOTO), MHAVIKUPaHW OT 5 UHAVKATOPU Ha eHepriiHiTe Hrea. [pu BCAKO BKTOUBaHe
Ha Silk'n Infinity™ eHeprimHoOTO My HUBO aBTOMATUYHO LLje Ce YCTaHOBABA Ha Hali-HICKaTa
cv ctomHocT. e ceetn camo eaun MHOMKATOP HA EHEPTAMHO HIBO.

3a fa 3afaneTe eHeprMHOTO HUBO, HaTUCHeTe HAKoNKO MbTy LIEHTPAJIHIA BYTOH, 3a na
MOBULLNTE EHEPIUIAHOTO HMBO OT 1 0 5 1 Ja OTUAETe ANPEKTHO OT 5 06paTHO Ha 1.
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9. Moctasete TPETVPALLATA MOBBbPXHOCT Bbpxy KOXaTa, Cnef KaTo CTe OMbHau KoxaTta
paBHOMePHO v rnagko. BegHara wom TPETUPALLATA MOBBPXHOCT ce npunenn NnasTHO
KbM KoxaTa, VIHOMKATOPBT 3A TOTOBHOCT/MPEAYMPEXKAEHWE 3A OTTEHDBKA HA
KOMATA e 3anouHe 6aBHO aa mura. lNposepeTe fann fokocsate AKTVIBHIA EJIEKTPOL,
Hamupall ce Ha JofiHaTa CTPaHa Ha Ypeaa, 3a [la MOXe ransaHuyHaTa cnmctema fa Cb3fage
3aTBOPEHa Bepura v Aia ce akTuBmpa.

10. HatucHete CIMYCHKA HA MMIYJICUTE. lMbpBOHaYanHo ypeabT LWe onpeaent LseTa Ha
BalwaTa Koxa. AKO LiBETBT Ha KoxKaTa e J0CTaTbYHO CBETHI1 3a 6e30mnacHo npunaraxe,
ypeabT We akTUBMpPa ransBaHnyHata UMpKynauma. Moxe fa novyBcTeate neko
MpaByyKaHe. Toa € Hanb/IHO HOPMANHO: FafIBAHWYHOTO TPETUPAHE B TO3M MOMEHT
[leiCTBa, 33 Aa pa3wwvpw BalwmTte nopu 1 aa nogobpu edekTa OT NpuniaraHeTo Ha
npouepypata. BefHara cnef T0Ba ypeabT We U3Tbun CBETIIMHEH UMNYNC KbM Balata
koxa 1 MHAVIKATOPBT 3A TOTOBHOCT/MPEAYIPEXAEHWVE 3A OTTEHBKA HA KOXATA
Lle npecTaHe Aa ceeTw. LLe BnanTe Apka CBETINHa 1 eJHOBPEMEHHO C TOBa Lie vyeTe
GUHO NyKaHe, KOETO e HOPMANHVIAT 3BYK, KOUTO ypeabT 13aaga. LLle nouyscTeate neko
3arpsBaHe 1 Mpasyukare. Silk'n Infinity™ we ce npesapenw BefHara 3a cneggalimns
nmnync. Cnea Hakonko cekyHan NHAVIKATOPBT 3A TOTOBHOCT/MPEAYIMPEXAEHNE
3A OTTEHBKA HA KOXATA Lie ce BKtOUM OTHOBO W L 3aroyHe fa 6aBHO MIra, KoraTo
HaT1CHeTe ypefa OTHOBO KbM KOXaTa.

11. OtctpaHete TPETMPALLATA MOBBPXHOCT oT TpeTupaHma y4acTbK Ha Koxara.
12.11360p Ha MeToZ 3a NpunaraHe 3a Balwata cecvis Ha TpeTvpare. Silk'n Infinity™ moxe aa

ce npunara no aga HaumHa: C,Myncupare” u,Mnb3raHe” (3a noseve NoapPOOHOCTY BUXKTE
METOAMTE Ha MpuiaraHe B ONMCaHUETO NO-A0ANY).

A. Mpw, MYICVIPAHE" cnepgaiiTe cTbnkM 9 4o 11 MHOFOKPaTHO Ha APYr y4acTbK, JOKaToO
He 0bpaboTuTe UsAnaTa obnacT.

B. Mpw, [UTB3TAHE" HaTnckanTe npoabmxmntenHo CINYCHKA HA VIMIYJICUTE n nnb3raiTe
ype[a nnaBHO BbpXy TPeT1paHaTta obnacT.

ﬁ AKo BbpXy KoxkaTa By ce NoABAT Mexypu unm nsrapsaHus,
MPEYCTAHOBETE YMOTPEBATA HE3ABABHO!

46



Metopau Ha npunaraHe

MYNCUPAHE - NY/ICVIPAHETO e Hait-[obpuaT MeTop Ha paboTa Npu Mo-BUCOKN eHepruiHi
HMBA, THIN KaTO MO3BONABA NO-AOOBP KOHTPO Ha MOKPUBAHE Ha KoxaTa.

INpwv npunaraHe Ha MeTofa Ha nyncvpaxe, vnyncute Ha Silk'n Infinity™ TpA6Ba Aa ce focTaBAT
Ha y4acTbLUM OT PeAOoBE, KaTo Ce 3arnoyHe OT eNHIA Kpal Ha BCEKN pef 1 ce Hanpeasa
NOCNeAoBaTeNHO KbM APYriiA Kpail. ToBa Lie By nomorHe Aa v3berHeTe TpeTupaHeTo Ha efjHa
1 Cbllja 06NacT noBeye OT BEAHBXK MM MPUMOKPUBaHE Ha 0bnacTy OT Koxata.

Mpw nyncupane, TPETUPALLIATA MOBBPXHOCT Ha Silk'n Infinity™ e HanpaseHa Taka, ye

Aa Cb3fasa BPeMeHHV NleKr CeHKV Ha rpaHuLiaTa Ha TpeTpaHaTa oonact. [1pu BcAko
peno3uumoHnpare Ha TPETUPALLIATA MOBBbPXHOCT r3non3gaiite Te3u cneam OT HaTUCK
KaTo BOAAUM B MPaBMIHOTO NO3ULIMOHMPaHE Ha ClefiBaLvia UMNYC 1 M3bArBalTe KakTo
NponycKaHe, Taka v NPUNOKPUBAHE Ha UMNYSCUTE.

MITB3TAHE - [JTb3TAHETO e Hait-a00prAT HauvH Ha paboTa 3a HUCKWTE eHePriiHK HBa 1 3a
NOCTUraHe Ha No-6bp30 1 No-ePeKTUBHO TPETVPAHE.

[Mpn TpeTvpaHe ypes nnb3rare gpwxre CMYCHKA HA MIMYJICUTE Hagony NOCTOAHHO

1 npunaraiTe 6aBHY, NTb3ralln ABUKEHWA, KaTO ChLUEBPEMEHHO MOAAbPXATE KOHTAKT C
Koxara. [lBkeTe nnagHo ypeda no 0bnacTta Ha Tpetvpate. [puy No-HUCKMTE eHepriniHm H1Ba
YPEABT Ce Hyxaae camo OT 1-1.5 cekyHIV Bpeme Mexy MMMyNCUTe, 3a Aa Npe3apean, Koeto
OCUTYpPABA HENPeKbCHaTa NOCNeA0BATENHOCT OT U3MbYBAHNIA.

A OnuTanTe ce Aa He AonycKaTte NpnnokKpnBaHe Ha mmnyncvn’e!

He TpeTupaliite efiHa 1 cblia 061aCcT Ha KOXKaTa NoBeye OT BeAHbXK NO
Bpeme Ha efHa cecus Ha obe3kocmaBaHe! TpeTpaHeTo Ha efHa 1 cblya
0651acT Ha KoXkaTa nMoBeYe OT BeAHbX Ha cecns yBenmyaBa BEPOATHOCTTa
OT HeXxenaHu edpekTu.

AKo BbpXy KoXKaTa Bu ce noaBaT mexypu uiu nsrapaHus,
MPEYCTAHOBETE YIMOTPEBATA HE3ABABHO!
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CEH30P 3A LIBETA HA KOMATA

OTCTpaHﬂBaHeTO Ha KOCMW OT 3aropsasia Koxxa MOXe fla npovissene He6ﬂaFOHpI/IﬂTHI/I

edeKTN KaTo HanpUMep N3rapaHKA, MeXypy 1 NMPOMEHY B LIBETa Ha KOXaTa (xunep- uim
XUMOMUIMEHTAL|MS).

3a fla ce NpefoTBpaTh NOA0OHa HenpasuHa ynoTpeoa, Silk'n Infinity™ cbabpa yHvKaneH
CEH30P 3A LIBETA HA KOXKATA, KOWTO OTUMTa OTTEHBbKa Ha 06paboTBaHaTa Koxa B
HayanoTo Ha BCAKO TPeTMPaHe v OT BPeMe Ha BpeMe B TeUeHVie Ha CamoTo TpeTnpaHe. AKo
CEH3OPBT 3A LIBETA HA KOXKATA oTKpKe OTTEHBK Ha KoXaTa, KOMTO € MpeKaneHo TbMeH 3a
obpaboTteaHe cbe Silk'n Infinity ™, ypeabT aBTOMATUUHO e npecTaHe Aa U3buBa MMMYACH.

AKO He BIMxaaTe cBeTnHeH uMnync u VHOVKATOPBT 3A TOTOBHOCT/MPEAYMNPEXEHNE
3A OTTEHBKA HA KOXKATA mura 6bp30, TOBa € MHAMKaLMS, Ye OTTEHBKBT Ha KoxKaTa By,
otueteH o1 CEH30PA 3A LIBETA HA KOXKATA, e npekaneHo TbMeH 3a 6e30macHo TpeTupaHe.
OnwTaiiTe ce Aa 13non3gate ypeaa Ha pasnnyHa YacT Ha TANOTO MW Ce CBbPKETE C oTAena
3a NoAAPBKKA Ha KNeHTW Ha Silk'n®.

9.1. KakBo pa ouakBare, KoraTo TpeTupare okocmsaBaHeto cbc Silk’n Infinity™?

3a MHOro Xopa r3non3gaHeTo Ha Silk'n Infinity™ mMoxe fa € MbPBUAT M ONKUT C 6a3vpPaHo
Ha CBETNVHa YCTPOICTBO, NpeAHa3HaueHo 3a fomalliHa ynoTpeba. Silk'n Infinity™ e neceH 3a
ron3BaHe 1 cecnmTe 3a obeskocmABaHe MHaBat Obp30. Mpu TpeTrpaHe cbe Silk'n Infinity™
HOPMaJHO e a U3nuTBaTe 1 Aia ycelare:

LLlym ot BeHTMNaTop: BeHTnaTopbT 32 oxnaxaane Ha Silk'n Infinity ™ v3pasa wym,
nopfobeH Ha To31 Ha ceLloap.

3BYK Ha nyKaHe npu Bceku mmnync: [pun aktvsmpaHe Ha umnync ot HPL™ ceetnvHa
HOPMarHO e fla ce Yye GUHO nyKaHe eAHOBPEMEHHO C U3MbYBAHETO Ha CBET/IMHA.

YceujaHe Ha 3arpaABaHe n MpaBy4YKaHe: o BpemMe Ha BCAKa rafiBaHM4Ha 1 MMnyncHa
nocnefoBaTeIHOCT HOPManHO e ia N3NnTBaTe JIEKO 3arpABaHe U MpaByykaHe nopaan
[eNCTBMETO Ha ranBaHmWyHaTa U CBETIMHHATA eHeprua.



M3BecTHO NneKo 3auepBsABaHe NV NOPO30BABaHe: [10 Bpeme 1 HenoCpeCTBEHO crefl
cecunaTa Ha TpeTnpaHe cbe Silk'n Infinity™ He e HeobuyaHo Aa HabnoaasaTe M3BECTHO
MHOTO NIeKO MOPO30BABaHe Ha KoxkaTa. OBMKHOBEHO TOBA € Hall-3a6enexXmnmMo OKOmo
CamuTe KOCMU.

Ho ako 3abenexmTe MbaHO 3auepBsBaHe Ha KoxaTa, 0bpasyBaHe Ha Mexypy WK 13rapsHiis,
He3abaBHo cnpeTe Aa n3nonseate Silk'n Infinity™.

9.2. Cnep TpeTupaHe Ha oKocmABaHeTo cbc Silk'n Infinity™

1. KoraTo npviknioumnte TpetupaHeTto, nsknodete Silk'n Infinity™, kato HaTucHeTe
npombmkmtenHo LIEHTPASTHMA BYTOH. [lobpe e aa 3anomHuTe nocneHaTta HacTpolKa Ha
eHeprniiHO HYBO, KOATO CTe M3MO0M3BaV, Thil KaTo TA HAMA Aa Ce 3apeay aBTOMaTUUHO Npu
CnenBalloTo BKAoYBaHe Ha Silk'n Infinity™.

2. W3BapeTe kabena Ha A[JAMTEPA OT enekTpuyeckns KOHTaKT.

3. Cnep BCAKa cecuns Ha obeskocmaABaHe BawmaAT ypen Silk'n Infinity™ tpsbsa fa ce nouncty,
ocobeHo TPETUPALLIATA NOBBPXHOCT (BuxTe:,MouncTBaHe Ha Silk'n Infinity™")

4. Cnep NoUMCTBAHETO Ha ypeaa, NPenopbynTenHo e fja CbxpaHagate Bawwa Silk'n Infinity™ B
opur1MHanHata My yTus 1 la ro AbpxwuTe ganey ot BoAa.

Tpuka 3a KoXaTa cfief TpeTMpaHe 3a o6e3KocMABaHe

MpenopbumnTenHo e cep BCAKO TpeTMpaHe Aia MaxeTe TpeTupaHaTta obnact
C JIOCMOH 3a TANO, 3a /1a MOMOTHe Ha KoxXaTa Jja ce Bb3CTaHOBM N0-6bp30 oT
TpeTupaHeto. MoxeTe fja n3nonssare BKNIOYEHNA TOCUOH 3a TANO unm Baw
cobCTBEH.

He n3naraiite Ha CTbHLE 0611aCcTN Ha KOXKaTa, TPeTUpaHu NpU eHepruiiHn
HuBa 2-5. bBbaeTe BHUMaTeNnHN 1 Na3eTe KoXaTa, KaTo Npunarate
cbHUEe3almMTHO cpeacTBo ¢ pakTop SPF 30 nnm noseye npes uenus nepros

Ha 06e3KocMsABaHe 1 Hali-MaJiko 2 ceaMULN Cnep, NocsieHOTO TpeTnpaHe CbC

Silk’n Infinity™.
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10. MoaabpxaHe Ha Silk’'n Infinity™

10.1. MouncrBaHe Ha Silk’n Infinity™

Cnep BCAKa cecus Ha obe3kocmaABaHe Bawwmat ypen Silk'n Infinity™ tpa6ga aa ce nounctu,
ocobeHo TPETUPALLIATA MOBBPXHOCT.

1. M3BapeTe wencena Ha Silk'n Infinity™ oT KOHTaKTa Npean NouYMcTBaHe.

2. /13non3Baite cyxa, UvcCTa Kbpra 1 NoYMCTBaly Npenapar, creluanHo GopmynvpaH 3a
€N1eKTPOHHO 060pPYABaHE, KaTo M30bPCBATE BHUMATENHO MOBBPXHOCTTA Ha Silk'n Infinity™,
1 ocobeHo TPETVPALLIATA MOBBLPXHOCT.

Huikora He notanawTte Silk'n Infinity™ nnv HAKOA OT YacTUTe Ha ypeaa BbB BOAA UAW APy
TeyHocTu!

11. CBbp3BaHe Ha Silk'n Infinity™ c Bluetooth

CBanerte u ce cBbpKete cbc Silk'n Hair removal app.
MNpunoxeHueto “Silk'n free Hair Removal” noaabpka BcAka Bala cTbrka npu 6opaseHe ¢
yCTPOICTBA 33 0be3kocmaABaHe Ha Silk'n, cb3nasa Baw nepcoHannsmpar nnax Ha TpeTmpaxe,
nomara By ja HanpasuTe Hail-6e30MacHnA 1 Hal-MHGOPMIPaH U360p 1 Ce rPUXV fia CeaBaTe

Lenua Kypc Ha TpeTvpaHe € Len NocTuraHe Ha Haii-0obpu pesyntaTu.

Kato nputexxaten Ha Silk'n Infinity™ Bue moxeTe fia ce HacnaauTe v Ha HalUTe PasWUPEHN
dyHKUMM Ha Bluetooth cBbp3aHOCT B NpunoxeHmeTo!

MpocTo n3TerneTe NPUNOXKEHNETO 1 CTIEfIBaITE HErOBaTa PErMCTPaLMs U CTBIKNTE 3a
casosgaHe ¢ Bluetooth.

3a 6e3nnatHo ceansaHe HaSilk'n hair removal app, BrxTe:

OBluetooth [=I:
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12. OTcTpaHABaHe Ha HEM3NPaBHOCTY

12.1.,Moar Silk'n Infinity™ He Tpbrea.”

MposepeTe nanu ALJAMTEPBT e cBbp3aH npasunHo kbm ypeaa Silk'n Infinity™.
[MposepeTte panu ALAMTEPBT e BKNOUEH B eNeKTPUYECKM KOHTAKT Ha CTeHaTa.

12.2.,,HAma akTuBMpaHe Ha raBaHN4YeH MMNYAC, KoraTo HaTucHa CNYCbKA HA UMNYNCUTE.”

BuxTe ganu pbkata By gokocsa BA3OBWA EJIEKTPOL, koraTo Hatuckate CMYCHKA

HA IMINYJICUTE. LinpkynaupyaTa 3a ransaH14yHO TPETVPaHe U3KCKBa 3aTBapAHE Ha
ranBaHy4YHaTa Bepura upe3 eJHOBPeMeHHO HaTUCKaHe Ha CyCbKa 1 enekTpoaa no efHo v
CbLLO BpeMme, 33 ja MOXe KoxaTa Bu aa ce TpeTvpa epeKTMBHO.

12.3.,,HAma n3nbuBaHe Ha CBETANHHU IMMYACK, KOFaTo HaTUCHa CMYCbKA HA UMMYNICUTE”

MposepeTe panu xvatvat MHAVMKATOP 3A TOTOBHOCT/TIPEAYNPEXAEHWE 3A OTTEHDBKA
HA KOXATA mura 6aBHo, 3a fia ocvrypute oObp KOHTAKT C KOXaTa ¥ PaBHO 1 CTabUaHO
npuTUCKaHe Ha koxata ot TPETUPALLATA MOBBbPXHOCT. C uen 6e3onacHocT, CIMYCbKbT HA
NMIYTICUTE we aktrsmpa umnync camo ako TPETUPALLATA MOBBbPXHOCT e nputuncHata
3APaBO KbM KOXaTa.
MposepeTte VHOVMKATOPA 3A MPEOYNPEXEHME 3A OTTEHBKA HA KOMATA. Ako mura
61bp30, TOBa € UHAVWKALMA, Ye OTTEHBKBT Ha KoxKaTa Bu, oTueteH oT CEH3OPA 3A LIBETA HA
KOXATA, e npekaneHo TbMeH 3a 6esonacHo TpeTupaHe. OnuTaiiTe ce fa 13non3BaTe ypeaa
Ha Pa3nMyHa YacT Ha TANIOTO UK Ce CBbPXKETE C OTAENA 3a MOAAPBXKKA Ha KveHTH Ha Silk'n®.
AKO bflTaTa CBET/IMHA CBETU NMOCTOAHHO, 3aeJHO C NPOV3BOeH BPOI CBETIINHHY
MHAVKATOPK, TOBA FOBOPY 3a HanMuyve Ha rpellka B cucTemarta. M3kniodeTte wencena
Ha ype/ia OT KOHTaKTa 1 ro BK/loyeTe OTHOBO. AKO Te3u Npobniemmn Npoab/KasaT aa
CbLUECTBYBAT, CBbPKETE Ce C MECTHUA LeHTbP 3a 06CNyKBaHe Ha KnveHTH Ha Silk'n® .
[poBepeTe fanu BCUYKM MHAMKATOPU MUraT 3ae[JHO B KPBI. AKO € Taka, M3KniodeTe ypea
OT V3TOUHMKA Ha 3axpaHBaHe. YpeAsT e AOCTUIHan Kpas Ha CBOA U3HEH LMKbBA. YpeasT
TpAGBa fa ce AenoHMpa No NoAXoAALLMA pef. [peaaiiTe CTapoTo 060pYyABaHe [0 Hall-
6113KNA MYHKT 33 CbOVPaHe Ha eNekTPOHHM OTNaabLUM C Lien 6e30MacHo 1 eheKTUBHO
obe3BpexaaHe.
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Infinity™. Camo oTopusumpaHu LieHTpoBe 3a peMoHT Ha Silk'n® umat npaBo
[la U3BbpLUBAT PEMOHTH.

E He ce onutBaiTe fa oTBOpUTE MM Aa nonpasuTe camu Bawusa ypeps Silk'n

OtgapsaHeTo Ha Silk'n Infinity™ Moxe Aa Bu M3n0XK Ha Bb3AENCTBMETO Ha OMACHU eNeKTPUUECKN
KOMMOHEHT 11 Ha MyncMpalla CBETIMHHA eHepris, BCAKO OT KOUTO MOXe fa MPUYMHY TeXKa
TenecHa MoBpefa W/vinn TPaHO yBpexaaHe Ha ouwte. OnutsT Aa otsopute Silkn Infinity™
CbLLO MOXe [ja NoBpeav ypesa v Aa aHynupa Bawata rapaHuua. Mons, cebpeTe ce C oTaena 3a
00CnyKBaHe Ha KneHTH Ha Silk'n®, ako ypeasT By e cuyneH nnv NoBpefeH 1 ce Hyx/aae OT PEMOHT.

13. O6cnyKBaHe Ha KNNEHTN

3a noBeye MHOOPMALMA OTHOCHO NPOoAYKTHTe Ha Silk'n®, Mons, noceTeTe yebcaiTa Ha Bawwa
mecTeH Silk'n®, www.silkn.eu nan www.silkn.com.

Ako BawwAT ypef e cuyneH, MOBPeAeH WK VMa Hyx<fa OT PEMOHT, UK ako MaTe Apyra Hyxfaa ot
MOMOLL KaTo MOTPEeOUTEN, MOMA, CBbPKETE Ce C MECTHIA LIEHTBP 3a 00CNYKBaHe Ha KnveHTV Ha Silk'n:

3a knveHTn ot CALL 1 KaHapa: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com

CrpaHa Homep Ha cepsu3a Vimenn

OpaHuma 0891-655557 serviceconsommateurfr@silk.eu
benrua 0900-25006 serviceconsommateurbe@silkn.eu
XonaHamna 0900-2502217 klantenservicenl@silkn.eu
McnaHums 807088200 servicioalcliente@silkn.eu
BenukobputaHua 0906-2130009 customercareuk@silkn.eu
MpnaHama 1800901512 CustomercarelE@silkn.eu
MopTyranua CustomercarePT@silkn.eu
CkaHavHaeuA CustomercareSC@silkn.eu

Typumsa info@silkn.com.tr
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14. XapaKkTepucTunkm

[anBaHWYeH enemeHT

70-400 mmkpoamnepa (UA)

Pasmep Ha yyacTbka

09cmx3cm[2.7 cm?]

TexHonorua

lNyncupatia CBeTAMHA 3a ynotpeba y goma™

MaKkc1MmanHo eHeprmHo HUBO

Makc. 5J/cm?

[bKnHa Ha BbHaTa

475-1200 nm

Bpeme 3a 3apexgaHe/3TOUHVK Ha

HenpekbcHato gencrsre

axpaHBaHe
VI3CKBaHUA KbM eN1eKTpuyeckara yact

100-240 VAC, 2A

Pabota u
6e30nacHoCT

CeH30pT 3a LiBETa Ha KOXKaTa OCurypsBa
6e3npobnemHa ynoTpeba camo npu
MOJXOAALIM TUMOBE KOXa.

Pasmep Ha onakoBkaTa

180 x 180 x 100 cm

Terno Ha cuctemarta 200 gr
EkcnnoataumoHHn o o
10°C go 35°C
TemnepaTypa XapaKTepUCTUKM ho
CbxpaHeHne -40 no +70°C
ExcnnoataunoHHm
OtHocuTenHa XaPaAKTEPUCTUKM 30 po 75%
BNAKHOCT CbxpaHeHne 10 go 90% rH
ExkcnnoataunoHHm
ATmocdepHO XapakTepUCTUKM 700 ao 1060 hPa
HasiAraHe CobxpaHeHue 500 po 1060 hPa
Apantep KSAPV361200300D5
HomuHanHa 100-240V; 50-60 Hz; 0.9 A
MOLLHOCT 12Vdc; 3 A
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Kérjiik, hogy a Silk’n Infinity™ készlilék els6 hasznalata el6tt olvassa el teljes
egészében ezt a hasznalati utmutatat. Forditson kiemelt figyelmet az eszkoz
hasznalataval, mlikodésével és a hasznalat utani eljarasokkal kapcsolatos részekre.
Javasoljuk, hogy a Silk’'n Infinity™ minden hasznalata el6tt lapozza at ezt az
utmutatot. A Silk'n Infinity™ egy erés elektronikus késziilék. Hasznalata soran éppen
ezért nagyon kell figyelni a biztonsagra. Kérjuk, hogy hasznalat el6tt olvasson el
minden figyelmeztetést és biztonsagi ovintézkedést, és ezeket szigoruan tartsa be a
Silk’'n Infinity™ hasznalata soran

1. Hasznalat elé6tti tudnivalok

A Silk’n Infinity™ a szérzet végleges
csokkentésére szolgalo, fény-alapon miikodo,
otthoni hasznalatra tervezett késziilék.

1.1 ASilk’n Infinity™ késziilék ismertetése

A Silk'n Infinity™ SZORTELENITO KESZULEKEN

egy KEZELOFELULET és egy IMPULZUSKAPCSOLO
taldlhatd. Emellett tartalmaz egy elektréda-part is
(TALP és CSUCS), amely a galvanikus kezeléaramkor
létrehozasara és hasznélatara szolgal.

O Impulzus-kapcsold

@ Talpelektréda

® Csucselektroda

® Borszin-szenzor

©® Kezeldfeltlet

® Kozépsé gomb

@ Energiafokozat-jelzé fények
Kész/bérszin-figyelmeztetd jelzéfény
@® Bluetooth jelzéfény




56

1.2 A doboz tartalma
A Silk'n Infinity™ készulék doboza az aldbbiakat tartalmazza:

Silk'n Infinity™ szértelenité eszkoz
Adapter

Ez a hasznélati Utmutato

Jotallasi kartya

Hordtéska

2. A Silk'n Infinity™ javasolt hasznalata

A Silk'n Infinity™ késziilék a nem kivanatos szérzet eltavolitasara szolgal. Emellett a Silk'n
Infinity™ készilék a hosszu tavi vagy végleges szérzetcsokkenést is eldsegiti. Végleges
szOrzetcsokkenés alatt a kezelés utan kindvé szérszélak szamanak hosszu tavd, stabil
csokkenését értjuk.

A Silk'n Infinity™ késziilék a nem kivanatos szérzet eltavolitasara szolgal. Emellett a Silk'n
Infinity™ készilék a hosszu tavu vagy végleges szérzetcsokkenést is elésegiti. Végleges
szOrzetcsokkenés alatt a kezelés utan kindvé szérszélak szamanak hosszu tavd, stabil
csokkenését értjuk.

A Silk'n Infinity™ készulékkel eltdvolithatd a nem kivanatos testszérzet.

Elsésorban a kdvetkezd tertletek kezelheték a Silk'n Infinity™ késziilékkel: honalj, bikinivonal,

kar, 1ab, arc, hat, vall és mellkas.



3. A Silk'n Infinity™ késziilékkel kapcsolatos
biztonsagi tudnivalék

A Silk'n Infinity™ késziilék kifejlesztésekor kiemelt figyelmet forditottunk a
biztonsagra.

A Silk'n Infinity™ késziilék HPL™ technologiaval késziilt - rendkiviili biztonsag,
alacsonyabb energiaszint

A Home Pulsed Light™ technoldgidval hosszu tavu szértelenités érhetd el Ugy, hogy ehhez a
mas fény-alapu szértelenitd eszkdzokben hasznélatos energiaszintnek minddssze a toredékét
hasznéljak. A Silk'n Infinity™ készllék alacsony energiaszintje miatt csdkken a sérilések vagy
bonyodalmak veszélye, és né az dltaldnos biztonsag.

A Silk’n Infinity™ dvja a bérét

A fény-alapu szértelenités nem alkalmazhatd lebarnult béron. A Silk'n Infinity™ egy beépitett
BORSZIN-SZENZORT tartalmaz, amely méri a kezelendé feliilet szinét, és annak megfeleléen
allitja be az energiaszintet.

Réadasul a 3 cm®-es KEZELOFELULET, amelyen keresztil a készilék fény-impulzusokat ad le,
a készulék belsejében felfliggesztésre kerll. Ez lehetévé teszi, hogy a Silk'n Infinity™ megdvja
a bérét, hiszen nem jon létre kdzvetlen kapcsolat a KEZELOFELULET és a bér kozott.

A Silk’n Infinity™ dvja a szemét

A szemek védelme érdekében a Silk'n Infinity™ készilék beépitett biztonsagi funkcidval
rendelkezik. Ugy tervezték meg, hogy a késziilék ne adjon le fény-impulzust, ha a
KEZELOFELULET felfele néz. Ennek a biztonséagi funkcionak készonhetéen a kezelés csak
akkor alkalmazhato, ha a KEZELOFELULET a bérrel érintkezik.
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4. Ellenjavallatok

Fontos biztonsagi tudnival6 - hasznalat el6tt olvassa el!

A Silk'n Infinity™ készulék nem alkalmas mindenki szamdra. Kérjik, hogy hasznalat elétt olvassa
el és vegye fontoldra az aldbbiakban olvashaté tudnivaldkat. Tovabbi informacidért és személyre
szabott tanacsért ldtogasson el a wwwi.silkn.com vagy www.silkn.eu oldalra.

Bizonyos személyeknél a lézeres vagy intenziv fény-impulzussal torténd szértelenités
er6teljesebb szdrzetndvekedést okozhat. A jelenleg rendelkezésre &ll6 adatok alapjén ez a
kockézat legmagasabb azoknak a mediterran, kozel-keleti és dél-azsiai szarmazasu néknek a
korében, akik az arcon és nyakon végeznek kezelést.

Figyelem

Lehetséges

Biztonsagi tipp

Ne hasznalja a Silk'n
Infinity™ késziléket
lebarnult béron.

Eznem
biztonsagos!

"®
Nézze mega

csomagolason talalhaté
haj- és borszin-tablazatot

eredmények

Ha a Silk'n Infinity™
késziiléket lebarnult
béron hasznalja, az
olyan mellékhatdsokkal
jarhat, mint a bér
kipirosoddsa és
diszkomfort-érzet

A Silk'n Infinity™ készulékbe
beépitettek egy egyeduldlld
BORSZIN-SZENZORT, amely minden
kezelés elején, illetve a kezelés soran
meéri a kezelt bér szinét. A BORSZIN-
SZENZOR biztositja, hogy a késziilék
csak a megfelel6 ténust béron
adjon le impulzust.
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Figyelem

Lehetséges

Biztonsagi tipp

Ne hasznalja a Silk’'n
Infinity™ késziilék 2-5-6s
energiaszintjét lebarnult
béron, illetve ha a
kozelmultban napozott
(ide értjik a mesterséges
barnitéberendezéseket is).
Ne tegye ki a napnak a
kezelt borfeluletet.

eredmények

Ha a Silk'n Infinity™
készliléket napozas

elétt vagy utdn 2-5-6s
energiaszinten hasznalja,
az olyan mellékhatésokkal
jarhat, mint a bér
kipirosoddsa vagy
diszkomfort-érzete. A
lebarnult bér- killondsen a
napozast kdvetéen - nagy
mennyiségl melanin-
pigmentet tartalmaz.

Ez minden bérszinre és
bértipusra igaz, még azokra
is, amelyek latszélag nem
barnulnak gyorsan.

A nagy mennyiségl
melanin nagyobb
kockazatnak teszi ki a

bért minden fény-alapu
szértelenitési modszer
haszndlata esetén.

Ha a legalacsonyabb szinttél
eltéré energiaszintet hasznal,
kerdlje a napozast a Silk'n
Infinity™ készilék hasznalata
el6tt 4 hétig, a hasznélat utan
pedig 2 hétig!

Napozés alatt a tobb mint

15 percig tarté, védelem
nélkali, kdzvetlen napfénynek
valo kitettséget, illetve a
folyamatosan tébb mint 1 éran
at tarto, védelem nélkdli, diffiz
napfénynek vald kitettséget
értjuk. Annak érdekében,

hogy a nemrégiben kezelt
bért a napsugérzastol dvja,
alaposan kenje be SPF 30-as
vagy magasabb faktorszamu
napvéddével minden szértelenitd
kezelés utan 2 hétig. A Silk'n
Infinity™ legalacsonyabb

(1-es) energiafokozatat tgy
tervezték, hogy még napozas
utan is biztonsagosan
hasznalhaté legyen. Napozas
utan is folytathatja a Silk'n
Infinity™ készulék hasznélatat,
de csak a legalacsonyabb
energiafokozaton.
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Figyelem

Lehetséges

Biztonsagi tipp

Soha ne hasznalja
a Silk'n Infinity™
késziiléket a
szemkornyéken.

eredmények

Bar a Silk'n Infinity™
készilék haszndlhato az
arcszérzet kezelésére,

az arcon rendkivdli
gondossaggal kell eljarni,
hogy elkeriljik a szemek
kornyékét.

A szemek védelme érdekében
a Silk'n Infinity™ készulék
beépitett biztonsagi funkcioval
rendelkezik. Ugy tervezték
meg, hogy a készllék ne
adjon le fény-impulzust, ha a
KEZELOFELULET felfele néz.
Az IMPULZUSKAPCSOLONAK
koszonhetden a kezelés

csak akkor alkalmazhato, ha

a KEZELOFELULET a bérrel
érintkezik.

Ne kezelje a tetovalt
vagy sminktetovalt
teriileteket, illetve

a sotétbarna vagy
fekete foltokat (példaul
a nagy szepléket,
anyajegyeket,
majfoltokat vagy
szemolcsoket).

Ne feledje: a
mellbimbok, genitaliak
és ajkak kezelhetéek,
de mivel sotétebb
szinlGiek, CSAK AZ 1-ES
ENERGIAFOKOZATOT
HASZNALJA!

Ha a sotétebb szinl vagy
tobb pigmentet tartalmazo
tertleteket a Silk'n Infinity™
készUlékkel kezeli, az
mellékhatédsokat okozhat,
példaul égési sériiléseket,
felhdlyagosodast vagy a
bérszin megvaltozasat

(hiper- és hipopigmentacio).

Takarja le a sotétebb terlletet
olyan anyaggal, amely nem nyeli
el a fényt, példaul fehér anyagda-
rabbal vagy fehér ragtapasszal.
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Figyelem

Lehetséges

Biztonsagi tipp

Ne kezelje az aktiv
ekcémas, pikkelysomoros,
sériilt teriileteket,
illetve a nyilt sebeket
vagy fert6zéseket (pl.
herpeszt), illetve a
szervi vagy anyagcsere-
rendellenességek

(pl. cukorbetegség)
okozta rendellenes
bérallapotokat

eredmények

Az érzékeny
tertleteken a fény-
alapu kezelések karos
mellékhatdsokkal
jarhatnak.

Miel6tt a Silk'n Infinity™ készuléket
hasznalna, varja meg, hogy az
érintett tertlet begydgyuljon.

Korabban herpesz-

fert6zott kezelési teriilet.

Az érzékeny
tertleteken a fény-
alapu kezelések karos
mellékhatasokkal
jarhatnak.

Miel6tt a Silk'n Infinity™ készuléket
hasznalna, egyeztessen haziorvosaval,
hogy megel6zé kezelést kaphasson.

Ne haszndlja a Silk'n
Infinity™ késziiléket,
amennyiben gyermeket
var vagy szoptat.

A terhesség alatti
hormonélis valtozasok
novelhetik a bér
érzékenységét és

a mellékhatasok
kockazatat.
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Figyelem

Lehetséges

Biztonsagi tipp

Ne hasznalja azokon
ateriileteken, ahol a
késbbbiekben esetleg szeretné,
hogy a szérzet novekedjen.

eredmények

Az eredmény végleges.

A Silk'n Infinity™ késziiléket
tartsa tavol a vizt6l! Ne helyezze
olyan helyre a Silk'n Infinity™
késziiléket, illetve ne térolja
olyan helyen, ahonnan a
furdékadba, mosdékagyloba
vagy mas, vizzel telt tartalyba
eshet vagy keriilhet.

Ez sulyos dramutést
okozhat.

™

Ne hasznélja a Silk'n Infinity
készuléket flrdés kozben,
illetve ha nedves vagy vizes
lesz. Ha a vizbe esik, azonnal
huzza ki az darambol.

Ne probalja meg felnyitni vagy
megjavitani a Silk'n Infinity™
késziiléket.

A Silk'n Infinity™
készUlék felnyitdsa
esetén veszélyes
elektronikus
alkatrészekkel, illetve
impulzustizem(
fényenergidval kertlhet
kapcsolatba, amelyek
sulyos testi sériilést és/
vagy visszafordithatatlan
|ataskarosoddst
okozhatnak. Maga a
készUlék is karosodhat,
ami semmissé teszi a
jotallast.

Ha készlléke javitasra szorul,
torott vagy sérdlt, forduljon a
Silk'n® tgyfélszolgalatédhoz.
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5. Ne haszndlja a Silk’n Infinity™ késziiléket, ha:

A késziilék olyan dugéval,
tartozékkal vagy kiegészitovel
miikodik, amely nem az
Infinity-t6l szarmazik.

A Home Skinovations
Ltd. nem javasolja az
adott tartozékokat vagy
kiegészitoket.

Azonnal hagyja abba a
hasznalatot, és forduljon a

Silk'n® tgyfélszolgalatahoz.

A kébel vagy a dugé sériilt.

A kabelt tartsa forrd
feltletektd| tavol.

Azonnal hagyja abba a
hasznalatot, és forduljon a

Silk'n® tigyfélszolgélatahoz.

Az eszkoz hasznalata soran
fustot lat vagy érez.

Azonnal hagyja abba a
hasznalatot, és forduljon a

Silk'n® tgyfélszolgélatahoz.

Nem miikodik megfeleléen,
vagy ugy tinik, hogy
megsériilt.

Azonnal hagyja abba a
hasznalatot, és forduljon a

Silk'n® tgyfélszolgélatdhoz.

A BORSZIN-SZENZOR repedt
vagy torott.

Azonnal hagyja abba a
hasznalatot, és forduljon a

Silk'n® tgyfélszolgélatdhoz.

A kiilsé burkolat repedt
vagy szétesik.

Azonnal hagyja abba a
hasznalatot, és forduljon a

Silk'n® tigyfélszolgélatahoz.
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6. Keriilje a Silk’n Infinity™ késziilék hasznalatat, ha az
aldbbiak barmelyike igaz 6nre:

Korabban volt keloidos hegesedése.

Epilepszidban szenved.

Valamilyen fényérzékenységgel kapcsolatos betegsége van, mint

amilyen a porfiria, polimorfikus fotddermatézis, napkidités, lupus stb. /Q,Si“fln, Lnﬁrﬂty
észulé
Kordbban bérrakja volt, vagy potencidlisan rosszindulatd bérelvaltozadsai | hasznalata
vannak. elétt kérje ki
kezel6orvosa

Az elmult 3 honapban sugarterdpidt vagy kemoterdpiat kapott. tanacsat.

Olyan més betegsége van, amely miatt orvosa ugy véli, hogy a kezelés
nem biztonsagos.

Borét az elmult 6 honapban orvos altal felirt gyogyszerrel kezelték.

7. A Silk'n Infinity™ késziilék hasznalatanak
lehetséges mellékhatasai

Az utasitdsoknak megfelelé hasznédlat esetén a Silk'n Infinity™ készlék ritkan okoz
mellékhatdsokat és komplikdciokat. Azonban minden kozmetikai eljéras, ide értve az otthoni
hasznélatra tervezetteket is, hordoz bizonyos kockazatot. Eppen ezért fontos, hogy megértse és
elfogadja azokat a kockazatokat és komplikaciokat, amelyekkel az otthoni hasznalatra tervezett
impulzustizemU fényenergiaval miikodé szértelenitd rendszer hasznalata jérhat.



Mellékhatasok

Enyhe diszkomfort-érzet a bron - Bar a bér altaldban nagyon jol tolerdlja
az otthoni, impulzustizem( fényenergidval torténd szértelenitést, a legtdbb
felhasznald érez egy kis kellemetlenséget a hasznélat soran, amit a legtobben
enyhe szuro érzésként jellemeznek. A szUré érzés éltaldban csak a készulék
hasznélata alatt, illetve legfeljebb még néhany percig tart.

Minden mds, ettdl a kismértékd kellemetlenségtdl eltérd tiinet rendellenes,
és vagy azt jelenti, hogy nem tudja tolerdlni a sz8rtelenitési eljarast, és ezért
abba kell hagynia a Silk'n Infinity™ hasznalatat, vagy azt, hogy tul magas
energiafokozaton hasznélja a készuléket.

A kockazat

mértéke

Enyhe

borpir - Kozvetlendl a Silk'n Infinity™ készilék hasznélata utan, illetve azt
kovetden 24 éran belll bére kipirosodhat. A bérpir dltaldban 24 éra alatt elmulik.
Amennyiben a bérpir 2-3 nap alatt sem sz(inik meg, forduljon orvoshoz.

Enyhe

a bor érzékenységének megnovekedése - A kezelt fellleten érzékenyebb a
bér, ezért az kiszaradhat vagy hamlani kezdhet.

Enyhe

pigmentvaltozasok - A Silk'n Infinity™ a szérszalon fejti ki hatasat, kilonosen
a tiszében taldlhatd pigmentsejteken, illetve magdn a tliszén. Ennek ellenére
fennédll az ideiglenes hiperpigmentécié (nagyobb pigmenttermel&dés vagy
barna elszinezédés), illetve hipopigmentacio (kifehéredés) veszélye a kdrnyezé
bérfeltleten. Az elszinezddés veszélye magasabb a sotétebb bértonusu
személyeknél. A bor elszinezédése vagy a pigmentvaltozasok altaldban
ideiglenesek, ritkan 1ép fel végleges hiperpigmentécié vagy hipopigmentacio.

Ritka

Er6s kipirosodas és duzzadas - Ritkan eléfordulhat, hogy a kezelt bér erésen
kipirosodik és megduzzad. Ez kulondsen az érzékeny terileteken fordulhat
elé. A bérpir és a duzzanat éltaldban 2-7 napon belil elmulik, a gyakori jeges
borogatds segit rajta. Kiméletesen lehet tisztitani, de napozni tilos.

Ritka
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8. Hosszu tavu szortelenités Silk’'n Infinity™ moédra

A sz6rszal teljes ndvekedési ciklusa éltaldban 18-24 honapot tart. Ez idd alatt tobb Silk'n

Infinity™kezelésre is szikség lehet a végleges szértelenités érdekében.
A szértelenités hatékonysaga egyénenként eltéré, és fliigg a kezelt terllettdl, a szérzet szinétél

és a Silk'n Infinity™ készulék hasznalatatdl.
Egy tipikus Silk'n Infinity™ szértelenitési menetrend a sz&rszél teljes ndvekedési ciklusara:
1.-4. kezelés: 2 hetes id6kozonként
5-7.kezelés: 4 hetes id6kozonként
8. és tovabbi kezelés: sziikség szerint, a kivant eredmény eléréséig.

A szortelenito kezelés varhat6 eredménye

Fitzpatrick-| Szérzet | Fényin- | Testfeliilet® Kezelések Hatékonysag
skala szine tenzitas szama (szértelenités/
U/cm?] dtlagosant Ujrandvekedés %-a)1

P 60%-0s
Labszar vagy comb szbrzetcsokkenés

. 10.-12. kezelés,| 50%-0s
Vl\ag(,)s, Kar korulbelul szbrzetcsokkenés

|-V barnatél| 3-4.5 h o

barnaig Bikinivonal 4 hetes 60%-0s ,
idékozonként, | szérzetcsokkenés

P 55%-0s
Hénalj szérzetcsokkenés

s 70%-0s
Laboszér vagy comb szérzetcsokkenés

K 8.-10. kezelés, | 60%-0s
Barnatol ar koralbelul sz6rzetcsokkenés

[-IV L 3-45

feketéig Bikinivonal 4 hetes 70%-0s
idékozonként. | szérzetcsokkenés

JT 65%-0s
Hénalj szbrzetcsokkenés
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1. Az egyéni reakcio fligg a szérzet tipusatol, valamint bioldgiai tényezéktdl is, amelyek hatdssal lehetnek a sz6rzetndvekedésre.
Egyes felhasznalok gyorsabban vagy lassabban reagélnak masoknal a kezelésekre.
2. Egy vagy két kezeléstél nem véarhato el végleges szértelenités. A szérszalak nyugalmi id6szaka az adott testrésztdl is fligg.

9. Lassunk hozza!

1.Vegye ki a dobozbol a Silk'n Infinity™ SZORTELENITO KESZULEKET és a tébbi kiegészitét.

2. Dugja be az ADAPTER kabelét a Silk'n Infinity™ SZORTELENITO KESZULEKadapter-
bemenetébe.

3. Dugja be az ADAPTERT egy elektromos aljzatba. A KIJELZON minden jelzéfény felvéltva,
korkoros irdnyban haladva ki-bekapcsol.

A Silk'n Infinity™ készulék hasznalatra kész.

Hasznalja biztonsagosan és megfelelden Silk'n Infinity™ késziilékét!

Vélasszon a kezeléshez olyan teriiletet, amelyet mostanaban nem ért a nap.

4. A kezelendé terileten borotvalja le a bért, az legyen tiszta, szaraz, minden pudertd|,
izzadasgatlotol vagy dezodortdl mentes. A terlletet ne gyantdzza le, a sz6rszélakat ne
huzogassa ki. A borotvélas fontos 1épés a kivant eredmény elérése érdekében! A legjobb
eredmény akkor varhato, ha a kezelés elétt 3 nappal borotvalja le a terlletet, illetve akkor,
amikor a szérszal 1-2 mm hosszu.

5. Nyomja meg a KOZEPSO GOMBOT. Az eszkoz bekapcsol, kigyullad az 1. energiafokozat
JELZOFENYE (z061d), és egy ventildtorhang hallhato.

6. A KOZEPSO GOMB megnyomasa utén koriilbell 1 méasodperccel kigyullad a KESZ/
BORSZIN-FIGYELMEZTETO JELZOFENY. Az eszkdz készen all az elsé impulzus leadaséra a
legalacsonyabb energiafokozaton.

Mindig az 1. energiafokozaton kezdje a kezelést, ha azonnal egy magasabb fokozaton
kezd, azzal noveli a mellékhatasok kockazatat.
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7.Ha ez az els6 kezelése, vélassza azt az energiafokozatot, amelyet a legkényelmesebbnek
érez. A Silk'n Infinity™ készulék 5 energiafokozatot kindl, az 1. fokozat a legalacsonyabb, az
5.alegmagasabb. Az els¢ kezeléshez megfeleld energiafokozat kivalasztésahoz teszteljen
kulon-kulon minden kezelési teriletet:

Helyezze a bérre a KEZELOFELULETET, és nyomja le a kapcsolét egy impulzus
leadasahoz. Figyeljen arra, hogy a keze egyszerre érintse meg a
TALPELEKTRODAT és az IMPULZUSKAPCSOLOT (lasd az &brat).

Ha nem érinti meg a TALPELEKTRODAT, nem jon létre a galvanikus oM
kezel6aramkor. \
Ha nem tapasztal rendellenes kellemetlenséget, nyomja le tjra a

KOZEPSO GOMBOT. Ezzel noveli az energiafokozatot. Adjon le egy impulzust egy
masik pontra 2-es energiafokozaton.

Folytassa a tesztelést magasabb energiafokozatokon, amig eléri azt a legmagasabb
szintet, ami még nem kellemetlen. Ha egy 6ran beliil nem tapasztal mellékhatasokat,
elkezdheti a teljes kezelést az adott energiafokozaton.

Ismételje meg a tesztet minden testrészen, amit kezelni szeretne.

-

8. Az energiafokozat bedllitasdhoz nyomja meg tébbszér a KOZEPSO GOMBOT, ezzel ndveli
az energiafokozatot 1-tél 5-ig, majd 5-tél vissza kozvetlendl az 1-re, a kivant energiafokozat
eléréséig. Az ENERGIAFOKOZAT JELZOFENYE jelzi a beéllitott energiafokozatot. Részleteket
az alabbi,Energiafokozat” keretben taldl.

Energiafokozat - Az energiafokozat hatarozza meg a bérre leadott Silk'n Infinity™
fényimpulzus intenzitasat. Minél magasabb az energiafokozat, annal jobb a szértelenitési
eredmény, illetve anndl magasabb a mellékhatasok és komplikaciok veszélye.

A Silk'n Infinity™ készUlék 5 energiafokozatot kinal, az 1. fokozat a legalacsonyabb, az 5. a
legmagasabb, ezt az 5 energiafokozat-jelz6 fény jeloli

A Silk'n Infinity™ készUlék energiafokozata minden bekapcsolaskor visszaall a
legalacsonyabb szintre. Csak egy ENERGIAFOKOZAT-JELZO FENY fog vilagitani.

Az energiafokozat bedllitdsdhoz nyomja meg tébbszor a KOZEPSO GOMBOT, ezzel noveli
az energiafokozatot 1-t8l 5-ig, majd 5-tél vissza kdzvetlendl az 1-re.
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9. Helyezze a bérre a KEZELOFELULETET; figyeljen arra, hogy a bér sima és egyenletes legyen.
Amint a teljes KEZELOFELULET érintkezik a bérrel, lassan pislogni kezd a KESZ/BORSZIN-
FIGYELMEZTETO JELZOFENY.

Figyeljen arra, hogy megérintse a CSUCSELEKTRODAT az eszkéz alsé részén, ezzel
biztositva, hogy a galvanikus dramkor létrejojjon és aktivalddjon.

10. Nyomja meg az IMPULZUSKAPCSOLOT. A késziilék elészér meghatérozza a bére szinét.
Ha a bér szine kelléképpen vildgos a biztonsdgos alkalmazashoz, az eszkdz aktivélja a
galvanikus aramkort. El6fordulhat, hogy enyhe bizsergést érez. Ez természetes jelenség:

a galvanikus kezelés most megnoveli a pérusokat, hogy a kezelés hatékonyabb legyen.
Kézvetlenil ezutdn az eszkdz lead a bérre egy fényimpulzust, és a KESZ/BORSZIN-
FIGYELMEZTETO JELZOFENY kialszik. Egy erés fényvillanas lathato, és ezzel egyidében egy
halk pattand hang hallhatd, ami az eszkdz természetes hangja. A bér enyhén atmelegszik
és bizsereg. A Silk'n Infinity™ azonnal Ujratolt a kovetkezd impulzushoz.

Néhany masodperc elteltével a KESZ/BORSZIN-FIGYELMEZTETO JELZOFENY ismét
kigyullad, és a bérre nyomva lassan pislogni kezd.

11. Emelje el a kezelt bérfelilettél a KEZELOFELULETET.

12.Vélassza ki, hogy milyen modszerrel kivanja alkalmazni a kezelést. A Silk'n Infinity™
kétféleképpen alkalmazhato:,Pulzald” és,csusztatd” modszerrel (tovabbi részleteket az
alkalmazasi modszereket ismertetd, aldbbi keretben talal).

A. A PULZALO médszer esetében ismételje meg a 9-11. [épéseket tobbszér egy masik
ponton, amig a teljes terlletet lefedi.

B. A CSUSZTATO maodszer esetében tartsa folyamatosan lenyomva az
IMPULZUSKAPCSOLQT, és csusztassa egyenletesen végig a késziléket a kezelt tertleten.

n Ha a bére felhdlyagzik vagy ég, AZONNAL HAGYJA ABBA

A KESZULEK HASZNALATAT!

69



Alkalmazasi modszerek
PULZALO

Ha magasabb energiafokozaton dolgozik, a PULZALO mdédszer a legjobb, mivel jobban
szabélyozhato a bor lefedése.

Ha a pulzalé modszert alkalmazza, a Silk'n Infinity™ készulék impulzusait sorokban haladva

kell leadni, a sor egyik végétdl kiindulva, lépésenként haladva a masik vége felé, mivel igy
elkertlhetd, hogy egy adott terlletet tobbszor kezeljen, vagy atfedés legyen a terlletek kozott.
Pulzélaskor a Silk'n Infinity™ KEZELOFELULETE révid ideig halvany nyomot hagy a kezelt teriilet
peremén. A KEZELOFELULET athelyezésekor ezekhez a nyomokhoz igazodva allapitsa meg a

kozott.

CSUSZTATO

Alacsonyabb energiafokozatokon a CSUSZTATO maédszerrel végezhetd a leggyorsabb és
leghatékonyabb kezelés.

Csusztataskor tartsa folyamatosan lenyomva az IMPULZUSKAPCSOLOQT, és lassU, csUsztatd
mozdulattal haladjon, a készlléket végig a béron tartva. Egyenletesen vezesse végig a
készuléket a kezelendd teriileten. Alacsonyabb energiafokozaton minddssze 1-1,5 masodpercre
van szlkség, hogy a készilék az impulzusok kozott Ujratoltson, igy a villanasok folyamatosak.

Egy szortelenit6 kezelés soran ne kezelje kétszer ugyanazt a teriiletet!
Ha egy kezelés soran tobbszor is visszatér ugyanarra a teriiletre, azzal
megnaoveli a mellékhatasok esélyét.

Ha a bére felhdlyagzik vagy ég, AZONNAL HAGYJA ABBA
A KESZULEK HASZNALATAT!
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ABORSZIN-SZENZOR

Lebarnult béron a fényalapu szértelenités olyan mellékhatasokkal jarhat, mint az égés,
felholyagosodds és a bdrszin valtozésai (hiper- vagy hipopigmentacio).

Ennek elkeriilése érdekében a Silk'n Infinity™ készilékbe beépitettek egy egyedulallo
BORSZIN-SZENZORT, amely minden kezelés elején, illetve esetenként a kezelés soran is méri
a kezelt bér szinét. Ha a BORSZIN-SZENZOR olyan szindrnyalatot érzékel, amely tul sétét a
Silk'n Infinity™ készulék hasznélatdhoz, az eszkdz automatikusan abbahagyja az impulzusok
leadésat.

Ha nem I4t fényimpulzust, és a KESZ/BORSZIN-FIGYELMEZTETO JELZOFENY gyorsan
villog, ez azt jelzi, hogy a BORSZIN-SZENZOR altal mért bér ténusa tul sotét a biztonsagos
alkalmazashoz. Probalja ki egy mésik testrészen a készuléket, vagy forduljon a Silk'n®
Ugyfélszolgélatdhoz.

9.1. Mire szamitson a Silk’n Infinity™ késziilékkel valo kezelés soran?

A Silk'n Infinity™ valdszintleg sokak szédméra az elsé taldlkozés egy fényalapu, otthoni
hasznélatra kifejlesztett szértelenitd eszkdzzel. Ez egy egyszerlien és gyorsan hasznalhatd
készulék. A Silk'n Infinity™ készulékkel folytatott kezelések sordn természetesnek szédmitanak
az alabbiak:

Ventilatorhang - A Silk'n Infinity™ hitéventilatora a hajszaritdbhoz hasonlé hangot hallat.

Pattan6 hang az egyes impulzusokkal egyidében - A HPL™ fényimpulzus aktivéldsdnak
természetes velejardja egy halk, pattand hang és egy felvillano fény.

A bér atmelegedése és bizsergése - A galvanikus és impulzus-sorozat természetes
velejardja a bér enyhe dtmelegedése és a bizsergd érzés, amit a galvanikus és fényenergidk
okoznak.

Enyhe b6rpir - A Silk'n Infinity™ készlék hasznélata kdzben és kdzvetlentl utdna

el6fordul a bér nagyon enyhe, rézsaszines elszinezédése. Ez altaldban a szérszalak korul a
leghangsulyosabb.

Ha azonban a bérfelilet kipirosodik, felhdlyagzik vagy égni kezd, azonnal hagyja abba a Silk'n
Infinity™ készulék haszndlatat.
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9.2. A Silk’n Infinity™ késziilék hasznalata utan

1. Ha befejezte a kezelést, a KOZEPSO GOMBOT hosszan megnyomva kapcsolja ki a Silk'n
Infinity™ készuléket. Jegyezze meg az utoljdra hasznélt energiafokozatot, mivel a Silk'n
Infinity™ késztlék a visszakapcsolaskor nem &ll vissza erre.

2. Huzza ki az drambdl az ADAPTERT.

3. Minden szértelenité kezelés utan tisztitsa meg a Silk'n Infinity™ késziléket, kilonos
tekintettel a KEZELOFELULETRE (Lasd:, A Silk'n Infinity™ késziilék tisztitdsa’).

4. Javasoljuk, hogy haszndlat utdn az eredeti dobozaban térolja a Silk'n Infinity™ késziléket, és
vigyazzon, hogy ne érintkezzen vizzel.

A szlrtelenitést kovetd borapolas

@ Javasoljuk, hogy a kezelést kovetéen kenje be a kezelt borfeliiletet
testapoléval, hogy gyorsabban regeneralédjon. Hasznalhatja a mellékelt
testapolot, de a sajatjat is.
A 2-5. energiafokozaton kezelt bérfeliiletet ne érje nap. Figyeljen arra, hogy
a kezelt bérfeliiletet a sz6rtelenitési id6szakban, illetve az utolsé Silk'n
Infinity™ kezelést kovetéen még legalabb 2 hétig kenje be SPF 30-as vagy
magasabb faktorszamu fényvédével.
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10. A Silk'n Infinity™ késziilék karbantartasa

10.1. A Silk’n Infinity™ késziilék tisztitasa

Minden szértelenitd kezelés utdn tisztitsa meg a Silk'n Infinity™ készuléket, kulonos tekintettel
a KEZELOFELULETRE.
1. Tisztitas el6tt hizza ki az drambdl a Silk'n Infinity™ készUléket.
2. Egy széraz, tiszta kenddvel, illetve specidlisan elektronikus berendezések tisztitdsara
alkalmas tisztitoszerrel finoman tordlje at a Silk'n Infinity™ készulék felszinét, kiloénosen a
KEZELOFELULETET.
Soha ne meritse vizbe vagy mas folyadékba a Silk'n Infinity™ késztléket, illetve annak
barmely alkatrészét!

11. A Silk’n Infinity™ késziilék csatlakoztatasa Bluetooth-hoz

Toltse le és csatlakoztassa a Silk'n Hair Removal alkalmazast.
A,Silk'n free Hair Removal” alkalmazas segitségére van a Silk'n szértelenité eszkdzokkel végzett

kezelések minden pontjan, létrehozza sajat, személyre szabott kezelési tervét, segit meghozni a
legbiztonsadgosabb és legmegalapozottabb dontéseket, és gondoskodik réla, hogy a kezelések
a legjobb eredménnyel jarjanak.

Egy Silk'n Infinity™ készllék tulajdonosaként 6n kihasznélhatja az alkalmazés halado Bluetooth

funkcioit is!

Egyszerlen csak toltse le az alkalmazast, regisztréljon, és parositsa a Bluetooth eszkozt.

A Silk'n szértelenité alkalmazas ingyenes letéltéséhez olvassa be a kdvetkezét:

OBluetooth [l:
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12. Hibaelharitas

12.1

.»A Silk’n Infinity™ késziilékem nem kapcsol be.”

Ellendrizze, hogy megfelel6en csatlakoztatta-e az ADAPTERT Silk'n Infinity™ készlékéhez.
Ellendrizze, hogy csatlakoztatta-e egy fali dugaljhoz az ADAPTERT.

12.2 Nem aktivalodik galvanikus impulzus, amikor bekapcsolom az

12.3.

IMPULZUSKAPCSOLOT

Figyeljen arra, hogy az IMPULZUSKAPCSOLO lenyomasakor érintse meg a
TALPELEKTRODAT. A galvanikus kezel6aramkor létrejttéhez be kell zami a galvanikus
aramkort, ehhez egyidében le kell nyomni a kapcsolot és az elektrédat, csak igy
kezelhet6 hatékonyan a bér.

,Nem jon létre fényimpulzus, amikor bekapcsolom az IMPULZUSKAPCSOLOT”

Ellendérizze, hogy a sarga KESZ/BORSZIN-FIGYELMEZTETO JELZOFENY lassan pislog-e,
ami azt jelzi, hogy megfeleléen illeszkedik a bérre, és gondoskodjon réla, hogy

a KEZELOFELULETET egyenletesen és hatarozottan hozzanyomja a bérhdz. Sajat
biztonsaga érdekében az IMPULZUSKAPCSOLO csak akkor aktivél egy impulzust, ha a
KEZELOFELULETET hatérozottan hozzanyomja a bérhéz.

Ellendrizze a BORSZIN-FIGYELMEZTETO JELZOFENYT. Ha gyorsan villog, az azt jelzi, hogy
a BORSZIN-SZENZOR 4ltal mért szin tul s6tét a biztonsdgos alkalmazéshoz. Probaélja ki egy
masik testrészen a készuléket, vagy forduljon a Silk'n® Ugyfélszolgélatahoz.

Ha a sérga fény folyamatosan vilagit, és emellett egy vagy tébb mas jelzéfény is vilagit, az
rendszerhibara utal.

Huzza ki a készléket, majd csatlakoztassa Ujra. Ha a probléma tovéabbra is fennall,
forduljon a helyi Silk'n® Ggyfélszolgalathoz.

Ellendrizze, hogy minden jelzéfény korkordsen, egyszerre villog-e. Ha igen, hizza ki

az arambol a készuléket. A készllék élettartama lejart, ideje, hogy a megfelel6 helyen
leselejtezze. Vigye el az eléregedett berendezést a legkozelebbi elektronikaihulladék-
gyUjté pontra, ahol biztonsagosan és hatékonyan leselejtezik.



A Ne prdbalja meg felnyitni vagy megjavitani a Silk’'n Infinity™ késziiléket.

Javitasokat csak az arra jogosult Silk'n® szervizk6zpontok végezhetnek.

A Silk'n Infinity™ késztlék felnyitdsa esetén veszélyes elektronikus alkatrészekkel, illetve
impulzustizemU fényenergiaval kerllhet kapcsolatba, amelyek sulyos testi sérllést és/vagy
visszafordithatatlan lataskarosodast okozhatnak. Ha megprébalja felnyitni a Silk'n Infinity™
készUléket, az magdban a készilékben is kart tehet, és érvényteleniti a jotallasat.

Ha javitasra szorulo, torott vagy sérilt késziléke van, forduljon a Silk'n® Ggyfélszolgalatdhoz.

13. Ugyfélszolgalat

A Silk'n® termékekkel kapcsolatban a helyi Silk'n® weboldalon talal tovébbi informaciot:
www.silkn.eu vagy www.silkn.com.

Ha a késziiléke eltort, megsérdlt, javitasra szorul, vagy ha segitségre van sziksége, forduljon a
helyi Silk'n® tgyfélszolgalathoz:
Egyesult Allamok és Kanada: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com

Orszag Szervizkdzpont telefonszéma  E-mail

France 0891-655557 serviceconsommateurfr@silk.eu
Belgique 0900-25006 serviceconsommateurbe@silkn.eu
Nederland 0900-2502217 klantenservicenl@silkn.eu
Espagne 807088200 servicioalcliente@silkn.eu

UK 0906-2130009 customercareuk@silkn.eu

Ireland 1800901512 CustomercarelE@silkn.eu

Portugal CustomercarePT@silkn.eu
Skandinavien CustomercareSC@silkn.eu

Turkiye info@silkn.com.tr
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14. M{iszaki adatok

Galvanikus 70-400 mikroamper (UA)
Pont- méret 09cmx3cm[2,7 cm?]
Technoldgia Home Pulsed Light™
Maximélis energiafokozat Max 5 J/cm’
Hulldamhossz 475-1200 nm

Toltési idé/Aramforras

Folyamatos mikodés

Elektromos kovetelmének

100-240VAC, 2 A

MUkodtetés és biz-
tonsag

A bérszin-szenzor csak a megfelel6 bértipusokon
biztositja a zokkenémentes hasznélatot

Csomagoldsi méret

180 x 180 x 100 cm

Rendszersuly 200 gr
MUkodési 10 °C és 35 °C kozott
Hémérséklet
Térolasi -40 és +70 °C kozott
o Mikodési 30-75% rH
Relativ paratartalom
Tarolasi 10 -90% rH
) ) Mikodési 700 - 1060 hPa
Légnyomas —
Tarolasi 500 - 1060 hPa
Adapter KSAPV361200300D5
Besorolas 100-240V; 50-60 Hz; 0,9 A
Kimenet 12Vdc 3 A
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Inainte de prima utilizare a Silk’n Infinity™, va rugam sa cititi integral acest manual
de utilizare. Acordati atentie deosebita sectiunilor privind procedurile de utilizare a
dispozitivului, utilizarea dispozitivului si procedurile post-utilizare.

Va recomandam sa consultati acest manual de utilizare inainte de fiecare utilizare
a Silk'n Infinity™. Silk’n Infinity™ este un dispozitiv electric puternic. Prin urmare,
trebuie utilizat acordand o atentie deosebita sigurantei.

Va rugam sa cititi toate avertizarile si precautiile de siguranta si sa le respectati cu
strictete atunci cand utilizati Silk’n Infinity™

1.1nainte de pornire

Silk’n Infinity™ este un dispozitiv pe baza de
lumina pentru reducerea permanenta a parului
nedorit, destinat utilizarii domestice. ’l\\_@ -

"""g\\\u\\

1.1 Descrierea dispozitivului Silk'n Infinity™

DISPOZITIVUL DE INDEPARTARE A PARULUI Silk'n
Infinity™ are o SUPRAFATA DE TRATARE si un
DECLANSATOR DE IMPULSURI. Are, de asemenea, o
pereche de electrozi, BAZA si CONTACT, pentru crearea
si utilizarea unei circulatii a tratamentului galvanic

® Declansator de impulsuri

@ Electrod bazd

® Electrod contact

® Senzor de culoare piele

® Suprafata de tratare

® Buton central

@ Lampiindicatoare nivel de energie

Lampa indicatoare gata / avertisment
privind nuanta de piele

® Lampd indicatoare Bluetooth
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1.2 Continutul ambalajului
La deschiderea ambalajului Silk'n Infinity™, veti gasi urmatoarele componente:

Dispozitivul de indepartare a pdrului nedorit Silk'n Infinity™
Adaptor

Acest manual de utilizare

Cardul de garantie

Trusa de frumusete

2. Utilizarea prevazuta pentru Silk’n Infinity™

Dispozitivul Silk'n Infinity™ este destinat indepartdrii parului nedorit. Silk'n Infinity™ este
destinat de asemenea efectului de reducere pe termen lung sau permanenta a parului
nedorit. Reducerea permanenta a parului nedorit se defineste ca reducerea stabila pe
termen lung a numarului de fire de par care cresc dupd un regim de tratament.
Dispozitivul Silk'n Infinity™ este destinat indepartarii parului nedorit. Silk'n Infinity™ este
destinat de asemenea efectului de reducere pe termen lung sau permanenta a parului
nedorit. Reducerea permanenta a parului nedorit se defineste ca reducerea stabila pe
termen lung a numadrului de fire de par care cresc dupd un regim de tratament.

Silk'n Infinity™ se poate utiliza pentru indepartarea parului nedorit de pe corp.

Zonele ideale pentru utilizarea Silk'n Infinity™ includ subratul, zona inghinalg, brate, picioare,

spate si piept.
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3. Siguranta produsului Silk’n Infinity™

La Silk'n Infinity™ conteaza in primul rand siguranta.

TehnologiaHPL™la Silk’n Infinity™- Mai multa siguranta cu un nivel de energie maiscazut
Tehnologia Home Pulsed Light™ poate obtine pe termen lung rezultate de indepdrtare a
parului nedorit, folosind o fractiune din nivelul de energie utilizat de un alt echipament pe
bazd de lumind destinat indepartarii parului nedorit. Nivelul redus de energie folosit la Silk'n
Infinity™ reduce potentialul nociv al acesteia sau de a provoca complicatii si contribuie la
siguranta dvs. generald.

Silk’n Infinity™ va protejeaza pielea

Indepartarea parului nedorit cu ajutorul luminii nu este potrivitd pentru pielea bronzats.
Dispozitivul Silk'n Infinity™ este prevazut cu un SENZOR DE CULOARE A PIELII incorporat,
menit sa determine culoarea suprafetei aplicate si sa permita niveluri de energie in functie
de culoarea pielii.

Mai mult, SUPRAFATA DE TRATARE DE 3cm?, prin care sunt trimise impulsurile, este introdusa
in dispozitiv. Acest fapt permite dispozitivului Silk'n Infinity™ sd va protejeze pielea, evitand
contactul direct dintre SUPRAFATA DE TRATARE si piele.

Silk'n Infinity™ va protejeaza ochii

Silk'n Infinity™ are o functie de siguranta incorporata pentru protectia ochilor. Aceasta a
fost proiectata pentru ca impulsul luminos sa nu poata fi emis atunci cand SUPRAFATA
DE TRATARE intalneste aer liber. Functia de sigurantd permite tratarea numai atunci cand
SUPRAFATA DE TRATARE este in contact cu pielea.
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4. Contraindicatii

Informatii de siguranta importante - A se citi inainte de utilizare!

Silk'n Infinity™ nu este destinat oricdrei persoane. Vd rugam sa cititi si sa luati aminte la
informatiile din sectiunile urmdtoare inainte de utilizare. Pentru mai multe informatii si consiliere
personalizatd, puteti vizita si www.silkn.com sau www.silkn.eu.
Indepartarea parului nedorit cu laser sau cu surse de lumind intensa pulsatd poate produce la
unele persoane o cresterea sporita a parului . Pe baza datelor disponibile la momentul actual,
grupurile cu cel mai mare risc pentru acest tip de raspuns sunt reprezentate de femeile de
origine mediteraneeand, din Orientul Mijlociu si Asia de Sud care folosesc dispozitivul pe fata

si pe gat.

Avertisment

Rezultate posibile

Sfat de siguranta

Nu folositi Silk'n
Infinity™ pe pielea

bronzata.
Nu este
sigur!

"®

Vezi pe ambalaj tabelul cu
culoarea parului si a pielii

Tratarea pielii bronzate
cu Silk'n Infinity™
poate avea ca rezultat
efecte adverse cum

ar fiinrosirea sau
disconfortul pielii

Un SENZOR unic de CULOARE

A PIELII este incorporat in Silk'n
Infinity™ pentru a determina
culoarea pielii tratate la inceputul
flecarei sesiuni si in tipul sesiunii.
SENZORUL DE CULOARE A PIELII
asigurd ca impulsurile vor fi emise

doar pe nuante adecvate ale pielii.
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Avertisment

Nu folositi
nivelurile 2 -5 de
energie ale Silk'n
Infinity™ pe pielea
bronzata sau
dupa expunere
recenta la soare
(inclusiv aparate
de bronzare
artificiala).

Nu expuneti la
soare zonele
tratate.

Rezultate posibile

Tratarea cu nivelurile de energie
2-5ale Silk'n Infinity™ nainte
sau dupd expunerea la soare
poate avea ca rezultat efecte
adverse cum ar fi roseata

sau disconfortul pielii. Pielea
bronzata, mai ales dupa
expunerea la soare, contine
cantitati mari de pigment
melanind.

Acest lucru este valabil pentru
toate tipurile si toate nuantele
de piele, inclusiv acelea care nu
par a se bronza rapid.

Prezenta cantitdtilor mari de
melanina expune pielea la

un risc mai mare atunci cand
se foloseste orice metodd de
indepértare a parului nedorit cu
ajutorul luminii.

Sfat de siguranta

Daca folositi orice nivel de energie
mai mare decat cel mai mic, evitati
expunerea la soare timp de 4
saptamani inainte si 2 saptdmani
dupd tratarea cu Silk'n Infinity™!
Expunerea la soare include
expunerea neprotejatd la actiunea
directd a soarelui mai mult de 15
minute continuu sau expunerea
neprotejatd la lumina difuzd a
soarelui mai mult de 1 ord continuu.
Pentru a vd proteja pielea recent
tratatd atunci cand este expusa

la lumina soarelui, asigurati-va ca
aplicati ecran solar SPF 30 sau mai
mare timp de 2 sdptamani dupa
fiecare sesiune de indepartare a
parului nedorit.

Cel mai mic nivel de energie (1)

al Silk'n Infinity’s™ este conceput
special pentru utilizarea sigurd dupa
expunerea la soare.

Dupa expunerea la soare puteti
continua sa utilizati Silk'n Infinity™,
dar numai la cel mai mic nivel de
energie.




Avertisment

Nu folositi niciodata
Silk’n Infinity™ pe
conturul ochilor sau in
zona din preajma.

Rezultate posibile

Desi Silk'n Infinity™ se
poate folosi pentru
tratarea parului de

pe fatd, trebuie luate
precautii suplimentare
la utilizarea pe fata
pentru a se evita zona
ochilor.

Sfat de siguranta

Silk'n Infinity™ are o functie de
sigurantd Incorporatd pentru
protectia ochilor. Aceasta a fost
proiectatd pentru ca impulsul
luminos sa nu poata fi emis
atunci cand SUPRAFATA DE
TRATARE intalneste aer liber.
DECLANSATORUL DE IMPULSURI
permite tratarea numai atunci cand
SUPRAFATA DE TRATARE este in
contact cu tesutul.

Nu aplicati pe tatuaje sau
pe machiaj permanent,
puncte maro sau negre
(cum ar fi pistrui mari,
semne din nastere,
alunite sau negi).
Observatie: mameloanele,
organele genitale sau
buzele pot fi tratate,

dar, intrucat suntin

mod natural mai inchise
la culoare, FOLOSITI
EXCLUSIV NIVELUL 1!

Tratarea oricdrei zone
cu Silk'n Infinity™ de
culoare inchisa sau care
are mai mult pigment
poate avea ca rezultat
efecte adverse cum
ar fi arsuri, basici si
modificari de culoare a
pielii (hiperpigmentare
sau hipopigmentare).

Acoperiti zona mai inchisd la culoare
cu material care nu absoarbe lumina
cum ar fi o carpa alba sau leucoplast
medical alb.

O zona de tratare care a
avut eruptii herpetice.

Tratamentele pe baza
de lumind pot cauza
reactii adverse pe
zonele deja sensibile.

Tnainte de a folosi Silk'n Infinity™,
consultati medicul pentru a primi un
tratament de preventie.
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Avertisment

Nu aplicati pe eczemele active,
psoriazis, leziuni, cicatrici
deschise sau infectii (inflamatii
reci), in cazul unor stari
anormale ale pielii cauzate de
boli sistemice sau metabolice
(cum ar fi, de exemplu diabetul)

Rezultate posibile

Tratamentele pe baza
de lumind pot cauza
reactii adverse pe
zonele deja sensibile.

Sfat de siguranta

Tnainte de a utiliza Silk'n
Infinity™, ldsati zona afectatd
sa se vindece.

Nu tratati cu Silk'n Infinity™
daca sunteti insdrcinata sau
alaptati.

Modificarile hormonale
din timpul sarcinii pot
creste sensibilitatea
pielii si riscul de efecte
adverse.

Nu tratati zone pe care este
posibil sa doriti ulterior sa va
creasca par.

Rezultatele sunt
permanente.

Feriti Silk'n Infinity™ de apa! Nu
asezati si nu depozitati Silk'n
Infinity™ in locuri in care ar
putea cadea, ar putea fi impins
sau asezat intr-o cada, chiuveta
sau in alt recipient cu apa.

Acest lucru poate cauza
electrocutarea grava.

Nu folositi Silk'n Infinity™ in
timp ce faceti baie sau daca
se udd sau se umezeste. Daca
dispozitivul a cazut in apa,
scoateti-l imediat din prizd.




Avertisment

Nu incercati

sa deschideti
sau sa reparati
dispozitivul
Silk'n Infinity™.

Rezultate posibile

Deschiderea Silk'n Infinity™ vd poate expune la
componente electrice periculoase sau la energie
de lumind pulsatd, oricare dintre acestea putand
cauza ranirea grava si/sau afectarea permanentd
a ochilor. De asemenea, dispozitivul se poate

deteriora si veti pierde garantia.

Sfat de siguranta

Daca aveti un
dispozitiv stricat sau
deteriorat care trebuie
reparat, consultati
Serviciul de Relatii cu
clientii Silk'n®.

5. Nu utilizati Silk’'n Infinity™ daca:

Dispozitivul este utilizat cu
fise, accesorii sau anexe,
altele decat cele furnizate
cu dispozitivul dvs. Infinity

Accesoriile sau anexele
nu sunt recomandate de
Home Skinovations Ltd.

Opriti imediat si contactati Serviciul
de Relatii cu clientii Silk'n®.

Dispozitivul are o fisa sau
un cablu deteriorate.

Feriti cordonul
de alimentare de
suprafetele incélzite.

Opriti imediat si contactati Serviciul
de Relatii cu clientii Silk'n®.

Observati fum sau va miroase
a fum in timpul utilizarii.

Opriti imediat si contactati Serviciul
de Relatii cu clientii Silk'n®.

Nu functioneaza corect
sau pare deteriorat.

Opriti imediat si contactati Serviciul
de Relatii cu clientji Silk'n®.

SENZORUL DE CULOARE A
PIELII este crapat sau rupt.

Opriti imediat si contactati Serviciul
de Relatii cu clientii Silk'n®.

carcasa exterioara este
crapata sau desprinsa.

Opriti imediat si contactati Serviciul
de Relatii cu clientii Silk'n®.
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6. Evitati utilizarea Silk'n Infinity™ daca vreuna dintre
urmatoarele afirmatii este valabila:

Existenta anterioard a unei cicatrici cheloidale.

Daca suferiti de epilepsie.

Dacé aveti o boald legatd de fotosensibilitate, cum ar fi porfiria, eruptia
polimorfd la luming, urticarie solara, lupus, etc.

Tnainte de a
Daca ati avut cancer de piese sau zone de piele cu potential malign utiliza Silk'n

Infinity™,
Dac4 ati ficut radioterapie sau chimioterapie in ultimele 3 luni. ?ggi‘j‘m

Daca ati avut alta stare care, dupa parerea medicului dvs,, face nesigura
tratarea dvs.

Daca pielea dvs. a fost tratata cu un medicament prescris de medic in
ultimele 6 luni.
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7. Posibile efecte secundare la folosirea Silk’n Infinity™

Cand dispozitivul se foloseste conform instructiunilor, efectele secundare si complicatiile
asociate utilizarii Silk'n Infinity™ sunt ceva neobisnuit. Cu toate acestea, fiecare procedura
cosmeticd, inclusiv cele destinate utilizarii domestice, implicd un anume grad de risc. Prin urmare,
este important sa intelegeti si sa acceptati riscurile si complicatiile care pot apdrea la folosirea
sistemelor de indepartare a pdrului nedorit cu lumind pulsatd, destinate utilizdrii domestice.



Reactie adversa

Disconfort minor al pielii - Desi indepartarea la domiciliu cu lumina pulsata

a parului nedorit este in general foarte bine toleratd, cei mai multi utilizatori
simt un oarecare disconfort usor in timpul utilizarii, descris in general ca fiind

o0 senzatie redusa de usturime pe zonele de piele tratate. Senzatia de usturime
dureaza de obicei pe durata aplicarii sau cateva minute dupa aceea. Orice
depdseste acest disconfort minor este anormal si inseamnd ca fie nu mai trebuie
sa continuati folosirea Silk'n Infinity™, deoarece nu puteti tolera aplicatia de
indepartare a parului nedorit, fie setarea nivelului de energie este prea mare.

Minor

Inrosirea pielii - Dupa ce ati folosit Silk'n Infinity™ sau la 24 de ore de la
utilizarea Silk'n Infinity™, pielea dvs. se poate inrosi. Roseata dispare de obicei
dupa 24 de ore. Daca roseata nu dispare in 2 - 3 zile, consultati medicul.

Minor

Sensibilitate sporita a pielii - Pielea din zona tratatd este mai sensibila, prin
urmare puteti experimenta uscarea sau exfolierea pielii.

Minor

Modificarile de pigment - Silk'n Infinity™ vizeaza firul de par, in particular
celulele pigmentate din foliculul de par si foliculul de par insusi. Cu toate acestea,
existd riscul de hiperpigmentare temporard (pigment crescut sau decolorare
maro) sau hipopigmentare (albire) la pielea din jur. Riscul de modificare a
pigmentarii pielii este mai mare pentru persoanele cu nuante mai inchise ale
pielii. n general, decolorarea sau modificarile de pigment al pielii sunt temporare
si hiperpigmentarea sau hipopigmentarea permanenta apar rareori.

Rar

nrosirea excesiva si umflarea - In rare cazuri, pielea tratatd se poate inrosi
foarte tare si se umfla. Acest lucru se intdmpld mai des in zone sensibile ale
corpului. Roseata si umflarea ar trebui sa cedeze in 2 - 7 zile si trebuie tratate
cu aplicdri frecvente de gheata Curatarea delicatd este OK, dar trebuie evitatd
expunerea la lumina soarelui.

Rar
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8.indepartareape termen lung a parului nedorit:
cu ajutorul Silk’'n Infinity™

Un ciclu complet de crestere a parului poate dura 18-24 luni. In acest timp, pot fi necesare
mai multe sesiuni de tratare cu Silk'n Infinity™ pentru a se obtine o indepdrtare permanenta
a parului nedorit.

Eficienta indepartarii parului nedorit variaza de la o persoana la alta in functie de zona
corpului, culoarea parului si modul in care se utilizeaza Silk'n Infinity™.

Planul obisnuit Silk'n Infinity™ de indepadrtare a parului nedorit In timpul unui ciclu complet
de crestere a pdrului:

Tratamente 1-4 — plan de doua saptamani diferite

Tratamente 5-7 — plan de patru saptamani diferite

Tratamente 8 + — tratament dupd cum este necesar pand la obtinerea rezultatelor dorite.
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Rezultatul asteptat al tratamentului de indepartare a parului nedorit

Tip de Culoarea Fluentd | Zona corpului® Numarul Eficienta (%

piele parului | redusa mediu de indepadrtare/o noua
Fitzpatrick [J/cm?] tratamentel | crestere a parului)l
Reducere a parului

Gambe sau pulpe U 60%
Maro B Sesiune 10-12, | Reducere a pérului

: rate ;

xY deschis 345 aprox. patru | cu 50%
pana la " | Zona inghinals saptamani Reducere a parului

maro ona inghinald separate. U 60%
Reducere a parului

Subrat U 55%
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1. Raspunsul individual depinde de tipul de par, precum si de factorii biologici care pot afecta modelele de crestere a parului.
Unii utilizatori pot réspunde mai repede sau mai lent decat numarul mediu la tratamente.

2. Unele persoane se pot astepta la o indepdrtare permanentd a parului intr-o singurd sesiune sau chiar intr-una dubld. Durata
perioadei de repaus a foliculelor de par depinde si de zona corpului.



9. Pornirea

1. Scoateti DISPOZITIVUL DE INDEPARTARE A PARULUI Silk'n Infinity™ si alte componente din
cutie.

2. Conectati cordonul ADAPTORULUI la priza pentru adaptor a DISPOZITIVULUI DE
INDEPARTARE A PARULUI Silk'n Infinity™.

3. Conectati ADAPTORUL la o priza electrica. Toate lampile indicatoare din PLACA DE
CONTROL se vor aprinde si se vor stinge repetat intr-o miscare circulara.

Dispozitivul dvs. Silk'n Infinity™ este acum gata de pornire.

Tratati cu Silk’n Infinity™ sigur si corect!

Alegeti zonele de tratat care nu au fost expuse recent la soare.

4. Pielea din zonele de tratare trebuie sd fie rasa, curatd, uscata si fard urme de pudra,
antiperspirante sau deodorante. Nu indepdrtati parul cu ceard, penseta si nu il smulgeti.
Raderea este un pas important pentru a obtine rezultatul dorit! Cele mai bune rezultate se
obtin daca radeti pdrul cu 3 zile inainte de tratare, cand parul are 1-2 mm - 3/32 inch.

5. Apdsati BUTONUL CENTRAL. Dispozitivul va porni, LAMPA INDICATOARE (verde) pentru
Nivelul de energie 1 se va aprinde si va porni un sunet de ventilator.

6. Aproximativ 1 secundd dupd apasarea BUTONULUI CENTRAL, LAMPA INDICATOARE GATA/
AVERTIZARE PRIVIND NUANTA DE PIELE (galbena) se va aprinde. Dispozitivul este acum
gata pentru declansarea primului impuls la cel mai mic nivel de energie.

Incepeti intotdeauna de la nivelul de energie 1, decarece inceperea de la un nivel mai
mare va creste sansa producerii unor efecte secundare.

7. Dacéd acesta este primul dvs. tratament, alegeti nivelul de energie la care va simtiti cel mai
confortabil. Silk'n Infinity™ ofera 5 niveluri de energie, de la 1 (cel mai mic) la 5 (cel mai
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mare). Pentru a alege nivelul de energie corect pentru primul dvs. tratament, testati fiecare
zond de tratament separat:

Asezati SUPRAFATA DE TRATARE pe piele si apasati declansatorul pentru a trimite un
impuls. Asigurati-va ca mana dvs. atinge ELECTRODUL DE BAZA
impreuna cu DECLANSATORUL DE IMPULSURI (vezi imaginea).
Daca nu faceti contact manual cu ELECTRODUL DE BAYA, nu se va

ek
emite nicio circulatie galvanica de tratament. \

Daca nu simtiti un disconfort anormal, apasati din nou BUTONUL

CENTRAL. Astfel veti creste nivelul de energie. Trimiteti un impuls pe un punct diferit
la nivelul de energie 2.

Continuati testarea la niveluri de energie crescute pana atingeti cel mai inalt nivel

la care va simtiti confortabil. Daca intr-o ora nu apar efecte adverse, puteti incepe la
acel nivel de energie tratamentul complet.

Repetati acest test pentru fiecare parte a corpului pe care doriti sa o tratati.

8. Pentru a seta un nivel de energie, apasati BUTONUL CENTRAL de mai multe ori pentru a
creste nivelul de energie de la 1 1a 5 side la 5 direct inapoi la 1, pana la setarea nivelului de
energie. LAMPILE INDICATOARE ALE NIVELULUI DE ENERGIE vor indica setarea nivelului de
energie. Pentru detalii, vezi cdmpul ,Nivel de energie’de mai jos.

Nivelul de energie

Nivelul de energie determina intensitatea impulsului luminos al Silk'n Infinity™ trimis pielii
dvs. Cand nivelul de energie creste, si rezultatele de indepartare a parului nedorit cresc, dar
si riscul de posibile efecte secundare si complicatii.

Silk'n Infinity™ ofera 5 niveluri de energie de la 1 (cel mai mic) la 5 (cel mai mare),
reprezentat de 6 lampi indicatoare pentru nivelul de energie

De céte ori Silk'n Infinity™ este pornit, nivelul sdu de energie va fi automat resetat la cel
mai scazut nivel de energie. O singurd LAMPA INDICATOARE DE NIVEL DE ENERGIE va fi
aprinsd. Pentru a seta nivelul de energie, apasati de cateva ori BUTONUL CENTRAL pentru a
creste nivelul de energie de la 1 1a 5 side la 5 direct inapoila 1.
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9. Asezati SUPRAFATA DE TRATARE pe piele, asigurandu-va ca pielea este intinsa uniform si
usor. Imediat ce SUPRAFATA DE TRATAMENT este in contact complet cu pielea, LAMPA
INDICATOARE GATA / AVERTIZARE PRIVIND NUANTA DE PIELE va incepe sa clipeasca lent.
Asigurati-vd cd atingeti ELECTRODUL CONTACT aflat pe partea de dedesubt a dispozitivului
pentru a va asigura ca sistemul galvanic poate completa circuitul si il poate activa.

10. Apasati DECLANSATORUL DE IMPULSURI. Dispozitivul va stabili mai intai culoarea
pielii dvs. Daca culoarea pielii este suficient de deschisa pentru aplicarea in sigurantd,
dispozitivul va activa circulatia galvanica. Puteti simti o usoara senzatie de usturime. Este
complet normal: tratamentul galvanic functioneaza acum pentru a va dilata porii pentru
o aplicare mai buna a tratamentului. Direct dupd aceea dispozitivul va lumina un impuls
de lumind pe pielea dvs., iar LAMPA INDICATOARE GATA / AVERTIZARE PRIVIND NUANTA
DE PIELE se va stinge. Acum veti vedea un flash luminos si simultan veti auzi un sunet
subtil de pocniturd, care este un zgomot normal pentru dispozitiv. Veti simti o senzatie
usoara de caldurd si de usturime. Silk'n Infinity™ se va reincarca imediat pentru urmatorul
impuls.
Dupa cateva secunde, LAMPA INDICATOARE GATA / AVERTIZARE PRIVIND NUANTA DE
PIELE se va aprinde din nou si va porni sa clipeasca incet atunci cand va fi din nou apasata
pe piele.

11. Indepartati SUPRAFATA DE TRATARE de pe zona de piele tratata.

12. Alegeti o metoda de aplicare pentru sesiunea dvs. de tratament. Silk'n Infinity™ se poate
aplica in douad moduri: “Pulsare” si “Glisare” (pentru mai multe detalii vezi campul de mai
jos cu metode de aplicare).

A. Pentru metoda PULSARE, urmati pasii 9 - 11 pe un alt punct in mod repetat pana cand
intreaga zond este complet acoperita.

B. Pentru metoda GLISARE, mentineti continuu apdsat in jos DECLANSATORUL DE
IMPULSURI si glisati usor dispozitivul pe zona tratata.

A Daca pielea prezinta basici sau arsuri, OPRITI IMEDIAT UTILIZAREA!
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Metode de aplicare
PULSAREA

PULSAREA este cea mai buna tehnica pentru utilizarea la niveluri de energie mai mari,
deoarece permite un control mai bun al acoperirii pielii.

In timpul pulsarii, impulsurile Silkn Infinity™ trebuie administrate in linii; inceperea de la
capatul fiecarei linii si avansarea secventiald spre celdlalt capat va ajuta sa evitati tratarea
aceleiasi zone de mai multe ori sau suprapunerea zonelor pielii.

Tn timpul pulsarii, SUPRAFATA DE TRATARE Silk'n Infinity™ este destinata crearii temporare

a unor umbre usoare pe marginea zonei tratate. La fiecare repozitionare a SUPRAFETEI DE
TRATARE, folositi aceste marcaje de presiune pentru a va ghida pentru pozitionarea adecvata a
urmdtorului impuls, evitand atat intervalele, cat si suprapunerile dintre impulsuri.

GLISAREA

GLISAREA este cel mai bun mod de a utiliza aparatul la niveluri reduse de energie si de a obtine
0 sesiune rapida si mai eficienta.

In timpul Glisérii, mentineti apdsat continuu in jos DECLANSATORUL DE IMPULSURI si folositi o
miscare de glisare lentd, mentinand contactul cu pielea. Deplasati lent dispozitivul pe zona de
tratare. La nivelurile de energie mai reduse, dispozitivul are nevoie de numai 1 - 1,5 secunde
pentru reincarcare intre impulsuri si oferd o secventa continua de luminare intermitenta.

A Incercati sa evitati suprapunerea impulsurilor!

Nu tratati aceeasi zona de mai multe ori in aceeasi sesiune de indepartare
a parului nedorit! Tratarea aceleiasi zone de mai multe ori in cadrul
aceleiasi sesiuni de tratament creste probabilitatea de efecte adverse.

Daca pielea prezinta basici sau arsuri, OPRITI IMEDIAT UTILIZAREA!
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SENZORUL DE CULOARE A PIELII

Indepartarea parului nedorit pe baza de lumina de pe pielea bronzatd poate avea ca rezultat
efecte adverse cum ar fi arsuri, basici si modificari de culoare a pielii (hiperpigmentare sau
hipopigmentare).

Pentrua prevenioasemenea utilizare incorecta, SENZORUL DE CULOARE A PIELIIdin componenta
Silk'n Infinity™ determina culoarea pielii tratate la inceputul fiecarei sesiuni si ocazional in timpul
sesiunii de tratare. Dacd SENZORUL DE CULOARE A PIELII detecteaza un ton al pielii prea inchis
pentru aplicarea Silk'n Infinity™, dispozitivul va opri automat emiterea de impulsuri.

Dacd nu observati impulsuri luminoase si LAMPA INDICATOARE GATA / AVERTIZARE PRIVIND
NUANTA DE PIELE clipeste rapid, aceasta aratd cd nuanta pielii dvs. determinata de SENZORUL
DE CULOARE A PIELII este prea inchisa la culoare pentru aplicarea sigurd. Incercati folosirea
dispozitivului pe o alta parte a corpului sau contactati Serviciul de relatii cu clienti al Silk'n®.

9.1. La ce trebuie sa te astepti atunci cand folosesti Silk'n Infinity™?

Pentru multi oameni, folosirea Silk'n Infinity™ poate fi prima lor experienta cu un dispozitiv
pe baza de lumina destinat utilizarii domestice. Silk'n Infinity™ este simplu de folosit, iar
sesiunile de indepértare a parului nedorit trec rapid. In timpul unei sesiuni de tratare cu Silk'n
Infinity™ este normal sa experimentati si sa simtiti urmatoarele:

Un zgomot de ventilator - Ventilatorul de récire din Silk'n Infinity™ face un zgomot
asemanator cu cel a unui uscator de par.

Un sunet de pocnitura - La activarea unui impuls luminos HPL™, este normal sé se auda
un sunet subtil de pocniturd odatd cu aparitia flash-ului luminos.

O senzatie de incalzire si de usturime - In timpul fiecarei secvente galvanice si de
impuls, este normal sa simtiti o senzatie usoard de caldura si de usturime de la energiile
galvanica si luminoasa.

0 anume culoare slaba rosiatica sau roz - In timpul sau imediat dupd sesiunea

de tratare cu Silk'n Infinity™, observarea unei culori foarte pale de roz a pielii nu este
neobisnuitd. Aceasta este mai vizibila cel mai adesea in jurul parului.

Cu toate acestea, daca observati inrosirea completa a pielii, aparitia basicilor sau a arsurilor,
opriti imediat folosirea Silk'n Infinity™.

94



9.2. Dupa folosirea Silk’n Infinity™

1. Cand ati terminat complet sesiunea de tratare, opriti Silk'n Infinity™ apasand lung BUTONUL
CEBTRAL. Asigurati-va cd va reamintiti ultima setare a nivelului de energie utilizatd, deoarece
nu va fi restauratd la o noua pornire a Silk'n Infinity™.

2. Scoateti din priza electrica cablul ADAPTORULUI.

3. Dupa fiecare sesiune de indepartare a parului nedorit, curatati dispozitivul Silk'n Infinity™,
mai ales SUPRAFATA DE TRATARE (Vezi:,Curatarea Silk'n Infinity™”).

4. Dupa curdtare, se recomanda depozitarea dispozitivului Silk'n Infinity™ in cutia sa originala si
pdstrarea sa departe de apa.

Ingrijirea pielii dupa sesiunea de indepartare a parului nedorit

@ Dupa sesiune, se recomanda aplicarea unei lotiuni de corp pe zona tratata
pentru a ajuta pielea sa-si revina mai rapid dupa tratament. Puteti folosi
lotiunea de corp inclusa sau puteti folosi propria dvs. lotiune.
Nu expuneti la soare zone ale pielii tratate la niveluri de energie de 2 - 5.
Asigurati-va ca protejati cu grija pielea tratata cu ecran solar cu factor SPF 30
sau mai mare pe intreaga perioada de indepartare a pielii si pentru minim 2
saptamani dupa ultima sesiune de tratare cu Silk’n Infinity™.
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10. intretinerea produsului Silk’n Infinity™

10.1. Curatarea Silk’n Infinity™

Dupa fiecare sesiune de indepartare a parului nedorit, curdtati dispozitivul Silk'n Infinity™, mai
ales SUPRAFATA DE TRATARE.

1. Tnainte de curatare, scoateti din priza Silk'n Infinity™.

2. Folositi o carpa uscata si curata si un detergent de curatare cu formula speciala pentru
echipamente electronice pentru a sterge delicat suprafata Silk'n Infinity™, mai ales
SUPRAFATA DE TRATARE.

Nu scufundati niciodata Silk'n Infinity™ sau oricare dintre componentele sale in apd sau in alte lichide!

11. Conectati aparatul dvs. Silk’'n Infinity™ la Bluetooth

Aplicatia,Silk'n free Hair Removal”va ajuta la fiecare pas cu dispozitivele de indepadrtare a
parului Silk'n, va creeaza planul de tratare personalizat, va ajuta sd faceti cele mai sigure si mai
informate alegeri si se asigurd cd respectati intregul curs al tratamentului pentru a obtine cele
mai bune rezultate.

Ca proprietar al Silk'n Infinity™, va puteti bucura de caracteristicile de conectivitate Bluetooth
din aplicatie!

Este suficient sa descarcati aplicatia si sa urmati pasii de inregistrare si de asociere Bluetooth.
Pentru descdrcarea gratuitd a aplicatiei Silk'n hair removal, scanati:

I[=]
: OBluetooth




12. Depanarea

12.1.

12.2

12.3.

»Dispozitivul meu Silk’n Infinity™ nu porneste.”

Asigurati-va ca ADAPTORUL este conectat corespunzator la dispozitivul Silk'n Infinity™.
Asigurati-vd ca ADAPTORUL este conectat la priza electrica de perete.

Nu se activeaza un impuls galvanic atunci cand apas
DECLANSATORUL DE IMPULSURI

Asigurati-vd ca mana dvs. atinge ELECTRODUL DE BAZA atunci cand apdsati
DECLANSATOR DE IMPULSURI. Circulatia tratamentului galvanic necesita inchiderea
circuitului galvanic prin apdsarea simultana a declansatorului si a electrodului, pentru a
va trata eficient pielea.

»Nu se emite un impuls luminos atunci cand apas
DECLANSATORUL DE IMPULSURI”

Asigurati-va ca LAMPA INDICATOARE GATA / AVERTIZARA PRIVIND NUANTA DE PIELE clipeste
incet pentru a asigura ca aveti un contact bun cu pielea si ca SUPRAFATA DE TRATARE este
uniform si ferm presatd pe piele. Pentru siguranta dvs,, DECLANSATORUL DE IMPULSURI va
activa doar un impuls dacd SUPRAFATA DE TRATARE este presata ferm pe piele.
Verificati LAMPA INDICATOARE AVERTIZARE PRIVIND NUANTA DE PIELE. Daca clipeste
rapid, inseamna ca nuanta pielii, determinata de SENZORUL DE CULOARE A PIELII, este
prea inchisd la culoare pentru aplicarea sigurd. Incercati folosirea dispozitivului pe o altd
parte a corpului sau contactati Serviciul de relatii cu clienti al Silk'n®.
Dacd lampa galbend este aprinsa continuu, aldturi de orice numadr de lampi indicatoare,
aveti o eroare de sistem.
Scoateti din prizd dispozitivul si conectati- din nou. dacd aceste probleme persistd,
contactati centrul local de relatii cu clientii Silk'n® .
Verificati dacd toate lampile clipesc deodatd in cerc. In acest caz, decuplati de la
alimentare dispozitivul. Dispozitivul a atins limita duratei sale de functionare. Dispozitivul
trebuie eliminat corespunzdtor. Livrati echipamentul vechi la cel mai apropiat centru de
colectare a deseurilor electronice pentru eliminarea sigurd si eficientd.
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A Nu incercati sa deschideti sau sa reparati Silk'n Infinity™. Numai centrele

de reparatii autorizate Silk'n® pot efectua reparatii.

Deschiderea Silk'n Infinity™ va poate expune lacomponente electrice periculoase sau la energie
de lumina pulsatd, oricare dintre acestea putand cauza ranirea corporala grava si/sau afectarea
permanents a ochilor. Incercarea de a deschide Silk'n Infinity™ poate deteriora dispozitivul si
va conduce la pierderea garantiei. Daca aveti un dispozitiv stricat sau deteriorat care trebuie
reparat, contactati Serviciul de Relatii cu clientii Silk'n®.

13. Serviciul de Relatii cu clienti

>

Pentru mai multe informatii despre produsele Silk'n®, vizitati site-ul web local Silk'n®, www.
silkn.eu sau www.silkn.com.

Daca dispozitivul dvs. este stricat, deteriorat, are nevoie sa fie reparat sau pentru orice fel de
alta asistentd, contactati centrul local de Relatii cu clientii Silk'n®:

Pentru clienti din SUA si Canada: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com

Tara Numadr de service  E-mail

Franta 0891-655557 serviceconsommateurfr@silk.eu
Belgia 0900-25006 serviceconsommateurbe@silkn.eu
Olanda 0900-2502217 klantenservicenl@silkn.eu

Spania 807088200 servicioalcliente@silkn.eu

Marea Britanie 0906-2130009 customercareuk@silkn.eu

Irlanda 1800901512 CustomercarelE@silkn.eu
Portugalia CustomercarePT@silkn.eu
Scandinavia CustomercareSC@silkn.eu

Turcia info@silkn.com.tr

98




14. Specificatii

Galvanic

70-400 Microamper (UA)

Dimensiune punct

09cmx3cm[2,7 cm?]

Tehnologie Home Pulsed Light™
Nivel de energie max. Max 5J/cm?
Wavelength 475-1200 nm

Duratd de incércare/Sursa de alimentare

Operare continud

Cerinte electrice

100-240V ca., 2A

Operare si siguranta

Senzorul de culoare a pielii asigura unitar
utilizarea pe tipurile de piele adecvate

Dimensiune ambalaj

180x180x100 cm

Greutate sistem 200 gr
; Operare 10°Cla 35°C
Temperaturd -
Depozitare -40la +70°C
n ) Operare 30 la 75%rH
Umiditate relativd
Depozitare 10 la 90%rH
] ) Operare 700 la 1060hPa
Presiune atmosferica -
Depozitare 500 la 1060hPa
Adaptor KSAPV361200300D5
Nominala 100-240V; 50-60Hz; 0,9 A
Putere 12V cc,; 3A
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Pred prvnim pouzitim Silk’n Infinity™ si prectéte cely tento uzivatelsky navod.
Obzvlast vénujte pozornost oddilim o pouzivani pfistroje, jeho fungovani a postupu
po jeho pouziti. Doporucujeme, abyste se s uzivatelskym materidlem opét seznamili
pred kazdym pouzitim pfistroje Silk’'n Infinity™. Silk’'n Infinity™ je vykonny elektricky
pristroj. Jako takovy by mél byt pouzivan s obzvlastnim dirazem na bezpecnost.
Prectéte si veskera varovani a bezpec¢nostni opatieni, nez pfistroj pouzijete, a

disledné se jimi ridte.

1. Nez za¢nete

Silk’n Infinity™ je pfistroj k domacimu
trvalému odstranéni chloupku a funguje na
bazi svételnych pulza.

1.1 Popis pfistroje Silk'n Infinity™

PRISTROJ NA ODSTRANENI CHLOUPKU Silk'n
Infinity™ ma OSETROVACI PLOSKU a GENERATOR
PULZU. Rovnéz mé par elektrod, ZAKLADNI a

DOTYKOVOVU, které vytvareji galvanické proudént.

® Generator pulzd

@ Zakladni elektroda

® Dotykova elektroda

® Senzor barvy pokozky

® Osetiovaci ploska

® Prostiedni tlacitko

@ Kontrolky intenzity

Kontrolka pfipraveno / pozor
na odstin pokozky

® Indikétor bluetooth
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1.2 Obsah baleni
Po otevfeni balicku Silk'n Infinity™ najdete tyto ¢asti:

Pristroj Silk'n Infinity™ na odstranovani chloupkd
Adaptér

Tento uzivatelsky materidl

Zarucnikarta

Kosmeticka tasticka

2. Zamyslené uziti Silk’'n Infinity™

Pristroj Silk'n Infinity™ slouzi k odstranéni nezadoucich chloupkd. PFistroj Silk'n Infinity™ slouzi
také k dlouhodobému ¢i trvalému odstranovani chloupkd. Trvalé odstranéni chloupkd je
definovéno jako dlouhodobé stabilni snizeni poctu dorUstajicich chloupkl po osetfent.
Pristroj Silk'n Infinity™ slouzi k odstranéni nezadoucich chloupkd. Pristroj Silk'n Infinity™ slouzi
také k dlouhodobému ¢i trvalému odstranovani chloupkd. Trvalé odstranéni chloupkd je
definovéno jako dlouhodobé stabilni snizeni poctu dorUstajicich chloupkl po osetrent.
Pistroj Silk'n Infinity™ Ize pouzit k odstranéni nezadouciho télesného ochlupent.

Pristroj Silk'n Infinity™ je nejvhodnéjsi pouzivat v podpazi, v tfislech, na pazich, nohou, tvafi,
zadni ¢asti ramen a hrudniku.
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3. Bezpecnost se Silk’'n Infinity™

S pristrojem Silk’n Infinity™ je bezpecnost na prvnim misté.

energie

Oproti jinym pristrojm, které funguji na béazi svételnych pulzd, je technologie Home Pulsed
Light™ schopna dosdhnout dlouhodobého odstranéni chloupkl se zliomkem intenzity. Nizka
intenzita pulz& omezuje hrozbu Ujmy ¢i komplikaci a pfispiva k vasi celkové bezpecnosti.

Pristroj Silk'n Infinity™ chrani vasi pokozku

Odstranéni chloupkd pomoci svételnych pulzd se nehodi pro opélenou pokozku. Pristroj
Silk'n Infinity™ zahrnuje integrovany SENZOR BARVY POKOZKY, ktery méfi vzhled o3etiované
pokozky a voli intenzitu podle svétlosti pokozky.

OSETROVACI PLOSKA o 3 cm?, pires kterou jsou davkovany pulzy, je navic zapousténa uvnitf
pristroje. Pristroj Silk'n Infinity™ tak chrani vasi pokozku tim, Ze zamezuje pfimému kontaktu
OSETROVACI PLOSKY a pokozky.

Pristroj Silk’n Infinity™ chrani vase oci

Pristroj Silk'n Infinity™ md integrovanou bezpecnostni funkci k ochrané oci. Je koncipovén
tak, aby svételny pulz nemohl byt uvolnén, kdyz je OSETROVACI PLOSKA namifena do
vzduchu. Bezpe¢nostni funkce umozriuje osetient, jen pokud je OSETROVACI PLOSKA v
kontaktu s pokozkou.
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4. Kontraindikace

Dulezité bezpeénostni informace - ¢téte pied pouzitim!

Pistroj Silk'n Infinity™ neni urcen pro kazdého. Pfed pouzitim si pfectéte a promyslete informace
v nasledujicim oddile. Dalsi informace a osobni doporuceni najdete také na strance
www.silkn.com nebo wwwisilkn.eu.

Odstranovani chloupkd laserem ¢i zdrojem intenzivnich svételnych pulzl mdze u nékterych
lidi vyvolat zvySeny rlst ochlupeni. Na zékladé dostupnych uUdajl jsou v tomto ohledu
nejohrozenéjsimi skupinami zeny stredomorského, blizkovychodniho a jihoasijského plvodu,
které si pristrojem osetfuji tvar a krk.

Upozornéni Mozné vysledky Tip v zajmu bezpecnosti

Nepouzivejte pfistroj Osetieni opalené Do prfistroje Silk'n Infinity™ je

Silk’'n Infinity™ na pokozky pfistrojem zabudovan jedinecny SENZOR

opalenou pokozku. Silk'n Infinity™ mze BARVY POKOZKY, ktery méfi svétlost

Nenito | VESt k nezadoucim oSetfované oblasti na zacatku a
bezpecné! | \ysledkiim, jako béhem kazdého osetfeni. SENZOR
[ ] @ je zCervenani a BARVY POKOZKY zajistuje, Ze pulzy
podrazdeéni pokozky budou vydavany jen na pokozce

Podivejte se balenina vhodného odstinu.

schéma barev ochlupeni a

pokozky
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Upozornéni

Nepouzivejte
intenzitu
urovné 2-5

na opalenou
pokozku ¢i brzy
po vystaveni
slunci (véetné
solarnich
studii).
Nevystavujte
osetiené oblasti
slunci.

Mozné vysledky

Osetfeni opéalené pokozky s
pouzitim intenzity drovné 2-5
pred vystavenim slunci ¢i po
ném muze vést k nezddoucim
vysledkdm, jako je z¢ervenani a
podrézdéni pokozky. Opélend
pokozka, obzvlast po vystaveni
slunci, obsahuije velké mnozstvi
pigmentu melaninu.

To se tykd viech typ a odstin{
pokozky véetné téch, o nichz si
myslite, ze se snadno neopadli.
Velké mnozstvi melaninu
vystavuje pokozku pfi

pouzitf libovolné metody

na odstranéni chloupkd
svételnymi pulzy zvysenému
riziku.

Tip v zajmu bezpecnosti

Pokud pouzivate jinou nez nejnizsi
intenzitu, nevystavujte se slunci 4 tydny
pred osetfenim pfistrojem Silk'n Infinity™
a 2 tydny po ném!

Vystavenim slunci se rozumi nechranéné
vystaveni pfimému slunec¢nimu

svétlu vice nez 15 minut nepretrzité i
nechrdnéné vystaveni rozptylenému
slune¢nimu svétlu vice nez 1 hodinu
nepfetrzité. Abyste ochranili nedadvno
osetfenou pokozku pfi vystaveni
slune¢nimu svitu, nezapomente po 2
tydny po kazdém osetteni aplikovat
krém proti slunci s ochrannym faktorem
30 ¢i vice. Nejnizsi intenzita (1) pfistroje
Silk'n Infinity™ je specialné ur¢ena pro
bezpecné pouzivani i po vystaveni
slunci. Po vystaveni slunci mdzete
pristroj Silk'n Infinity™ nadale pouzivat,
ale jen s nejnizsi intenzitou.

Nikdy
nepouzivejte
pfistroj Silk'n
Infinity™ v
blizkosti o¢i.

Ackoli pfistroj Silk'n Infinity™
|ze pouzit pro odstranénf
chloupkd na tvéfi, davejte
pozor, abyste nezasdhli oci.

Pristroj Silk'n Infinity™ m4d integrovanou
bezpec¢nostni funkci k ochrané o¢i.

Je koncipovan tak, aby svételny

pulz nemohl byt uvolnén, kdyz je
OSETROVACI PLOSKA namifena do
vzduchu. GENERATOR PULZU umoziuje
osetfeni, jen pokud je OSETROVACI
PLOSKA v kontaktu s pokozkou.
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Upozornéni

Mozné vysledky

Tip v zajmu bezpecnosti

Neosettujte tetovani

¢i trvaly make-up,
tmavohnédé nebo cerné
skvrny (napf. velké pihy
¢i matefska znaminka).
Upozoriiujeme, ze
muzete osetfovat i
bradavky, genitélie a rty,
ale jelikoz jsou pfirozené
tmavsi, POUZIJTE JEN
INTENZITU 1!

Osetreni plochy, kterd je
tmavsi ¢ ma vice pigmenty,
mUze mit nepfiznivé
dusledky jako popalen,
puchyfe a zmény barvy
pokozky (hyperpigmentace
¢i hypopigmentace).

Pokryjte tmavsi oblast ma-

teridlem, ktery neabsorbuje
svétlo, jako je bild latka nebo bila
tejpovaci paska.

lupénku, poranénou
khzi, oteviené rany ¢i
infekce (omrzliny), kiizi

v abnormalnim stavu v
dusledku systematickych
¢i metabolickych nemoci
(napt. diabetes)

Neosetfujte aktivni ekzém,

Osetreni svételnymi
pulzy mlze na citlivé kiZi
zpUsobit nezaddouci reakce.

Nez pouzijete pfistroj Silk'n
Infinity™, nechejte dot¢enou
oblast uzdravit.

Osetiovana oblast, na
niz se jiz vyskytl opar.

Osetfeni svetelnymi
pulzy mize na citlivé kizi
zpUsobit nezédouci reakce.

NezZ pouzijete pfistroj Silk'n
Infinity™, vyzadejte si preventivni
vysetfeni u svého lékare.

Nepouzivejte pfistroj
Silk’'n Infinity™, pokud
jste téhotna ¢i kojite.

HormonalIni zmény béhem
téhotenstvi by mohly zvysit
citlivost pokozky a riziko
nezadoucich dopadu.
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Upozornéni

Mozné vysledky

Tip v zajmu bezpecnosti

Nepouzivejte pfistroj v partiich,
kde v budoucnu budete chtit
nechat nartist ochlupeni.

Vysledky jsou trvalé.

Ptistroj Silk’n Infinity™ udrzujte
déle od vody. Neddvejte pfistroj
Silk’'n Infinity™ na misto, odkud
by mohl spadnout ¢i byt
prevrzen do vany, umyvadla ¢i
nadoby obsahujici vodu.

To mUze zpUsobit silny
elektricky Sok.

Nepouzivejte pfistroj Silk'n
Infinity™, pokud se koupete
nebo zvihne. Pokud spadne
do vody, okamzité jej vypnéte
z elektfiny.

Nepokousejte se pfristroj Silk'n
Infinity™ otevirat ¢i opravovat.

Otevieni pristroje Silk'n
Infinity™ vas maze
vystavit nebezpecnym
elektrickym
komponentim a
pulznimu svétlu.

Oboji mlze zplsobit
zavaznou télesnou Ujmu
a/nebo trvalé poskozeni
oc¢i. Rovnéz to mlze
pristroj poskodit a
zneplatni to vasi zaruku.

Kontaktujte zékaznické sluzby
spolec¢nosti Silk'n®, pokud

se vas$ piistroj pokazi nebo
potiebuje opravu.
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5. Pristroj Silk’'n Infinity™ nepouzivejte, pokud:

Funguje se zastrckami,
nastavci ¢i prislusenstvim,
které nebyly soucasti baleni.

Spole¢nost Home
Skinovations Ltd. tyto
nastavce ¢i piislusenstvi
nedoporucuje.

Pristroj okamzité prestante
pouzivat a obratte se na
zékaznickou sluzbu Silk'n®.

Ma poskozeny kabel ¢i
zastrcku.

Nepoklddejte kabel na
rozehiaté plochy.

Pristroj okamzité prestarite
pouzivat a obratte se na
zékaznickou sluzbu Silk'n®.

Pfi pouzivani uvidite i
ucitite kouf.

Pfistroj okamzité prestarite
pouzivat a obratte se na
zékaznickou sluzbu Silk'n®.

Nefunguje spravné nebo
vypada, Ze je poskozen.

Pristroj okamzité prestante
pouzivat a obratte se na
zakaznickou sluzbu Silk'n®.

SENZOR BARVY POKOZKY je
rozbity ¢i pokazeny.

Pistroj okamzité prestante
pouzivat a obratte se na
zékaznickou sluzbu Silk'n®.

Vnéjsi plast je rozbita nebo
se rozpada.

Pristroj okamzité prestarite
pouzivat a obratte se na
zékaznickou sluzbu Silk'n®.
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6. Nepouzivejte Silk'n Infinity™, pokud se na vas

vztahuji nasledujici pripady:

Tvorba keloidnich jizev v minulosti.

Trpite epilepsii.

Mate nemoc souvisejici s citlivosti na svétlo, jako jsou porfyrie,
polymorfnf svételna erupce, solarni kopfivka ¢i lupus.

Prodélali jste rakovinu kiize nebo méte riziko zhoubného bujeni na kizi.

V uplynulych 3 mésicich jste prodélali ozafovani ¢i chemoterapii.

Mate jinou nemoc, kvlli niZ by osetfeni bylo dle ndzoru vaseho lékate
nebezpecné.

Vase pokozka byla v uplynulych 6 mésicich osetfena lékem na predpis.

Pred pouzitim
pristroje Silk'n
Infinity™ se
obratte na svého
|ékare.

. v

7. Mozné vedlejsi ucinky pfi pouzivani Silk’n Infinity™

Pokud pfistroj Silk'n Infinity™ pouzivate dle pokyn(, vedlejsi Ucinky a komplikace spojené s
jeho pouzivanim nejsou bézné. Kazdd kosmetickd procedura véetné téch, které jsou urceny pro
domdci pouziti, s sebou nese jisté riziko. Je tedy dulezité, abyste chapali a akceptovali rizika a
komplikace, které mohou nastat pfi pourziti systémU pulzniho svétla pro domaci odstranovani

chloupkad.
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Nezadouci reakce

Mensi nepohodli

Ackoli domaci odstrafiovani chloupkd pomoci pulzniho svétla je obecné dobre
tolerovano, vétsina uzivatell pocituje pfi pouzivani mensi nepohodli, které
obvykle popisuiji jako jemné stipanf v osetfované oblasti. Stipani obvykle trvé po
dobu samotné aplikace nebo nékolik minut poté.

Cokoli nad rdmec tohoto mirného nepohodli je nenormdlni a znamené to,

7e bud nesmite pristroj Silk'n Infinity™ déle pouzivat, protoze vase télo tuto
proceduru netoleruje, nebo Ze jste nastavili pfilis vysokou intenzitu.

Malé

Zarudnuti pokozky

Vase klze mUze bezprostiedné ¢i do 24 hodin po poufiti pfistroje Silk'n

Infinity™ z¢ervenat. Tento problém obvykle zmizi do 24 hodin. Pokud z¢ervenani
neustoupi do 2 az 3 dnf, obratte se na lékare.

Malé

Zvysena citlivost pokozky
PokoZka v o3etfované oblasti je citlivéjsi, takze mlze byt sucha ¢i se mize loupat.

Malé

Zmény pigmentu

Pristroj Silk'n Infinity™ cili zejména na pigmentované bunky ve folikulu a na folikul
samotny. Existuje vsak riziko docasné hyperpigmentace (zvyseny pigment nebo
zbarveni dohnéda) nebo hypopigmentace (zbéleni) okolni pokozky. Riziko zmén
pigmentace pokozky je vyssi u lidi s tmavsi pokozkou. Zmény zbarveni¢i pigmentace
jsou docasné. K trvalé hyperpigmentaci ¢i hypopigmentaci dochazi zfidka.

Vzacné

Nadmeérné zcervenani a otok

Ve vzacnych pripadech mize osetfend pokozka vyrazné z¢ervenat a natéci.
Béznejsi to je na citlivych ¢astech téla. Z¢ervenani a otok by mély ustoupit do 2
az 7 dni a je vhodné je osetfovat ¢astou aplikaci ledu. Jemné ¢isténi je v poradku,
ale nevystavujte se slune¢nimu svétlu.

Vzécné
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8. Dlouhodobé odstranéni chloupkii se Silk’n Infinity™

Typicky cyklus rlstu ochlupeni mdze trvat 18 az 24 mésicd. Béhem této doby muze byt
zapotrebi provést neékolik osetrent pfistrojem Silk'n Infinity™, abyste dosahli trvalého
odstranéni chloupkd. Ucinnost odstranéni chloupkd se lisi osobu od osoby podle ¢4sti téla,
barvy ochlupeni a zpUsobu pouziti pfistroje Silk'n Infinity™.

Typicky pldn procedur béhem cyklu rlistu ochlupent:

Oseteni 1-4 — v rozpéti dvou tydnU

Osetfeni 5-7 — v rozpéti Ctyf tydnd

Osetreni 8+ — osetiujte dle potreby, dokud nedosdhnete zadouciho vysledku.

Ocekavany vysledek odstranéni chloupku

Fitzpat- | Barva |Ener- (Osetfovana Prdmérny U¢innost (% odstranéni
rickova |ochlu- | getickd | plocha)? pocet chloupkd/nového narlstani)1
skala penf hustota osetren(1
fototypd [J/em?]
) Stehna ¢i lytka Otetteni 60% snizeni vyskytu chloupkd
Svétle . . .
hnéda Paze 10-12, 50% snizeni vyskytu chloupkl
-V 5 3-45 zhruba 4
Trisla v 60% snizeni vyskytu chloupkd
hnéda Eé‘igy po | OV s P
Podpazi ' 55% snizeni vyskytu chloupkd
Stehna ¢i lytka Otetteni 70% snizeni vyskytu chloupkl
%4 Paze 8-10, 60% snizeni vyskytu chloupkl
by | nedd |3 g zhruba 4
azcerna Tiisla tydny po | 70% snizeni vyskytu chloupkd

bé.
Podpazi so0e 65% snizeni vyskytu chloupkd




1. IndividudIni reakce zavisi na typu ochlupent i na biologickych faktorech, jez mohou ovlivnit rist ochlupeni. Néktefi uzivatelé
reaguji rychleji ¢i pomaleji nez praimer.

2. Po jednom ¢&i dvou osetfenich nelze ocekavat stalé odstranénf chloupkdl. Délka neaktivni doby folikult zavisi také na velikosti
o3etfované oblasti.

9. Jak zacit

1.Vytdhnéte PRISTROJ Silk'n Infinity™ NA ODSTRANOVANI CHLOUPKU a dali sou¢asti z krabice.
2. Zapnéte zastreku pifstroje Silk'n Infinity™ do ADAPTERU.

3. ADAPTER zapnéte do zasuvky. Viechny kontrolky na OVLADACI se postupné rozsviti a zase
zhasnou.

V&3 pristroj Silk'n Infinity™ je nynf pfipraven.

Provedte osetieni s pristrojem Silk’n Infinity™ bezpecné a spravné!

Zvolte k osetteni oblasti, které nebyly v posledni dobé vystaveny slunci.

4. Osetfovana pokozka by méla byt oholeng, ¢istd a suchd a nemél by na ni byt aplikovan
pudr, antiperspirant ¢i deodorant. Chloupky neodstranujte voskem a nevytrhavejte
pinzetou ani jinak. Oholent je ddlezitym predpokladem pro zadouci vysledky. Nejlepsich
vysledkd dosédhnete, pokud se oholite 3 dny pfed osetfenim nebo pokud chloupky budou
1 az 2 mm dlouhé.

5. Stisknéte PROSTREDNI KNOFLIK. Pfistroj se zapne, KONTROLKA zobrazi intenzitu trovné 1
(zelené) a uslysite zvuk vétraku.

6. Zhruba 1 sekundu po stisknuti PROSTREDNIHO KNOFLIKU se rozsviti KONTROLKA
PRIPRAVENO / POZOR NA ODSTIN POKOZKY (Zlutd). Piistroj je nyni pfipraven vydat prvnf
pulz s nejnizsi intenzitou.

Vzdy za¢néte intenzitou Urovné 1, protoze pokud byste ihned zacali na vy3si Urovni, zvysilo
by to riziko nezddoucich ucinkd.
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7. Je-lito vase prvni osetieni, zvolte intenzitu, kterd vdm nejvice vyhovuije. Pristroj Silk'n
Infinity™ nabizi 5 Urovni od 1 (nejnizsi) po 5 (nejvyssi). Pri vybéru spravné intenzity pro
prvni proceduru kazdou osetfovanou oblast otestujte zvIast:

Polozte OSETROVACI PLOSKU na pokozku a zmacknéte generator pulzi. Vase ruka se
musi dotykat ZAKLADNi ELEKTRODY a zaroveri GENERATOR PULZU

(viz obrazek). a

Pokud se nebudete dotykat ZAKLADNI ELEKTRODY, nevznikne i
galvanické proudéni. o ' \
Pokud to neni pfilis nepfijemné, zmacknéte PROSTREDNI TLACITKO

znovu. Tim zvysite intenzitu. Na jiném misté aplikujte pulz s intenzitou 2.
Otestujte i vy$si urovné intenzity, dokud nedosahnete té nejvyssi, ktera vam jesté
neni nepfijemna. Pokud do hodiny nezaznamenate nezadouci ucinky, miizete
provést plné osetreni s pfislusnou intenzitou.

Tento test opakujte na kazdé casti téla, kterou chcete osetfit.

8. Chcete-li nastavit intenzitu, opakované mackejte PROSTREDNI TLACITKO. Budete postupné
prechédzetz 1 do 5 az5 pfimo na 1, dokud nenavolite zadouci intenzitu. KONTROLKY
INTENZITY ukazou zvolenou intenzitu. Podrobnosti najdete v rdmecku Intenzita nize.

Intenzita

Intenzita udava Urover energie, kterou svételny pulz pristroje Silk'n Infinity™ vydd do vasi
pokozky. S ristem intenzity se zlepsuji vysledky odstranéni chloupkd, ale zarover roste
riziko nezadoucich efektd a komplikaci.

Pristroj Silk'n Infinity™ nabizi 5 Urovni od 1 (nejnizsi) po 5 (nejvyssi), z nichz kazdé odpovida
jedna z 5 kontrolek.

Kdyz pfistroj Silk'n Infinity™ zapnete, intenzita se automaticky nastavi na nejnizsi Groven.
Svitit bude jen jedna KONTROLKA INTENZITY.

Chcete-li nastavit intenzitu, opakované mackejte PROSTREDNI TLACITKO. Budete postupné

prechdzetz 1 do5az5 pfimona 1.

I3



9. OSETROVACI PLOSKU umistéte na pokozku. Ta musf byt rovnomeérné napnuté. Jakmile
se OSETROVACI PLOSKA plné dotyké pokozky, za¢ne pomalu blikat KONTROLKA
PRIPRAVENO / POZOR NA ODSTIN POKOZKY.

Nezapomerite se dotykat DOTYKOVE ELEKTRODY na spodni ¢asti pistroje, aby se
aktivoval galvanicky systém.

10. Stisknéte GENERATOR PULZU. PFistroj nejprve uréi barvu vasi pokozky. Pokud je dost
svétla na to, aby osetieni bylo bezpecné, aktivuje pristroj galvanické proudéni. Mozna
ucftite lehké brnéni. Je to naprosto normalnf — galvanické proudéni rozsituje vase pory,
aby bylo osetfeni Ucinnéjsi. Hned poté pristroj vyda do vasi pokozky svételny pulz a
zhasne KONTROLKA PRIPRAVENO / POZOR NA ODSTIN POKOZKY. Uvidite jasny zablesk
svétla a zaroven uslysite tiché prasknuti, coz je normalni. Ucitite mirné teplo a brnénf.
Pristroj Silk'n Infinity™ se okam?zité nabije, aby mohl vydat dalsi pulz.

Po nékolika sekundach se opét zapne KONTROLKA PRIPRAVENO / POZOR NA ODSTIN
POKOZKY a za¢ne pomalu blikat, kdyZ pfistroj piilozite k pokoZce.

11. Odstrante OSETROVACI PLOSKU z osetfované ¢asti téla.
12. Zvolte si zpUsob osettent. Pristroj Silk'n Infinity™ Ize pouzit dvéma zpUsoby: pulzy a
klouzani (podrobnosti — viz rdmecek se zpUsoby pouZiti nize).
A. Chcete-li zvolit metodu PULZU, opakované provadéjte kroky 9 az 11 vzdy na jiném
miste, dokud nepokryjete celou oblast.

B. U metody KLOUZANI drzte GENERATOR PULZU stisknuty a jemné piejizdéjte po celé
osetiované oblasti.

0 Pokud se ktize spali &i se na ni vytvofi puchyf, PRISTROJ

OKAMZITE PRESTANTE POUZIVAT!
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Zptisoby osetieni

PULZY

PULZY jsou nejvhodnéjsi technikou pro praci s vys3si intenzitou pulzd, jelikoz umozniuje lepsi
kontrolu pokryti pokozky.

Pulzy by mély byt aplikovany v fadach — za¢néte na zacatku jedné fady a postupné se
propracujte nakonec. Zamezite tak osetfeni téze oblasti dvakrét nebo prekryti osetfovanych
oblasti.

Pfi vydavani pulzli oSetfovact ploska pristroje Silk'n Infinity™ vytvai lehké docasné stinovani
hranic osetfované oblasti. Pfi kazdém premisténi OSETROVACI PLOSKY poutZijte tyto znacky,
abyste nenechdvali neosetfena mista ¢i naopak neosetiovali nékteré ¢asti vicekrat.

KLOUZANI

KLOUZANI je nejlepsi zplisob prace s nizkou intenzitou. Dosahnete tak rychlého a u¢innéjsino
osetfent.

P¥i klouzani drzte GENERATOR PULZU zmécknuty a pouzivejte pomaly, klouzavy pohyb a
zéroven udrzujte kontakt s pokozkou. Jemné pohybuijte pristrojem podél oblasti oseten. Pri

zablesk{.

A Snazte se, aby se pulzy neprekryvaly.

Neosetiujte stejnou oblast vice nez jednou pfi téze procedure!
Osetreni téZe oblasti vice nez jednou pfi téze procedure zvysuje
pravdépodobnost nezadoucich tcinkd.

Pokud se kiize spali ¢i se na ni vytvofi puchyi, PRISTROJ
OKAMZITE PRESTANTE POUZIVAT!
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SENZOR BARVY POKOZKY

Odstranovani chloupkd z opalené pokozky pomoci svételnych pulzi maze vést k
nezddoucim Ucinklm, jako jsou popaleniny, puchyfe a zmény barvy pokozky (hyper- ¢i
hypopigmentace).

Do pfistroje Silk'n Infinity™ je z tohoto divodu zabudovén jedinec¢ny SENZOR BARVY
POKOZKY, ktery méff svétlost odetfované oblasti na zacatku kazdého oetfeni a pifleZitostné i
béhem néj. Pokud SENZOR BARVY POKOZKY objevi odstin pokozky, ktery je pro aplikaci Silk'n
Infinity™ pfilis tmavy, pfistroj automaticky prestane vydavat pulzy.

Pokud nevidite svételné pulzy a KONTROLKA PRIPRAVENO / POZOR NA ODSTIN POKOZKY
rychle blikd, znamend to, ze odstin pokozky je pfilis tmavy na bezpecnou aplikaci osetient.
Zkuste pfistroj pouzit na jiné ¢asti téla, nebo se obratte na zakaznickou podporu Silk'n®.

9.1. Co Ize ocekavat od osetieni se Silk’n Infinity™?
Pro mnoho lidi mdze osetfeni pristrojem Silk'n Infinity™ byt prvni zkusenosti s pristrojem
na bazi svétla ur¢enym pro domaci uziti. PFistroj Silk'n Infinity™ je intuitivni a odstranovani
chloupkd jde rychle. BEhem osetfovani pristrojem Silk'n Infinity™ je normélini slyset a citit:
Zvuk vétraku - vétrék pristroje Silk'n Infinity™ vydavé podobny zvuk jako fén na vlasy.
Praskavy zvuk pfi kazdém pulzu - kdyZ se aktivuje pulz svétla HPL™, spole¢né se
zableskem svétla se ozve tichy praskavy zvuk.
Pocit tepla a brnéni — béhem kazdé sekvence je normalnf citit mirné teplo a jemné
brnéni, které pochézi z galvanické a svételné energie.
Svétle cervena nebo riizova barva - béhem osetfeni pristrojem Silk'n Infinity™ ¢i kratce
po ném je vcelku bézné mit pokozku zbarvenou do riizova. Obvykle je to patrnéjsi kolem
samotnych chloupkd.
Pokud je vsak pokozka vyloZzené Cerven, tvofi se na ni puchyre ¢i popaleniny, okamzité
pristroj Silk'n Infinity™ prestante pouzivat.
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9.2. Po osetieni se Silk’n Infinity™

1. Kdyz odetieni dokoncite, vypnéte piistroj Silk'n Infinity™ delsim stisknutim PROSTREDN[HO
TLACITKA. Zapamatujte si posledni intenzitu, kterou jste pouzili, protoze pfi opétovném
zapnuti pfistroje Silk'n Infinity™ se toto nastaveni neobnovi.

2. Odpojte kabel ADAPTERU ze zasuvky.

3. Po kazdé procedufe pistroj Silk'n Infinity™ ocistéte, obzvlast pak OSETROVACI PLOSKU (viz
JCisteni Silk'n Infinity™).

4. Po ocisténi doporucujeme uchovévat pfistroj Silk'n Infinity™ v plvodnf krabici a drzet jej
dale od vody.

Péce o pokozku po odstranéni chloupku

@ Doporucujeme, abyste osetfovanou cast téla natieli télovym mlékem.
Pokozka se tak rychleji zotavi. MUzete pouzit télové mléko, které je soucasti v
baleni, ¢i jiny vyrobek.
Pokud jste pouzili intenzitu 2-5, nevystavujte se slunci. BEhem obdobi,
kdy pfistroj pouzivate, a alespon 2 tydny po posledni procedure osetfenou
pokozku disledné chraiite krémem proti slunci s ochrannym faktorem
alespon 30.
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10. Udrzba Silk’n Infinity™

10.1. Cisténi Silk’n Infinity™
Po kazdé procedure pfistroj Silk'n Infinity™ ocistéte, obzvlast pak OSETROVACI PLOSKU.
1. Pred ¢isténim pfistroj Silk'n Infinity™ odpojte od elektrického proudu.

2. PouZijte suchy, cisty hadfik a specidlni Cistici prostfedek pro elektronicka zafizenf. Jemné
otfete povrch pfistroje Silkn Infinity™, obzvlast OSETROVACI PLOSKU.

Pistroj Silk'n Infinity™ ¢i jeho ¢asti nikdy neponofujte do vody ¢i jinych kapalin.
11. Pfipojeni Silk’'n Infinity™ k bluetooth

11.1 Stahnéte si aplikaci Silk'n Hair a pfipojte se k ni.

Aplikace Silk'n free Hair Removal pomuze se vsemi kroky pfi pouzivani pistrojd Silk'n, mizete
si s nf vytvorit osobni plan osetfovani, pomUize vam bezpecné a kvalifikované se rozhodovat a
zajisti ty nejlepsi vysledky béhem celého osetfovani.

Jakozto majitel pristroje Silk'n Infinity™ muzete s aplikaci vyuzivat nasich pokrocilych funkci
bluetooth.

Stahnéte si aplikaci a fidte se pokyny pro registraci a sparovani s bluetooth.

Chcete-li si aplikaci Silk'n stdhnout bezplatné, naskenujte:

I[m]
: OBluetooth




12. Re3eni problémii

12.1.

12.2

12.3.

»MQj Silk'n Infinity™ se nezapina.”

Zkontrolujte, ze ADAPTER je k pfistroji Silk'n Infinity™ Fadné pfipojen.
Zkontrolujte, ze ADAPTER je fadné zapojen do zasuvky.

Kdyz zmacknu GENERATOR PULZU, pfistroj nevyda galvanicky pulz

Zkontrolujte, zda se vade ruka pfi mackani GENERATORU PULZU dotyké ZAKLADNI
ELEKTRODY. Galvanické proudéni vyzaduje uzavreni galvanického obvodu sou¢asné
stisknuti generdtoru a elektrody. Jen tak je mozné efektivni osetieni pokozky.

»Kdyz zmaéknu GENERATOR PULZU, pFistroj nevyda svételny pulz”

Zkontrolujte, ze Kontrolka pfipraveno / pozor na odstin pokozky pomalu blika (to
znamené, ze pifstroj ma patfi¢ny kontakt s pokozkou) a Zze OSETROVACI PLOSKA je pevné
a rovnomeérné pfitisknuta k pokozce. V zéjmu vasi bezpe¢nosti aktivuje GENERATOR
PULZU pulz, jen pokud je OSETROVACI PLOSKA pevné pritisknuta k pokoZce.
Zkontrolujte KONTROLKU PRIPRAVENO / POZOR NA ODSTIN POKOZKY. Pokud rychle
blikd, znamena to, Ze odstin pokozky je pfilis tmavy na bezpecnou aplikaci osetfent.
Zkuste pfistroj pouzit na jiné ¢asti téla, nebo se obratte na zakaznickou podporu Silk'n®.
Sviti-li Zluté svétlo neustale spole¢né s libovolnym poctem kontrolek, nastala systémova
chyba.

Odpojte pfistroj a zapojte jej znovu. Pokud tyto problémy pretrvavaji, obratte se na mistni
zakaznické centrum Silk'n®.

Zkontrolujte, zda viechny kontrolky blikaji v kruhu. Pokud ano, odpojte pfistroj od zdroje
energie. Pristroj doséhl konce Zivotnosti. Je nutné jej fadné zlikvidovat. Staré zafizeni
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A Nepokousejte se pristroj Silk’n Infinity™ otevirat ¢i opravovat. Jen

autorizovana centra Silk'n® mohou provadét opravy.

Otevreni pfistroje Silk'n Infinity™ vas mUze vystavit nebezpec¢nym elektrickym komponentdim
a pulznimu svétlu. Oboji mlze zpUsobit zdvaznou télesnou Ujmu a/nebo trvalé poskozeni oci.
Pokus otevrit pfistroj Silk'n Infinity™ jej mize poskodit a zneplatni vasi zaruku. Kontaktujte
zakaznickeé sluzby spole¢nosti Silk'n®, pokud se vas pfistroj pokazi nebo potfebuje opravu.

13. Zakaznické sluzby

Dalsi informace o produktech Silk'n® najdete na mistni strance Silk'n®,
www.silkn.eu nebo www.silkn.com.

Je-livés pristroj rozbity, pokazeny, vyzaduje-li opravu nebo potrebujete-li jinou pomoc,
obratte se na mistni zékaznické centrum Silk'n®.
Pro zdkazniky v USA a Kanadé: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com

Zemé

Francie

Belgie

Nizozemsko
Spanélsko

Spojené krélovstvi
Irsko

Portugalsko
Skandindvské zemé
Turecko

Servisni ¢islo
0891-655557
0900-25006
0900-2502217
807088200
0906-2130009
1800901512

E-mail
serviceconsommateurfr@silk.eu
serviceconsommateurbe@silkn.eu
klantenservicenl@silkn.eu
servicioalcliente@silkn.eu
customercareuk@silkn.eu
CustomercarelE@silkn.eu
CustomercarePT@silkn.eu
CustomercareSC@silkn.eu
info@silkn.com.tr
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14. Specifikace

Galvanicky princip

70-400 mikroampérd (LA)

Velikost osetfované oblasti

0,9cm x 3cm [2,7cm?]

Technologie Home Pulsed Light™
Maximalni intenzita Max 5J/cm?
VIinova délka 475-1200nm

Doba nabijeni / zdroj energie

Neustaly provoz

Napéti

100-240VAC, 2A

Provoz a bezpecnost

Senzor barvy pokozky neustdle zajistuje pouzivani
jen na vhodném typu pokozky.

Velikost balenf

180x180x100cm

Hmotnost systému 200gr

Provoz 10az35°C
Teplota — ,

Ulozeni -40az70°C

Provoz 30az75%rH
Relativni vihkost

Ulozeni 10 az 90% rH

Provoz 700 az 1060hPa
Atmosféricky tlak — .

UloZeni 500 az 1060hPa
Adaptér KSAPV361200300D5
model 100-240V; 50-60 Hz; 0,9A
Vystup 12Vdc; 3A
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Pred prvo uporabo pripomocka Silk’n Infinity™ preberite ta navodila za uporabo v celoti.
Posebno pozornost namenite razdelkom o postopkih uporabe pripomocka,

njegovemu delovanju in postopkih po uporabi.

Priporo¢amo vam, da pred vsako uporabo pripomocka Silk’n Infinity™ ponovno
preberete ta navodila za uporabo. Pripomocek Silk'n Infinity™ je moc¢na elektri¢na
naprava. Zato morate biti pri njeni uporabi posebej pozorni na varnost.

Pred uporabo pozorno preberite vsa opozorila in varnostne napotke ter jih pri
uporabi pripomocka Silk’n Infinity™ dosledno upostevajte.

1. Pred uporabo

Pripomocek Silk’n Infinity™ je naprava, ki s
pomocjo svetlobe trajno odstranjuje dlake in
je namenjena za domaco uporabo.

1.1 Opis pripomocka Silk’'n Infinity™
Pripomocek Silk'n Infinity™ za ODSTRANJEVANJE
DLAK ima POVRSINO ZATRETMA in SPROZILEC
IMPULZOV. Ima tudi par elektrod, OSNOVNO in za

DOTIK, za ustvarjanje in tretma z galvansko cirkulacijo.

@ Sprozilec impulzov

@ Osnovna elektroda

® Elektroda za dotik

® Senzor barve koze

® Povriina uporabe

® Osrednji gumb

@ Indikatorska lu¢ka stopnje energije

Opozorilna indikatorska lucka za
pripravljenost/barvo koze

® Indikatorska lu¢ povezave Bluetooth

123



1.2 Vsebina embalaze
Ob odprtju paketa Silk'n Infinity™, boste nasli naslednje dele:

Pripomocek za odstranjevanje dlak Silk'n Infinity™
Napajalnik

Ta navodila za uporabo

Garancijsko kartico

Kozmeti¢ni kovcek

2. Predvidena uporaba pripomocka Silk’n Infinity™

Silk'n Infinity™ je pripomocek za odstranjevanje nezelenih dlacic. Silk'n Infinity™ je namenjen
tudi za dolgotrajno ali trajno zmanjsanje porasc¢enosti. Trajno zmanjsanje porasc¢enosti je
opredeljeno kot dolgotrajno stabilno zmanjsevanje Stevila dlak, ki ponovno zrastejo po
rezimu tretmajev.

Silk'n Infinity™ je pripomocek za odstranjevanje nezelenih dlacic. Silk'n Infinity™ je namenjen
tudi za dolgotrajno ali trajno zmanjsanje porasc¢enosti. Trajno zmanjsanje porasc¢enosti je
opredeljeno kot dolgotrajno stabilno zmanjsevanje Stevila dlak, ki ponovno zrastejo po
rezimu tretmajev.

Silk'n Infinity™ se lahko uporablja za odstranjevanje nezelenih dlacic s telesa.

Silk'n Infinity™ je idealen za uporabo na razli¢nih predelih telesa, vklju¢no s pazduhami,
predelom bikinija, rokah, nogah, na obrazu, hrbtu, ramenih in prsih.
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3.Varna uporaba pripomocka Silk’n Infinity™

Pri Silk’n Infinity™ je varnost na prvem mestu.

Tehnologija HPL™ v pripomocku Silk'n Infinity™ — vrhunska varnost z nizko stopnjo
energije

Tehnologija Home Pulsed Light™ (tehnologija pulzirajoce svetlobe) omogoca dolgotrajno
odstranjevanje dlacic z zelo nizko stopnjo energije v primerjavi z drugimi pripomocki za
odstranjevanje dlacic na osnovi pulzirajoce svetlobe. Nizka stopnja energije, ki se uporablja
pri Silk'n Infinity™, zmanjsuje moznost povzrocitve poskodb ali zapletov in zagotavlja vecjo
splodno varnost.

Silk’n Infinity™ varuje vaso kozo

Odstranjevanje dlacic s pomocjo svetlobnih impulzov ni primerno za porjavelo kozo. Silk'n
Infinity™ ima vgrajen SENZOR BARVE KOZE, ki meri odtenek koZe na povrsini, na kateri se
pripomocek uporablja, in zagotavlja, da se stopnja energije nastavi v skladu z barvo koze.

POVRSINA ZATRETMA v velikosti 3 cm?, skozi katero se dovajajo svetlobni impulzi, je
ugreznjena v notranjost naprave. To zagotavlja, da je vasa koza pri uporabi pripomocka Silk'n
Infinity™ zas¢itena pred neposrednim stikom med POVRSINO ZA TRETMA in kozo.

Silk’n Infinity™ varuje vase oci

Silk'n Infinity™ ima vgrajeno varnostno funkcijo za zascito oci. Pripomocek je zasnovan tako,
da se svetlobni impulzi ne oddajajo, ko je POVRSINA ZA TRETMA obrnjena proti odprtemu
prostoru. Varnostna funkcija omogoc¢a uporabo samo takrat, ko je POVRSINA ZATRETMA v
stiku s kozo.
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4. Kontraindikacije

Pomembne varnostne informacije - pred uporabo jih pozorno preberite!

Silk'n Infinity™ ni namenjen za vsakogar. Pred uporabo natancno preberite in preucite informacije
v razdelku v nadaljevanju. Ce potrebujete nadaljnje informacije ali osebno svetovanje, obis¢ite
spletno mesto www.silkn.com ali www.silkn.eu.

Odstranjevanje dlacic z laserjem ali z moc¢no pulzno svetlobo lahko pri nekaterih posameznikih
povzro¢a povecano rast dlak. Na podlagi trenutno razpolozljivih podatkov skupine z najvecjim
tveganjem za tak odziv vkljucujejo Zenske iz sredozemskega obmocdja, bliznjega vzhoda in
juzno-azijskega porekla, in sicer pri uporabi na obrazu in vratu.

Opozorilo ‘ Mozne posledice ‘ Varnostni nasvet

Pripomocka Uporaba pripomocka Edinstveni SENZORBARVE KOZE je
Silk’'n Infinity™ ne Silk'n Infinity™ na vgrajen v pripomocek Silk'n Infinity™
uporabljajte na porjaveli kozi lahko za merjenje polti koze na zacetku
porjaveli kozi. povzroci nezelene vsakega postopka uporabe in med
Toni | y¢inke, kot so pordelost | samim tretmajem. SENZOR BARVE
varno! .. . ~ . R .
koze in neudobje. KOZE zagotavlja, da se impulzi
[ @ oddajajo samo na primerne odtenke
S . barve koze.
Oglejte si preglednico
barv las in koze na
embalazi
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Opozorilo ‘ Mozne posledice ‘ Varnostni nasvet

Ne uporabljajte
pripomocka
Silk’n Infinity™ na
stopnji energije
2-5 na porjaveli
kozi ali po nedavni
izpostavljenosti
soncu (vklju¢no
z napravami

za umetno
porjavitev).
Obdelanih
povrsin koze ne
izpostavljajte
soncu.

Uporaba pripomocka
Silk'n Infinity™ na stopnji
energije 2-5 pred ali po
izpostavljenosti soncu
lahko povzroci nezelene
ucinke, kot sta pordelost
koze in neudobje.
Porjavela koZa zlasti po
izpostavljenosti soncu
vsebuje velike koli¢ine
pigmenta melanin.

To velja za vse vrste koze
in polti, vklju¢no s tistimi,
pri katerih se zdi, da ne
porjavijo hitro.
Prisotnost velikih koli¢in
melanina izpostavlja
koZo ve¢jemu

tveganju pri uporabi
katere koli metode za
odstranjevanje dlak s
pomogjo svetlobe.

Ce uporabljate katero koli stopnjo
energije, ki je visja od najnizje, se izogibajte
izpostavljanju soncu vsaj 4 tedne pred in 2
tedna po tretmaju s Silk'n Infinity™!
Izpostavljenost soncu pomeni tudi
nezasciteno izpostavljenost neposredni
soncni svetlobi neprekinjeno vec kot 15
minut ali nezasciteno izpostavljenost
razprseni son¢ni svetlobi neprekinjeno vec
kot eno uro. Za zas¢ito pri izpostavljenosti
soncu morate nedavno obdelano kozo
temeljito mazati s kremo za soncenje s

po vsakem tretmaju za odstranjevanje
dlacic.

Najnizja stopnja energije (1) pripomocka
Silk'n Infinity™ je predvidena posebej za
varno uporabo tudi po izpostavljenosti
soncni svetlobi. Po izpostavljenosti soncni
svetlobi lahko nadaljujete z uporabo
pripomocka Silk'n Infinity™, vendar samo z
najnizjo stopnjo energije.

Pripomocka Silk'n
Infinity™ nikoli ne
uporabljajte na

predelu okoli o¢i.

Ceprav Silkn Infinity™
lahko uporabljate za
odstranjevanje dlacic
na obrazu, bodite
posebej previdni, da se
ne priblizate predelu
okoli oci.

Silk'n Infinity™ ima vgrajeno varnostno
funkcijo za zas¢ito oci. Pripomocek je
zasnovan tako, da se svetlobniimpulzi

ne oddajajo, ko je POVRSINA ZA TRETMA
obrnjena proti odprtemu prostoru. SPROZILEC
IMPULZOV omogoca uporabo samo takrat, ko
je POVRSINA ZATRETMA v stiku s tkivom.
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Opozorilo ‘ Mozne posledice ‘ Varnostni nasvet

Ne uporabljajte na kozi
s tetovazami ali trajnimi
licili in na temno rjavih
ali ¢érnih lisah (kot so
velike pege, materina

znamenja ali bradavice).

Pomembno: dlacice
lahko odstranjujete tudi
z bradavic, spolovil ali
ustnic, ker pa je koza
tam naravno temnejsa,
UPORABLJAJTE SAMO
STOPNJO ENERGIJE 1!

Obdelava katerega
koli predela koze, ki

je temnejse barve ali
vsebuje ve¢ pigmenta,
s pripomockom

Silk'n Infinity™ lahko
povzroci nastanek
opeklin, mehurckov
na kozi in spremembe
barve koze (hiper- ali
hipopigmentacija).

Prekrijte temnejse predele z mate-
rialom, ki ne absorbira svetlobe, kot
je na primer bela krpa ali beli medi-
cinski trak.

Ne uporabljajte na kozi
z aktivnim ekcemom,
luskavico, lezijami,
odprtimi ranami ali
okuzbami (herpes), z
nenormalnimi koZnimi
stanji, ki jih povzrocajo
sistemske ali presnovne
bolezni (sladkorna
bolezen, na primer).

Svetlobni tretma lahko
povzroci nezelene
ucinke na ze obcutljivih
predelih.

Pred uporabo pripomocka Silk'n
Infinity™ pocakajte, da se prizadeti
predel zaceli.

Obdelava predela,

na katerem so se
predhodno ze pojavljali
izbruhi herpesa.

Svetlobni tretma lahko
povzroci nezelene
ucinke na ze obcutljivih
predelih.

Pred uporabo pripomocka Silk'n
Infinity™ se z zdravnikom posvetujte
glede preventivnega zdravljenja.
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Opozorilo

Ne uporabljajte pripomocka
Silk’'n Infinity™, ce ste nosedi ali
dojite.

‘ Mozne posledice

Hormonske spremembe
med nosecnostjo lahko
povecajo obcutljivost
koze in tveganje za
nezelene ucinke.

‘ Varnostni nasvet

Ne uporabljajte na predelih, na
katerih boste morda zeleli, da

dlacice kasneje ponovno rastejo.

Rezultati so trajni.

Pripomocka Silk’n Infinity™ ne
priblizujte vodi! Ne odlagajte
ali shranjujte pripomocka Silk'n
Infinity™ na mestih, kjer lahko
pade, se potisne ali postavi

v kad, umivalnik ali drugo
posodo, ki vsebuje vodo.

To lahko povzroci hud
elektri¢ni udar.

Pripomocka Silk'n Infinity™
ne uporabljajte med
kopanjem ali ¢e se orosi
oziroma zmoci. Ce pade

v vodo, ga nemudoma
izklopite iz elektricnega
omrezja.

Pripomocka Silk’n Infinity™
ne poskusajte odpreti ali
popravljati.

Odpiranje pripomocka
Silk'n Infinity™ vas lahko
izpostavi nevarnim
elektri¢cnim delom in
pulzirajoci svetlobni
energiji, kar lahko povzroci
hude telesne poskodbe
in/ali trajno poskodbo o¢i.
Pri tem lahko pripomocek
poskodujete in razveljavite
SVOjo garancijo.

Ce je vasa naprava
pokvarjena ali poskodovana
in potrebuje popravilo, se
obrnite na sluzbo za stranke
Silk'ne.




5. Pripomocka Silk’n Infinity™ ne uporabljajte:

Ce deluje zuporabo vti¢a,
prikljuckov oziroma dodatkov,
ki mu niso bili priloZeni.

Ce prikljucka ali dodatka
ne priporoc¢a druzba
Home Skinovations Ltd.

Takoj prenehajte z uporabo
pripomocka Silk'n® in se obrnite
na sluzbo za stranke.

Ce je kabel ali vti¢
poskodovan.

Napajalnega kabla ne
hranite v blizini ogrevanih
povrsin.

Takoj prenehajte z uporabo
pripomocka Silk'n® in se obrnite
na sluzbo za stranke.

Ce pri uporabi vidite ali
zavohate dim.

Takoj prenehajte z uporabo
pripomocka Silk'n® in se obrnite
na sluzbo za stranke.

Ce pripomocek ne deluje
pravilno ali zgleda
poskodovan.

Takoj prenehajte z uporabo
pripomocka Silk'n® in se obrnite
na sluzbo za stranke.

Ce je SENZOR BARVE KOZE
zlomljen ali poskodovan.

Takoj prenehajte z uporabo
pripomocka Silk'n® in se obrnite
na sluzbo za stranke.

Ce je ohisje je zlomljeno ali
razpada.

Takoj prenehajte z uporabo
pripomocka Silk'n® in se obrnite
na sluzbo za stranke.




6. I1zogibajte se uporabi pripomocka Silk’n Infinity™,

ce velja kar koli od nastetega:

Zgodovina nastajanja keloidnih brazgotin.

Ce imate epilepsijo.

Ce imate bolezen, povezano z ob¢utljivostjo na svetlobo, kot so porfirija,
polimorfni svetlobni izpuscaj, son¢na urtikarijo, lupus itd.

Ce ste imeli v preteklosti koznega raka ali imate predele moznih
malignih obolenj koze.

Ce ste bili v zadnjih treh mesecih zdravljeni z obsevanjem ali
kemoterapijo.

Ce imate kaksno drugo bolezen, zaradi katere va$ zdravnik meni, da bi
bil tretma koze nevaren.

Ce vam je zdravnik v preteklih $estih mesecih predpisal zdravljenje z
zdravilom za vaso kozo.

Pred uporabo
pripomocka
Silk'n Infinity™
se posvetujte z
zdravnikom.

7. Mozni nezeleni ucinki pri uporabi pripomocka Silk’n Infinity™

Kadar se uporablja v skladu z navodili, so stranski ucinki in zapleti, povezani z uporabo
pripomocka Silk'n Infinity ™, redki. Vendar pa pri vsakem kozmeti¢nem postopku, vklju¢no
s tistimi, ki so oblikovani za domaco uporabo, obstaja dolocena stopnja tveganja. Zato je
pomembno, da razumete in sprejmete tveganja in zaplete, ki se lahko pojavijo pri uporabi
sistemov za odstranjevanje dlacic s pulzirajoco svetlobo za domaco uporabo.
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Nezeleni u¢inek

Manjse nelagodje koze - Ceprav se obi¢ajno domaci sistemi za odstranjevanje
dlak s pulzirajoco svetlobo dobro prenasajo, vec¢ina uporabnikov med uporabo
¢uti blago nelagodje, ki ga obicajno opisujejo kot nezno zbadajo¢ obcutek na
obdelanih predelih koze. Zbadajo¢ obcutek obicajno traja med celotnim ¢asom
tretmaja in nekaj minut po njem. Kakrsni koli drugi obcutki, razen tega blagega
nelagodja, niso normalni in nakazujejo, da je bolje, da prekinete z uporabo
pripomocka Silk'n Infinity™, saj slabo prenasate odstranjevanje dlacic ali pa, da je
nastavljena stopnja energije previsoka.

Stopnja
tveganja

Blaga

Pordelost koZe - Takoj po uporabi ali v obdobju 24 ur po uporabi pripomocka
Silk'n Infinity™ lahko vasa koza pordi. Rdecica obicajno izgine v roku 24 ur. Ce
rdecica ne izgine v dveh do treh dneh, obiscite zdravnika.

Blaga

Povecana obcutljivost koZe - KoZa ne predelu tretmaja je bolj obcutljiva, tako
da se lahko pojavi suhost ali luscenje koze.

Blaga

Pigmentne spremembe - Silk'n Infinity™ deluje usmerjeno na dlake, zlasti na
pigmentirane celice v foliklu dlake in na sam folikel. Kljub temu pa obstaja tveganje
za zacasno hiperpigmentacijo (povecana pigmentacija ali rjava obarvanost)
ali hipopigmentacije (beljenje) koze okoli predela tretmaja. Tveganje za pojav
sprememb v pigmentaciji koze je vecje pri ljudeh s temnejso kozo. Obicajno je
razbarvanje ali spremembe koznega pigmenta zacasno, trajna hiperpigmentacija
ali hipopigmentacija pa se le redko pojavita.

Redko

Prekomerna rdecica in otekanje - V redkih primerih lahko obdelana koza
postane zelo rdeca in otekla. To se pogosteje pojavlja na bolj obcutljivih predelih
telesa. Rdecica in oteklina morata izginiti v roku dveh do sedmih dni in jih je
treba zdraviti s pogostimi ledenimi obkladki. Nezno ¢iscenje koze je primerno,
morate pa se izogibati soncni svetlobi.

Redko
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8. Dolgotrajno odstranjevanje dlak s pripomockom Silk'n Infinity™

Obicajen cikel celotne rasti dlake lahko traja od 18 do 24 mesecev. V tem obdobju bo morda
potrebnih vec tretmajev s pripomockom Silk'n Infinity™ za zagotovitev trajne odstranitve dlacic.
Ucinkovitost odstranjevanja dlak se med posamezniki razlikuje glede na predel telesa, na
katerem ga uporabljate, barvo dlak in nacin uporabe pripomocka Silk'n Infinity™.
Obicajni nacrt Silk'n Infinity™ odstranjevanja dlak v celotnem obdobju cikla rasti dlak:

1 do 4 tretmaji — nacrtujte jih v razmiku dveh tednov
5do 7 tretmajev — nacrtujte jih v razmiku stirih tednov
8in vec tretmajev — uporabljajte pripomocek po potrebi, dokler ne dosezete zelenih rezultatov.

Pric¢akovani rezultat pri odstranjevanju dlak

Vrsta koze | Barva | Pretok | Povrsina predela Povprecno Ucinkovitost (%
Fitzpatrick | dlak svetlobe | telesa’ Stevilo odstranjen dlake/
[J/cm?] tretmajevi ponovna rast)1
Spodniji ali zgornji Za 60-odstotkov
del noge 10-12 manjsa poras¢enost
Svetlo Roke tretmajev Zas Qf odstotvkvov
! ' manjsa porasc¢enost
-V riavado| 3-4.5 v razmiku
rjava Bikini predel riblizno 4 Za 60-odstotkov
J ?edne manjsa poras¢enost
: Za 55-odstotkov
Pazduhe manjsa poras¢enost
Spodniji ali zgornji Za 70-odstotkov
del noge manjsa poras¢enost
Roke 8-10 tretmajev | Za 60-odstotkov
Rjava v razmiku manjsa poras¢enost
I-IV N 3-45 ooy
do¢rna Bikini predel priblizno 4 Za 70-odstotkov
tedne. manjsa poras¢enost
Pazduhe Za 65-odstotkov

manjsa poras¢enost
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1. Rezultati pri posamezniku so odvisni od vrste dlak in bioloskih dejavnikov, ki lahko vplivajo na vzorec rasti dlak. Pri nekaterih
uporabnikih bodo rezultati morda hitrejsi ali pocasnejsi glede na povprecno stevilo tretmajev.

2.Trajne odstranitve dlacic ne morete pri¢akovati po enem ali dveh tretmajih. Trajanje obdobja mirovanja foliklov dlake je
odvisno tudi od predela telesa.

9. Zacnite!

1. Rvzemite PRIPOMOCEK ZA ODSTRANJEVANJE DLAK Silk'n Infinity™ in druge dele iz $katle.
2.Kabel NAPAJALNIKA prikljucite v PRIPOMOCEK ZA ODSTRANJEVANJE DLAK Silk'n Infinity™,v viti¢nico.

3. KABEL prikljucite v elektri¢no vti¢nico. Vse indikatorske lucke na NADZORNI PLOSCI bodo
zaporedno zasvetile in ugasnile.

Vas pripomocek Silk'n Infinity™ je pripravljen za uporabo.

Silk’n Infinity™ uporabljajte varno in pravilno!

Izberite predele, na katerih Zelite izvesti tretma in niso bili nedavno izpostavljeni soncu.

4. Koza na podrocjih uporabe mora biti obrita Cista, suha in brez nanesenih praskov,
sredstev proti potenju ali dezodorantov. Dlak ne smete voskati, puliti ali viec¢i ven. Britje je
pomemben korak na poti do Zelenih rezultatov! Najboljse rezultate boste dosegli, ¢e se
boste pobrili tri dni pred tretmajem ali ko bodo dlake dolge 1-2 mm.

5. Pritisnite OSREDNJI GUMB. Pripomocek se bo vklopil, zasvetila bo INDIKATORSKA LUCKA
stopnje energije 1 (zelena) in zaslisali boste zvok ventilatorja.

6. Priblizno sekundo po tem, ko boste pritisnili OSREDNJI GUMB, bo zasvetila INDIKATORSKA
LUCKA PRIPRAVLIEN/OPOZORILO O BARVI KOZE (rumena). Pripomocek je zdaj pripravljen
za sprozitev prvega pulza na najnizji stopnji energije.

Vedno zacnite s stopnjo energije 1, saj se lahko v primeru, ¢e zacnete z visjo stopnjo
energije, poveca moznost pojava nezelenih ucinkov.
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7.Ce je to vas prvi tretma, izberite stopnjo energije, pri kateri se boste najbolje pocutili. Pri
uporabi pripomocka Silk'n Infinity™ je na voljo pet stopenj energije, od 1 (najnizja) do 5
(najvisja). Za pravilno izbiro stopnje energije pri prvem tretmaju na vsakem predelu najprej
preskusite delovanje na posamezni stopnji:

Polozite POVRSINO ZA TRETMA na kozo in pritisnite sprozilec za dovod enega
impulza. Pri tem bodite pozorni, da se z dlanjo dotikate OSNOVNE

ELEKTRODE skupaj s SPROZILCEM IMPULZOV (glejte sliko). -
Ce se z dlanjo ne dotikate OSNOVNE ELEKTRODE, ne bo potekalo —~—cf
krozenje galvanske energije, potrebne pri tretmaju. \

Ce ne ob¢utite nenormalnega neudobja, ponovno pritisnite

OSREDNJI GUMB. Tako boste povecali stopnjo energije. Ponovno sprozite impulz na
drugem predelu s stopnjo energije 2.

Nadaljujte s testiranjem s povecano stopnjo energije, dokler ne boste dosegli najvisje
stopnje, pri kateri se boste $e pocutili udobno. Ce po eni uri ne opazite nobenih
nezelenih ucinkov, lahko pri¢nete s celotnim tretmajem na tej stopniji energije.

Ta test ponovite na vsakem predelu telesa, ki ga zelite obdelati.

8. Ce Zelite nastaviti stopnjo energije, veckrat zapored pritisnite OSREDNJI GUMB za
povecanje stopnje energije od 1 do 5 in od 5 nazaj na 1, dokler ne nastavite zelene stopnje
energije. INDIKATORSKE LUCKE STOPNJE ENERGLE kaZejo nastavitev stopnje energije.
Podrobni opis je naveden v okvir¢ku »Stopnja energije« spodaj.

Stopnja energije - Stopnja energije doloca intenzivnost svetlobnega pulza, ki ga
pripomocek Silk'n Infinity™ dovaja v vaso kozo. S povecevanjem stopnje energije se
izboljSujejo rezultati odstranjevanja dlak, hkrati pa tudi tveganje moznih nezelenih ucinkov
in zapletov. Pripomocek Silk'n Infinity™ deluje s petimi stopnjami energije, od 1 (najnizja)
do 5 (najvisja), ki jih predstavlja pet indikatorskih luck za stopnjo energije.

Pri vsakem ponovnem vklopu pripomocka Silk'n Infinity™, se stopnja energije samodejno
ponastavi na najnizjo stopnjo. Svetila bo samo ena INDIKATORSKA LUCKA STOPNJE
ENERGLE. Ce Zelite nastaviti stopnjo energije, veckrat zapored pritisnite OSREDNJI GUMB
za povecanje stopnje energije od 1 do 5 in od 5 nazaj na 1.
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9. POVRSINO ZA TRETMA polozite na kozo in poskrbite, da bo koza napeta in gladka. Takoj,
ko je POVRSINA ZATRETMA v stiku s kozo, bo zacela pocasi utripati INDIKATORSKA LUCKA
PRIPRAVLJEN/OPOZORILO O BARVI KOZE.

Pazite, da se boste dotikali ELEKTRODE ZA DOTIK na spodniji strani naprave, saj bo le tako
sklenjen galvanski tokokrog in se bo pripomocek aktiviral.

10. Pritisnite SPROZILEC IMPULZOV. Naprava bo najprej zaznala barvo vase koze. Ce je barva
koze dovolj svetla za varno uporabo, bo pripomocek sprozil galvansko krozenje. Morda
boste obcutili nezno $¢emenje. To je povsem normalno, saj galvanska obdelava deluje
in razsirja vase pore za bolj$o uporabo pripomocka. Takoj po tem bo naprava sprozila
svetlobni impulz v vaso kozo in INDIKATORSKA LUCKA PRIPRAVLIEN/OPOZORILO O BARVI
KOZE bo ugasnila. Videli boste svetel blisk svetlobe in hkrati slizali tih pok, kar je normalni
zvok pri delovanju te naprave. Obcutili boste blag obcutek toplote in $¢emenja. Silk'n
Infinity™ se bo takoj ponovno napolnil za naslednji impulz.

Po nekaj sekundah bo INDIKATORSKA LUCKA PRIPRAVLIEN/OPOZORILO O BARVI KOZE
ponovno zasvetila in zacela pocasi utripati, ko boste pripomocek ponovno pritisnili ob
kozo.

11. POVRSINO ZA TRETMA umaknite s predela koze, ki ste ga ze obdelali.
12. Izberite nacin uporabe za vas tretma. Silk'n Infinity™ lahko uporabljate na dva nacina:

»Utripanje«in »Drsenje« (ve¢ podatkov o nacini uporabe je navedenih v spodnjem

okvir¢ku).

A. Prinacinu UTRIPANJE sledite korakom od 9 do 11 na drugem mestu, dokler ne
zajamete celotnega predela.

B. Pri nacinu DRSENJE pritisnite in pridrzite SPROZILEC IMPULZOV in pripomocek
nezno premikajte po predelu tretmaja.

0 Ce se na kozi pojavijo mehuriji ali opekline,

TAKOJ PRENEHAJTE Z UPORABO!
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Nacini uporabe

UTRIPANJE

UTRIPANJE je najboljsa tehnika za uporabo pri visjih stopnjah energije, saj omogoca boljsi
nadzor nad predelom koze.

Pri utripanju se morajo svetlobni impulzi s pripomockom Silk'n Infinity™ nanasati v vrstah, tako
da zacnete na eni strani vsake vrste in nadaljujete proti njenemu koncu, saj tako preprecite
veckratno uporabo na istem predelu oziroma prekrivanje predelov, ki jih obdelujete.

Pri utripanju pripomocek Silk'n Infinity™ zdeluje tako, da POVRSINA ZA TRETMA ustvarja zacasno
blago sen¢enje na meji predela, ki ga obdelujete. Pri vsakem premiku polozaja POVRSINE ZA
TRETMA upostevajte te oznake pritiska kot vodilo za pravilno namestitev naslednjega impulza ter
preprecevanje nastanka tako neobdelanih predelov kot tudi prekrivanja posameznih impulzov.

DRSENJE

DRSENJE je najboljsi nacin uporabe pri nizkih stopnjah energije in za hitrejse in ucinkovitejse
izvajanje tretmaja.

Pri drsenju neprekinjeno pritiskajte SPROZILEC IMPULZA in s pocasnimi drsecimi gibi nezno
premikajte pripomocek tako, da bo v stalnem stiku s koZo. Napravo nezno premikajte po
obdelovanem predelu. Pri nizjih stopnjah energije potrebuje pripomocek samo 1 do 1,5
sekunde, da se med impulzi ponovno napolni, kar vam zagotavlja nenehno zaporedje utripov.

A Poskusajte se izogibati nanosu prekrivajocih se impulzov!

V posameznem tretmaju odstranjevanja dlacic lahko isti predel koze
obdelate samo enkrat!

Ce boste posamezni predel koze v istem tretmaju obdelali ve¢ kot
enkrat, se povec¢a moznost pojavljanja nezelenih ucinkov.

ﬁ se na kozi pojavijo mehurji ali opekline,
TAKOJ PRENEHAJTE Z UPORABO!




SENZOR BARVE KOZE

Odstranjevanje dlak na porjaveli koZi s pomocjo svetlobe lahko povzroci nezelene ucinke,
kot so opekline, mehurji in spremembe barve koze (hiper- ali hipopigmentacija).

Za preprecevanje napacne uporabe edinstven SENZOR BARVE KOZE v pripomocku Silk'n
Infinity™ meri odtenek polti obdelane koZe na zacetku vsakega tretmaja in ob¢asno med
samim tretmajem. Ce SENZOR BARVE KOZE zazna ton koze, ki je pretemen za uporabo
pripomocka Silk'n Infinity™, bo samodejno ustavil oddajanje impulzov.

Ce ne vidite nobenega svetlobnega impulza in ¢e INDIKATORSKA LUCKA PRIPRAVLIEN/
OPOZORILO O BARVI KOZE hitro utripa, je to pokazatelj, da je va$ odtenek koze, kot ga je
izmeril SENZOR BARVE KOZE, pretemen za varno uporabo. Poskusite uporabiti pripomocek
na drugem predelu telesa ali pa se obrnite na sluzbo za stranke Silk'n®.

9.1. Kaj lahko pric¢akujete pri uporabi pripomocka Silk’n Infinity™?

Za mnoge je lahko uporaba pripomocka Silk'n Infinity™ prva izkusnja z napravo s pulzirajo¢o
svetlobo, ki je namenjena za domaco uporabo. Silk'n Infinity™ je preprost za uporabo,
tretmaji odstranjevanja dlacic pa so hitri. Med uporabo pripomocka Silk'n Infinity™ je
normalno, da se pojavljajo in da obcutite:

Hrup ventilatorja - hladilni ventilator v pripomocku Silk'n Infinity™ oddaja zvoke
podobne zvokom susilca za lase.

Pri vsakem impulzu se slisi tih pok - ko se aktivira svetloba HPL™, je normalno, da slisite
tih pok socasno z bliskom svetlobe.

Obcutek toplote in mravljincenja - med vsakim galvanskim in pulznim zaporedjem je
normalno, da obcutite blag obcutek toplote in mravljincenja zaradi galvanske in svetlobne
energije.
Blagardeca ali roznata obarvanost — med in takoj po vasem tretmaju s pripomockom
Silk'n Infinity™ ni nenavadno, ¢e opazite nekaj zelo blage roznate obarvanosti koze. To je
obic¢ajno najbolj opazno okoli samih dlacic.
Ce pa opazite mo¢no rdecico, nastanek mehurjev ali opeklin, takoj prenehajte z uporabo
pripomocka Silk'n Infinity™.
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9.2. Po uporabi pripomocka Silk’n Infinity™

1. Ko koncate s tretmajem, pripomocek Silk'n Infinity™ izklopite z daljsim pritiskom
OSREDNJEGA GUMBA. Ne pozabite zadnje nastavitve stopnje energije, ki ste jo uporabljali,
saj pri ponovnem vklopu pripomocka Silk'n Infinity™ ta stopnja ne bo ohranjena.

2. NAPAJALNIK izklopite iz elektri¢ne vti¢nice.

3. Po vsakem tretmaju odstranjevanja dlacic, temeljito ocistite Silk'n Infinity™, zlasti POVRSINO
ZATRETMA (glejte: »Ciscenje pripomocka Silk'n Infinity™«).

4. Priporo¢amo, da po ¢iscenju pripomocek Silk'n Infinity™ shranite v originalni embalazi in
pazite, da ne pride v stik z vodo.

Priporo¢amo vam, da po tretmaju na obdelane predele koze nanesete losjon
za telo in saj si bo tako vasa koza hitreje opomogla. Uporabite lahko prilozen
losjon za telo ali svojega.

Predelov telesa, na katerih ste med tretmajem uporabili stopnjo energije od
2 do 5, ne izpostavljajte soncu. Pazite, da obdelano kozo temeljito zavarujete

@ Nega kozZe po tretmaju odstranjevanja dlak

vasem zadnjem tretmaju za odstranjevanje dlacic.
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10.Vzdrzevanje pripomocka Silk'n Infinity™

10.1. Ciséenje pripomocka Silk’n Infinity
Po vsakem tretmaju odstranjevanja dlacic pozorno ocistite Silk'n Infinity™, Se posebej
POVRSINO ZATRETMA.

1. Pred ¢iscenjem pripomocek Silk'n Infinity™ izkljucite iz elektricnega omrezja.

2. Za ciscenje uporabite ¢isto suho krpo in Cistilno sredstvo, ki je namenjeno posebej za
ciscenje elektronskih naprav, ter nezno obrisite povrsino pripomocka Silk'n Infinity™, zlasti
POVRSINO ZA TRETMA.

Pripomocka Silk'n Infinity™ in njegovih delov nikoli ne potapljajte v vodo ali druge tekocine!
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11. Povezite pripomocek Silk’n Infinity™ prek
povezave Bluetooth

11.1 Prenesite aplikacijo »Silk’'n odstranjevanje dlak« in pripomocek povezite z njo.
Brezplacna aplikacija »Silk'n odstranjevanje dlak« vam nudi podporo na vsakem koraku
uporabe pripomockov Silk'n za odstranjevanje dlak, ustvari osebni nacrt tretmajev, pomaga

pri sprejemanju najvarnejsih in najbolj premisljenih odlocitev ter vam skozi celoten postopek
tretmajev zagotavlja najboljse rezultate.

Kot lastnik pripomocka Silk'n Infinity™ lahko uzivate tudi v nasih naprednih funkcijah aplikacije
prek povezave Bluetooth!

Preprosto prenesite aplikacijo in sledite postopkom registracije in seznanjanja prek povezave
Bluetooth.

Za brezplacen prenos aplikacije Silk'n odstranjevanje dlak, skenirajte:
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12. Odpravljanje tezav

12.1

12.2

12.3.
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. »Moj pripomocek Silk’n Infinity™se ne vklopi.«

Preverite, ali je NAPAJALNIK pravilno priklju¢en v pripomocek Silk'n Infinity™.
Preverite, ali je NAPAJALNIK pravilno prikljucen v elektri¢no vti¢nico.

A Galvanski impulz se ne sprozi, ko pritisnem gumb SPROZILEC IMPULZOV

Pazite, da se bo vasa dlan dotikala OSNOVNE ELEKTRODE, ko pritisnete SPROZILEC
IMPULZOV Za tretma z galvanskim kroZenjem je treba galvanski krog skleniti, tako da
hkrati pritisnete sproZilec in elektrodo, saj lahko le tako uc¢inkovito obdelate vaso kozo.

»Svetlobni impulz se ne sprozi, ko pritisnem gumb SPROZILEC IMPULZOV«

Preverite, ali rumena INDIKATORSKA LUCKA PRIPRAVLIEN/OPOZORILO O BARVI KOZE
pocasi utripa, zagotovite dober stik s koZo in poskrbite, da bo POVRSINA ZA TRETMA
enakomerno in ¢vrsto pritisnjena ob kozo. Zaradi vase varnosti bo SPROZILEC IMPULZOV
sprozil impulz, samo ¢e je POVRSINA ZA TRETMA ¢vrsto pritisnjena ob koZo.

Preverite INDIKATORSKO LUCKO OPOZORILA ZA BARVE KOZE. Ce hitro utripa, je to znak,
da je barva odtenka vase koze, kot ga je izmeril SENZOR BARVE KOZE, pretemna za varno
uporabo. Poskusite uporabiti pripomocek na drugem predelu telesa ali pa se obrnite na
sluzbo za stranke Silk'n®.

Ce rumena lucka stalno sveti skupaj s katero koli drugo indikatorsko lu¢ko je prislo do
sistemske napake.

Napravo izkljucite in ponovno vkljucite. Ce tezave ne izginejo, se obrmite na lokalno
sluzbo za stranke Silk'n.

Preverite, ali vse lucke utripajo skupaj v krogu. Ce je tako, izklopite napravo iz vira
napajanja. Naprava je dosegla konec svoje Zivljenjske dobe. Napravo je treba odstraniti
na ustrezen nacin. Staro opremo odnesite na najblizje zbirno mesto za elektronske
odpadke, za varno in ucinkovito odstranjevanje.



A Naprave Silk’n Infinity™ ne poskusajte odpreti ali popravljati. Popravila

lahko izvajajo samo v pooblascenih servisnih centrih Silk’n.

Odpiranje pripomocka Silk'n Infinity™ vas lahko izpostavi nevarnim elektri¢nim delom in pulzirajoci
svetlobni energiji, kar lahko povzroci hude telesne poskodbe in/ali trajno poskodbo oci.

Ce poskusite pripomocek Silk'n Infinity™ odpreti, ga lahko pri tem poskodujete in s tem
razveljavite svojo garancijo. Ce je vasa naprava pokvarjena ali poskodovana in potrebuje
popravilo, se obrnite na sluzbo za stranke Silk'n®.

13. Sluzba za stranke

Za ve¢ informacij o izdelkih Silk'n® obiscite lokalno spletno mesto Silk'n® na naslovu
www.silkn.eu ali www.silkn.com.

Ce vasa naprava ne deluje, je poskodovana in potrebujete popravilo ali za kakréno koli drugo
pomoc se obrnite na lokalno sluzbo za stranke Silk'n®:

za stranke v ZDA in Kanadi: 1-877-DO-SILKN/1-877-367-4556, contact@silkn.com

Drzava Servisna Stevilka | E-posta

Francija 0891-655557 serviceconsommateurfr@silk.eu
Belgija 0900-25006 serviceconsommateurbe@silkn.eu
Nizozemska 0900-2502217 klantenservicenl@silkn.eu

Spanija 807088200 servicioalcliente@silkn.eu

ZK 0906-2130009 customercareuk@silkn.eu

Irska 1800901512 CustomercarelE@silkn.eu
Portugalska CustomercarePT@silkn.eu
Skandinavske drzave CustomercareSC@silkn.eu

Turcija info@silkn.com.tr
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14. Tehnic¢ni podatki

Galvansko

70-400 mikroamperov (UA)

Velikost predela

09cmx3cml[2,7 cm?]

Tehnologija

Home Pulsed Light™

Najvisja stopnja energije

Najvec 5 J/cm?

Valovna dolzina

475-1.200 nm

Cas polnjenja/napajanje

Neprekinjeno delovanje

Elektri¢ne zahteve

100-240VAC, 2 A

Delovanje in varnost

Senzor barve koze brezhibno zagotavlja
uporabo samo na primernih vrstah koze

Velikost embalaze

180 x 180 x 100 cm

Teza sistema 200 gr

Delovanje 10°C do 35°C
Temperatura - -

Shranjevanje | -40do +70°C

) Delovanje 30do75% Vv

Relativna vlaznost

Shranjevanje | 10do 95 %V

Delovanje 700 do 1060 hPa
Zracni tlak - -

Shranjevanje | 500 do 1060 hPa
Napajalnik KSAPV361200300D5
Nazivna 100-240V, 50-60 Hz, 0,9 A
moc 12 Vizmenicni tok; 3 A

144




Copyright 2015 © Home Skinovations Ltd. Wszelkie prawa zastrzezone.
Data wydruku: 09/2015

Home Skinovations Ltd. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ninigjszym produkcie lub specyfikacji w celu
poprawienia wydajnosci, niezawodnosci i produktywnosci. Informacje przekazane przez Home Skinovations Ltd. uwaza sie
za prawidtowe i wiarygodne w czasie publikacji. Jednakze Home Skinovations Ltd. nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci

za korzystanie z produktu. Nie udziela sie zadnej gwarancji, dorozumianej ani innej w ramach zadnych patentéw ani praw
patentowych Home Skinovations Ltd. Zadna cze$¢ niniejszego dokumentu nie moze by¢ kopiowania ani przekazywana

w jakiejkolwiek formie ani za pomocg jakichkolwiek srodkéw do zadnych celéw bez wyraznej, pisemnej zgody Home
Skinovations Ltd. Dane podlegaja zmianie bez powiadomienia.

Home Skinovations Ltd. posiada patenty i wnioski patentowe w toku przyznawania, znaki towarowe, prawa autorskie oraz
inne prawa wiasnosci intelektualnej odnoszace sie do przedmiotu w niniejszej dokumentacji. Urzadzenie, o ktérym mowa
w niniejszym dokumencie nie stanowi zadnych licencji do powyzszych patentdw, znakdw towarowych, praw autorskich
ani innych praw wiasnosci intelektualnej z wytaczeniem tych wyraznie okreslonych pisemnie w umowie zawartej pomiedzy
Home Skinovations Ltd. a uzytkownikiem. Specyfikacja podlega zmianie bez powiadomienia.

Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 2069206, IZRAEL www.silkn.com, info@silkn.com
Spis tresci

1. Przed pierwszym uzyciem 146
1.1 Opis urzadzenia Silk'n Infinity™ 146
1.2. Zawartos¢ opakowania 147
2. Przeznaczenie urzadzenia Silk’n Infinity™ 148
3. Bezpieczenstwo podczas stosowania urzadzenia Silk'n Infinity™ 149
4. Przeciwwsk lia 150
5. Nie stosowac urzadzenia Silk'n Infinity™, jesli: 155
6. Unikac stosowania urzadzenia Silk'n Infinity™, jesli ktérekolwiek z ponizszych dotyczy uzytkownika .......

7. Mozliwe dziatania uboczne podczas korzystania z Silk'n Infinity™

8. Dlugotrwaty sposéb usuwania wtoséw Silk'n Infinity™ 158
9. Przystapienie do korzystania z urzadzenia 160

9.1. Jakich efektéw oczekiwac po zabiegach wykonywanych przy uzyciu urzadzenia Silk'n Infinity™? .
9.2. Po zabiegu przy uzyciu urzadzenia Silk'n Infinity™
10. Konserwacja urzadzenia Silk'n Infinity™
10.1. Czyszczenie Silk'n Infinity™
11. Podtaczanie urzadzenia Silk’n Infinity™ do Bluetooth
12. Usuwanie usterek
12.1. ,Moje urzadzenie Silk'n Infinity™ nie uruchamia sie".

12.2.,Po naciénieciu przycisku PULSE TRIGGER (WEACZNIK IMPULSOW) nie sa emitowane impulsy prady galwanicznego’ ...........168
12.3.,Po naciénieciu przycisku PULSE TRIGGER (Wt ACZNIK IMPULSOW) nie sa emitowane impulsy lekkie" ... 168
13. Obstuga klienté 169
14. Specyfikacje 170

15. Etykieta 171




Przed pierwszym przystapieniem do korzystania z urzadzenia Silk’n Infinity™ zaleca
sie przeczytanie niniejszej instrukcji obstugi w catosci. W szczegélnosci przeczytac
punkty dotyczace procedur korzystania z urzadzenia, obstugi urzadzenia i procedur
dotyczacych czynnosci po zakonczeniu korzystania z urzadzenia.

Zalecamy ponowne zapoznanie sie z niniejsza instrukcjg obstugi przed kazdym
uzyciem urzadzenia Silk’n Infinity™.

Silk’n Infinity™ jest urzadzeniem zasilanym elektrycznie. W zwiazku z tym nalezy
korzystac z urzadzenia ze szczeg6lnym uwzglednieniem aspektéw bezpieczenstwa.
Zaleca sie przeczytanie wszystkich ostrzezen i Srodkéw ostroznosci przed uzyciem

™

urzadzenia oraz ich przestrzeganie podczas korzystania z urzadzenia Silk’n Infinity™.

1. Przed pierwszym uzyciem

Silk’n Infinity™ jest urzadzeniem, ktérego zasada dziatania opiera sie na
oddziatywaniu swiattem w celu trwatego usunigcia wloséw, przeznaczonym do
uzytku domowego.

1.1 Opis urzadzenia Silk’n Infinity™

URZADZENIE DO USUWANIA WLOSOW Silk'n Infinity™ ma na wyposazeniu POWIERZCHNIE
ZABIEGOWA oraz WEACZNIK IMPULSOW. Na wyposazeniu urzagdzenia znajduje sie rowniez
para elektrod, ZASADOWA i KONTAKTOWA w celu utworzenia i wykorzystania cyrkulacji
pradu galwanicznego podczas zabiegu.
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® Wiacznik impulséw

® Przycisk centralny
@ Elektroda zasadowa @ Kontrolki wskaznika poziomu energii

® Elektroda kontaktowa Kontrolka gotowosci / ostrzegawcza
@ Czujnik koloru skory wskaznika koloru skory
® Powierzchnia zabiegowa ® Kontrolka wskaznika Bluetooth

1.2 Zawartosc opakowania

W opakowaniu urzadzenia Silk'n Infinity™ znajduja sie nastepujace elementy:
= Urzadzenie do usuwania wtoséw Silk'n Infinity™

= Zasilacz

= Niniejsza instrukcja obstugi

= Karta gwarancyjna

= Eleganckie etui
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2. Przeznaczenie urzadzenia Silk’n Infinity™

Urzadzenie Silk'n Infinity™ jest przeznaczone do usuwania niechcianych wtoséw. Urzadzenie
Silk'n Infinity™ jest rowniez przeznaczone do dtugotrwatego lub trwatego usuwania wtosow.
Pod pojeciem trwatego usuwania wtoséw rozumie sie dtugoterminowe state zmniejszanie
sie liczby odrastajacych wioséw po serii zabiegdw.

Urzadzenie Silk'n Infinity™ jest przeznaczone do usuwania niechcianych wtoséw. Urzadzenie
Silk'n Infinity™ jest réwniez przeznaczone do dtugotrwatego lub trwatego usuwania wtosow.
Pod pojeciem trwatego usuwania wioséw rozumie sie dtugoterminowe state zmniejszanie
sie liczby odrastajacych wioséw po serii zabiegdw.

Urzadzenie Silk'n Infinity™ moze by¢ stosowane w celu usuniecia niechcianych wtoséw na
ciele.

Idealnymi obszarami ciata, ktére mozna poddawac zabiegowi przy uzyciu urzadzenia Silk'n
Infinity™ sg pachy, okolice bikini, ramiona, twarz, plecy i klatka piersiowa.

148



3. Bezpieczenstwo podczas stosowania urzadzenia
Silk’'n Infinity™

W urzadzeniu Silk’n Infinity™ najwazniejsze jest bezpieczenstwo.

Technologia HPL™ zastosowana w urzadzeniu Silk'n Infinity™ - najwyzszy poziom
bezpieczenstwa przy najnizszym poziomie energii

Technologia Home Pulsed Light™ umozliwia trwate usuwanie wtoséw przy zastosowaniu
zaledwie utamkowej czedci poziomu energii w poréwnaniu z innymi urzadzeniami do
usuwania wtoséw wykorzystujacych technologie oddziatywania swiattem. Niski poziom
energii wykorzystywany w urzadzeniu Silk'n Infinity™ zmniejsza potencjalne ryzyko
szkodliwego dziatania dla zdrowia, wystepowania komplikacji, a takze przyczynia sie do
zapewnienia catkowitego bezpieczeristwa uzytkownika.

Silk'n Infinity™ chroni Twoja skére

Usuwanie wioséw metoda oddziatywania Swiatta nie jest przeznaczone dla skory opalone).
Urzadzenie Silk'n Infinity™ ma wbudowany czujnik koloru skory, ktory dokonuje pomiaru
karnacji na powierzchni skory i wiacza poziom energii odpowiedni do danej karnacji.

Ponadto POWIERZCHNIA ZABIEGOWA URZADZENIA wynoszaca 3 cm?, przez ktérg
doprowadzane sg impulsy swietlne, znajduje sie w zagtebieniu urzadzenia. Dzigki
temu urzadzenie Silk'n Infinity™ chroni skére przed bezposrednim kontaktem skory z
POWIERZCHNIA ZABIEGOWA urzadzenia.

Silk’n Infinity™ chroni Twoje oczy

Urzadzenie Silk'n Infinity™ ma wbudowane rozwiazania chronigce oczy. Zostato ono
zaprojektowane w taki sposéb, aby impulsy swiatta nie mogty by¢ emitowane, gdy
POWIERZCHNIA ZABIEGOWA urzadzenia jest skierowana w strone otoczenia. Funkcja
bezpieczerstwa umozliwia przeprowadzenie zabiegu wytacznie wtedy, gdy POWIERZCHNIA
ZABIEGOWA znajduije sie w kontakcie ze skora.
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4., Przeciwwskazania

Wazne informacje dotyczace bezpieczenstwa - przeczytac przed uzyciem!

Urzadzenie Silk'n Infinity™ nie jest przeznaczone dla kazdego. Zaleca sie przeczytanie i
rozwazenie informacji podanych w nastepnym punkcie przed uzyciem urzadzenia. W celu
uzyskania dodatkowych informacji i spersonalizowania urzadzenia zapraszamy do odwiedzenie
strony www.silkn.com lub wwwisilkn.eu.
Usuwanie wifosow leserem lub przy uzyciu Zrédet technologii intensywnego $wiatta
impulsowego moze u niektorych oséb zwiekszy¢ intensywnos¢ odrostu wioséw. W oparciu o
dostepne obecnie dane najbardziej narazone na wystapienia takiego dziatania ubocznego sg
kobiety pochodzace z krajow $rodziemnomorskich, Bliskiego Wschodu i Azji Potudniowej w
zakresie zabiegdw wykonywanych na twarzy i szyi.

Ostrzezenie

Wskazowka dotyczaca

Nie stosowac
urzadzenia Silk'n
Infinity™ na opalonej

skorze.
To jest
niebezpieczne!

"

Patrz wykres koloru skéry
i wloséw na opakowaniu.

‘ Mozliwe wyniki

Poddawanie zabiegowi
opalonej skory przy
uzyciu urzadzenia
Silk'n Infinity™

moze powodowac
niepozadane

objawy, takie jak
zaczerwienienia i
uczucie dyskomfortu.

bezpieczenstwa

W urzadzeniu Silk'n Infinity™
wbudowany zostat unikalny
CZUINIK KOLORU SKORY
umozliwiajacy dokonywanie
pomiaru karnacji skory na poczatku
kazdego zabiegu podczas

sesji. CZUJNIK KOLORU SKORY
gwarantuje, ze impulsy beda
emitowane wyfgcznie na skore o
wiasciwym kolorze.
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Ostrzezenie

Mozliwe wyniki

Wskazéwka dotyczaca

Nie stosowa¢
poziomow
energii 2-5
urzadzenia
Silk’n Infinity™
na opalonej
skorze ani po
opalaniu sie
(whaczajac
solarium).

Nie wystawiac
na dziatanie
stonca
obszarow ciata
poddanych
zabiegowi.

Poddawanie zabiegowi
obszaréw ciafa
wystawionych na dziatanie
promieni stonecznych za
pomoca urzadzenia Silk'n
Infinity™ przy ustawionym
poziomie energii 2-5
moze powodowac
niepozadane objawy,
takie jak zaczerwienienia

i uczucie dyskomfortu

na skorze. Opalona skora,
w szczegdlnosci tuz po
opalaniu, zawiera duze
ilosci pigmentu zwanego
melanina.

Odnosi sie to do
wszystkich rodzajow
skory i karnacji, wiaczajac
rowniez te, ktére nie
opalaja sie zbyt szybko.
Obecnos¢ duzej ilosci
melaniny naraza skére

na wieksze ryzyko niz
jakiekolwiek usuwanie
wioséw metoda
impulsow Swietlnych.

bezpieczenstwa

W przypadku stosowania kazdego poziomu
energii wyzszego niz najnizszy nalezy

unika¢ wystawiania na dziatanie promieni
sfonecznych na 4 tygodnie przed i 2
tygodnie po zabiegu przy uzyciu urzadzenia
Silk'n Infinity™.

Poprzez wystawianie na dziatanie promieni
sfonecznych rozumie sie wystawianie

na bezposrednie dziatanie promieni
stfonecznych bez ochrony ciggiem przez
ponad 15 minut lub wystawianie na dziatanie
rozproszonych promieni stonecznych
ciggiem przez ponad godzine. W celu
ochrony skoéry poddanej ostatnio zabiegowi
przed wystawieniem na dziatanie promieni
sfonecznych nalezy stosowac i doktadnie
naktadac krem z filtrem przeciwstonecznym
SPF30 lub wyzszym przez 2 tygodnie po
kazdej sesji usuwania wtosow.

Najnizszy poziom energii (1) urzadzenia Silk'n
Infinity™ jest przeznaczony w szczegdlnosci
w celu bezpiecznego uzycia urzadzenia,
nawet po wystawieniu na dziatanie promieni
sfonecznych.

Po wystawieniu na dziatanie promieni
stonecznych mozna kontynuowac
stosowanie zabiegow przy uzyciu Silk'n
Infinity™, jednak wytacznie przy ustawieniu
najnizszego poziomu energii.
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Ostrzezenie

Mozliwe wyniki

Wskazowka dotyczaca

Nigdy nie stosowac
urzadzenia Silk’'n
Infinity™ wok®ét i blisko
oczu.

Urzadzenie Silk'n
Infinity™ moze

by¢ stosowane do
wykonywania zabiegow
na twarzy, jednak
nalezy zachowac
szczegolng ostroznose,
aby unikac¢ kontaktu z
oczami.

bezpieczenstwa

Urzadzenie Silk'n Infinity™ ma
wbudowane rozwigzania chronigce
oczy. Zostato ono zaprojektowane
w taki sposéb, aby impulsy Swiatta
nie mogty by¢ emitowane, gdy
POWIERZCHNIA ZABIEGOWA
urzadzenia jest skierowana w strone
otoczenia. WEACZNIK IMPULSOW
umozliwia przeprowadzenie
zabiegu wytacznie wtedy, gdy
POWIERZCHNIA ZABIEGOWA
znajduje sie w kontakcie z tkanka.

Nie poddawac zabiegowi
takich miejsc, jak
tatuaze, make-up
permanentny, ciemne
brwi lub ciemne
przebarwienia (tzn. duze
piegi, znaki wrodzone,
znamiona i narosla).
Uwaga! Brodawki,
genitalia lub wargi
moga by¢ poddawane
zabiegowi - jesli jednak
sg one naturalnie
ciemne, nalezy
STOSOWAC WYLACZNIE
POZIOM ENERGII 1!

Poddawanie zabiegowi
przy uzyciu Silk'n
Infinity™ jakichkolwiek
obszaréw o ciemniejszej
karnagji lub wiekszym
stezeniu pigmentu
moze powodowac
niepozadane

objawy, takie jak
oparzenia, pecherze

i zmiany koloru skory
(przebarwienia lub
odbarwienia).

Pokry¢ ciemniejsze obszary skory
materiatem, ktory nie bedzie
absorbowat promieni $wietlnych,
takim jak biata odziez lub biata
tasma medyczna.
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Ostrzezenie

Mozliwe wyniki

Wskazéwka dotyczaca

Nie poddawac zabiegowi
obszaréw skéry z aktywna
egzema, tuszczycg, zranionej,
z otwartymi ranami lub
zainfekowanej (z opryszczka)
ani o nietypowym wygladzie
spowodowanym przez
choroby uktadowe lub
metaboliczne (na przykfad
cukrzyca).

Stosowanie zabiegdw
opartych na metodach
oddziatywania
impulsami swietlnymi
na obszarach o
wiekszej wrazliwosci
moze powodowac
niepozadane dziatania.

bezpieczenstwa

Przed uzyciem urzadzenia Silk'n
Infinity™ odczekac do ustapienia

jakichkolwiek objawdw na skérze.

Obszary zabiegu, na
ktorych wystapita
wczesniej opryszczka.

Stosowanie zabiegow
opartych na metodach
oddziatywania
impulsami Swietlnymi
na obszarach o
wiekszej wrazliwosci
moze powodowac
niepozadane dziatania.

Przed uzyciem Silk'n Infinity™
skonsultowac sie z lekarzem
w celu otrzymania leczenia
prewencyjnego.

Nie stosowac zabiegow
za pomocg Silk'n Infinity
w przypadku cigzy lub
karmienia.

™

Zmiany hormonalne
zachodzace
podczas cigzy

mogg powodowac
zwiekszenie
wrazliwosci skory i
ryzyko wystapienia
objawow
niepozadanych.
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Ostrzezenie

Mozliwe wyniki

Wskazowka
dotyczaca
bezpieczenstwa

Nie wykonywac zabiegéw
na obszarach, na ktérych w
przysztosci maja rosnac wiosy.

Wyniki zabiegu sa trwate.

Trzymac urzadzenie Silk'n
Infinity™ z dala od wody.
Nie umieszczac ani nie
przechowywac urzadzenia
Silk'n Infinity™ w miejscu, z
ktoérego moze spasc lub by¢
potracone. Nie umieszczac
urzadzenia na wannie,
umywalce ani w zadnym
innym miejscu, w ktérym
moze znajdowac sie¢ woda.

Moze to doprowadzi¢ do
niebezpiecznego porazenia
pradem elektrycznym.

Nie stosowac urzadzenia
Silk'n Infinity™ podczas
kapieli ani po jego
zwilzeniu lub zmoczeniu.
Niezwtocznie odtaczy¢ od
zasilania, jesli urzadzenie
wpadnie do wody.

Nie otwiera¢ ani nie
naprawiac urzadzenia Silk'n
Infinity™.

Otwarcie urzadzenia

Silk'n Infinity™ moze

narazi¢ uzytkownika na
kontakt z niebezpiecznymi
komponentami elektrycznymi
i energig $wiatfa impulsowego,
ktoére moga prowadzi¢ do
powaznych obrazen ciata
niebezpiecznych dla zdrowia
i/lub trwatego uszkodzenia
wzroku. Moze to réwniez
prowadzi¢ do uszkodzenia
urzadzenia i utraty gwarandji.

Prosimy o kontakt z
dziatem obstugi klienta
Silk'n® w przypadku
koniecznosci jego
naprawy w wyniku
pekniecia lub
uszkodzenia.
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5. Nie stosowac urzadzenia Silk’n Infinity™, jesli:

Urzadzenie jest obstugiwane

przy uzyciu wtyczek, nasadek
lub akcesoriéw innych, niz te

dostarczone przez Infinity.

Nasadki i akcesoria nie
sq zalecane przez firme

Home Skinovations Ltd.

Niezwitocznie zaprzestac
uzytkowania i skontaktowac sie
z dziatem obstugi klienta Silk'n®.

Urzadzenie ma uszkodzony
przewod lub wtyczke.

Nie dopuszcza¢ do
kontaktu przewodu
zasilajacego z goracymi
powierzchniami.

Niezwitocznie zaprzestac
uzytkowania i skontaktowac sie
z dziatem obstugi klienta Silk'n®.

Mozna wyczuc¢ lub zobaczy¢
dym podczas korzystania z
urzadzenia.

Niezwtocznie zaprzestac
uzytkowania i skontaktowac sie
z dziatem obstugi klienta Silk'n®.

Urzadzenie nie dziata
prawidtowo lub jest
uszkodzone.

Niezwtocznie zaprzestac
uzytkowania i skontaktowac sie
z dziatem obstugi klienta Silk'n®.

CZUJNIK KOLORU
SKORY jest pekniety lub
uszkodzony.

Niezwitocznie zaprzestac
uzytkowania i skontaktowac sie

z dziatem obstugi klienta Silk'n®.

Obudowa zewnetrzna jest
peknieta lub rozchodzi sie.

Niezwitocznie zaprzestac
uzytkowania i skontaktowac sie

z dziatem obstugi klienta Silk'n®.
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6. Unikac stosowania urzadzenia Silk’n Infinity™

w przypadku:

Tendencji do bliznowacenia.

Epilepsji.

Chorowania na choroby zwiazang z wrazliwosciag na $wiatto, takie jak
porfiria, wielopostaciowe zapalenie skéry, pokrzywka stoneczna, toczen itp.

Chorowania na nowotwor skory lub posiadanie na skorze obszarow o
potencjalnym ryzyku zachorowania na nowotwor skory.

Otrzymywania w ciggu ostatnich trzech miesiecy radioterapii lub
chemioterapii.

Standw, ktére w opinii lekarza, moga by¢ niebezpieczne po poddaniu ich
zabiegowi.

Gdy przyjmowano w ciggu ostatnich 6 miesiecy leki aplikowane na skére
przepisane przez lekarza na recepte.

Przed
zastosowaniem
urzadzenia
Sitk'n Infinity™
skontaktowac
sie z lekarzem.

7. Mozliwe dziatania uboczne podczas korzystania z Silk'n Infinity™

W przypadku stosowania urzadzenia zgodnie z zaleceniami dziatania uboczne i komplikacje
powigzane z zastosowaniem Silk'n Infinity™ wystepuja bardzo rzadko. Jednakze kazdy zabieg
kosmetyczny, wtaczajac te przeznaczone do uzytku domowego, pocigga za soba pewne ryzyko.
W zwiazku z powyzszym wazne jest, aby zapozna¢ sie i zaakceptowac ryzyko i komplikacje,
jakie moga wystapi¢ podczas korzystania z urzadzen do usuwania wioséw metoda $wiatta

impulsowego przeznaczonych do uzytku domowego.
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Stopien
ryzyka

Dzialania niepozadane

Niewielki Uczucie dyskomfortu na skérze -

generalnie usuwanie wioséw metoda Swiatta impulsowego jest dobrze
tolerowane, a wigkszo$¢ uzytkownikdw stwierdza jedynie nieznaczne uczucie
dyskomfortu okreslane jako fagodne uczucie pieczenia na obszarach skory
poddanych zabiegowi. Uczucie pieczenia wystepuje zazwyczaj podczas
wykonywania lub przez kilka minut po zabiegu. Niewielki
Wszystkie inne objawy poza uczuciem nieznacznego dyskomfortu sa uwazane
za nietypowe i 0znaczajg konieczno$¢ zaprzestania stosowania urzadzenia
Silk'n Infinity™ ze wzgledu na nietolerancje zabiegdw usuwania wioséw lub
poziom energii podczas zabiegu byt ustawiony na zbyt wysoki.

Zaczerwienienia na skorze -
skora moze sie zaczerwienic tuz po zastosowaniu Silk'n Infinity™ lub w ciagu 24
godzin od jego uzycia. Zaczerwienienia zazwyczaj ustepuja w ciggu 24 godzin.

A o o Niewielki
Skonsultowac sie z lekarzem w przypadku utrzymywania sie zaczerwienienia
na skérze przez 2-3 dni.
Zwiekszona wrazliwos¢ skory —
obszary skory poddane zabiegowi sg bardziej wrazliwe, co moze powodowa | Niawielki

uczucie suchosci lub tuszczenia sie skory.
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Dziatania niepozadane

Stopien

Zmiany pigmentowe —

Silk'n Infinity™ oddziatuje na trzon wiosa, w szczegdlnosci na komarki pigmentu
w mieszku wiosowym i na sam mieszek wtosowy. Niemniej jednak istnieje ryzyko
wystapienia tymczasowego przebarwienia (zwiekszonej ilosci pigmentow

lub brazowych przebarwien) lub odbarwienia (wybielenia) otaczajacej skory.
Ryzyko zmiany pigmentacji skory wzrasta u 0séb o ciemniejszej karnacji.
Zazwyczaj przebarwienia i zmiany w pigmentadcji skdry s3 tymczasowe, a trwate
przebarwienia lub odbarwienia wystepuja niezwykle rzadko.

ryzyka

Rzadko

Nadmierne zaczerwienienia i opuchlizna -

w rzadkich przypadkach skéra poddana zabiegowi moze stac sie bardzo
zaczerwieniona i opuchnieta. Najczesciej w miejscach wrazliwych na ciele.
Zaczerwienienie i opuchlizna powinny ustapi¢ w ciagu 2-7 dni i powinny by¢
czesto oktadane lodem. Dozwolone jest delikatne oczyszczanie skory, ale
nalezy unika¢ wystawiania na dziatanie promieni stonecznych.

Rzadko

8. Dlugotrwate usuwanie wtoséw: metoda Silk’n Infinity™

Typowy petny cykl wzrostu wioséw wynosi okoto 18-24 miesiecy. W tym czasie konieczne
bedzie wielokrotne przeprowadzenie serii zabiegow przy uzyciu Silk'n Infinity™ w celu

osiagniecia efektu trwatego usuniecia wioséw.

Skutecznos¢ usuwania wioséw moze réznic sie u poszczegdlnych oséb w zaleznosci od

obszaréw ciata, koloru wtoséw i sposobu uzycia Silk'n Infinity™.

Typowy plan usuwania wtosow Silk'n Infinity™ podczas petnego cyklu wzrostu wiosow:
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Zabiegi 1-4 — co dwa tygodnie
Zabiegi 5-7 - co cztery tygodnie
Zabiegi 8 + — wykonywac zgodnie z potrzebg, do osiggniecia wymaganych rezultatow.

Oczekiwany rezultat po zabiegu usuwania wltoséw

Typy skory | Kolor wioséw | Fluencja| Obszar ciata® | Srednia liczba | Skutecznos¢
wedtug Swiatta zabiegéw1 (% usuniecia /
klasyfikacji [/em?] ponownego wzrostu
Fitzpatricka wioséw)1
Dolnaigdrna Zmniejszenie
czes¢ nég owtosienia 0 60%
. 10 Zmniejszenie
|y | Jasnobrazowal 5 , Ramiona 2%@23;';0 owlosienia 0 50%
do brazowa | Okolice bikini | tygodnie Zmniejszenie
Y9 : owtosienia 0 60%
Pachy meqszgme
owtosienia 0 55%
Dolnaigdrna Zmniejszenie
cze$¢ nég owtosienia o0 70%
' o Zmniejszenie
xY Brazowa do 345 Ramiona zizﬁ)i;é’r;o owlosienia 0 60%
czarna A Okolice bikini | tygodnie Zmniejszenie
L ’ owtosienia 0 70%
P Zmniejszenie
achy

owtosienia 0 65%
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1. Poszczegdlne wyniki zaleza od rodzaju wiosdw, jak rowniez czynnikow biologicznych wptywajacych na wzory wzrostu
wiosow. U niektdrych osdb reakcja na dziatanie zabiegdw moze byc szybsza lub wolniejsza niz w poréwnaniu do sredniej
liczby zabiegdw.

2. Nie mozna jednak oczekiwac trwatego usuniecia wioséw po jednorazowym lub dwukrotnym zabiegu. Czas trwania fazy
spoczynkowej mieszkow wiosowych réwniez zalezy od obszardw ciata.

9. Przystapienie do korzystania z urzadzenia

1. Wyja¢ URZADZENIE DO USUWANIA WEOSOW Silk'n Infinity™ oraz inne komponenty z
opakowania.

2. Podfaczy¢ przewdd ZASILACZA do gniazda zasilacza URZADZENIA DO USUWANIA
WEOSOW Silk'n Infinity™.

3. Podfaczy¢ ZASILACZ do gniazdka elektrycznego. Wszystkie kontrolki na POWIERZCHNI
KONTROLNEJ zapalg sie i zgasna kilkukrotnie po okregu.

Silk'n Infinity™ jest gotowe do uruchomienia.

Nalezy obchodzi¢ sie z urzadzeniem Silk’n

Infinity™ w bezpieczny i prawidlowy sposéb!

Wybrac obszary do przeprowadzenia zabiegu, ktére nie byly poddane
dziataniu promieni stonecznych w niedawnym czasie.

4. Skora obszaréw poddawanych zabiegowi powinna by¢ ogolona, czysta, sucha, bez
obecnosci proszkow, antyperspirantow lub dezodorantéw. Nie usuwac wtosow woskiem,
peseta ani nie wyrywac. Golenie jest waznym etapem w celu zapewnienia pozadanych
rezultatéw! Najlepsze rezultaty mozna osiggna¢ w przypadku ogolenia na 3 dni przed
zabiegiem lub w przypadku wioséw o dtugosci 1-2 mm.
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5. Nacisng¢ PRZYCISK CENTRALNY. Urzadzenie wiaczy sie, zapali sie (zielona) KONTROLKA
poziomu energii 1 i rozlegnie sie dzwiek pracy wentylatora.

6. Po okoto 1 sekundzie od nacisniecia PRZYCISKU CENTRALNEGO wiaczy sie (zotta)
KONTROLKA GOTOWOSCI / OSTRZEGAWCZA WSKAZNIKA KOLORU SKORY. Urzadzenie jest
gotowe do uruchomienia pierwszego impulsu na najnizszym poziomie energii.

Nalezy zawsze rozpoczynac przy poziomie energii 1, rozpoczecie przy wyzszym poziomie
energii zwiekszy natychmiast mozliwos¢ wystapienia dziatarh ubocznych.

7.W przypadku pierwszego zabiegu nalezy wybra¢ najbardziej dogodny poziom
energii. Urzadzenie Silk'n Infinity™ oferuje 5 poziomdw energii, od 1 (najnizszego) do 5
(najwyzszego). Aby wybra¢ odpowiedni poziom energii do pierwszego zabiegu, nalezy
sprawdzi¢ oddzielnie kazdy obszar poddawany zabiegowi:

Umiesci¢ POWIERZCHNIE ZABIEGOWA na skérze i nacisna¢ wiacznik, aby
uruchomic¢ jeden impuls. Upewnic sig, ze reka dotyka ELEKTRODY
ZASADOWEJ razem z WLACZNIKIEM IMPULSOW (zob. zdjecie).

W przypadku braku kontaktu reki zELEKTRODA ZASADOWA nie —X
zostanie wyemitowana cyrkulacja pradu galwanicznego. ; \
W przypadku braku odbiegajacego od normy dyskomfortu

nacisng¢ ponownie PRZYCISK CENTRALNY. Spowoduje to zwigkszenie poziomu
energii. Przekazac¢ jeden impuls na inne miejsce przy poziomie energii 2.
Kontynuowac sprawdzanie wigkszych pozioméw energii do czasu osiaggniecia
najwyzszego poziomu niewywotujacego dyskomfortu. Jesli w przypadku godziny

nie wystapia dziatania uboczne, mozna rozpocza¢ peten zabieg przy danym

poziomie energii.

Powtorzyc test w odniesieniu do kazdej czesci ciata, ktéra ma zosta¢ poddana
zabiegowi.

-
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8.W celu ustawienia poziomu energii nacisna¢ kilkukrotnie PRZYCISK CENTRALNY, aby
zwiekszy¢ poziom energii od 1 do 5i0d 5 bezposrednio do 1 do czasu ustawienia
wybranego poziomu energii. KONTROLKI POZIOMU ENERGII wskaza ustawienie poziomu
energii. W celu uzyskania szczegdtowych informacji patrz ramka,Poziom energii” ponizej.

Poziom energii

Poziom energii okresla intensywnos¢ impulsu swiatta Silk'n Infinity™ emitowanego na
skore. W miare wzrastania poziomu energii wzrastaja wyniki usuwania wiosow, a takze
ryzyko mozliwych dziatari ubocznych i komplikacji.

Urzadzenie Silk'n Infinity™ oferuje 5 poziomoéw energii, od 1 (najnizszego) do 5
(najwyzszego) odzwierciedlone przez 5 kontrolek poziomu energii.

Po kazdorazowym wigczeniu urzadzenia Silk'n Infinity™ poziom energii zostanie
automatycznie przywrécony do najnizszego poziomu energii. Wigczona bedzie tylko
jedna KONTROLKA POZIOMU ENERGII.

W celu ustawienia poziomu energii nacisna¢ kilkukrotnie PRZYCISK CENTRALNY, aby
zwiekszy¢ poziom energii od 1 do 5 iod 5 bezposrednio do 1.

9. Umiesci¢ POWIERZCHNIE ZABIEGOWA na skorze, upewniajac sie, ze skora jest
réwnomiernie i gtadko naciagnieta. Niezwlocznie po petnym zetknieciu POWIERZCHNI
ZABIEGOWE] ze skorg KONTROLKA GOTOWOSCI / OSTRZEGAWCZA WSKAZNIKA KOLORU
SKORY zacznie powoli migac.

Dotknac ELEKTRODY KONTAKTOWEJ w dolnej czesci urzadzenia, aby zapewni¢, ze system
galwaniczny moze wykonac cyrkulacje i wiaczyc sie.

10. Nacisna¢ WEACZNIK IMPULSOW. Urzadzenie w pierwszej kolejnosci okresli kolor
skory. Jesli kolor skéry jest wystarczajaco jasny w celu bezpiecznej aplikacji, urzadzenie
uruchomi cyrkulacje pradu galwanicznego. Moze pojawic sie odczucie mrowienia.

Jest to catkowicie normalne: zabieg galwaniczny dziata w celu powiekszenia porow i
lepszego zastosowania zabiegu. Nastepnie urzadzenie wyemituje impuls $wiatta na skore,
a KONTROLKA GOTOWOSCI / OSTRZEGAWCZA WSKAZNIKA KOLORU SKORY wyfaczy

sie. Pojawi sie jasny btysk swiatfa i rownoczesnie rozlegnie sie delikatny trzaskajacy
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dzwiek, bedacy normalnym odgtosem urzadzenia. Odczuwalne bedzie wrazenie ciepta i
mrowienia. Urzadzenie Silk'n Infinity™ natychmiast nataduje sie ponownie do kolejnego
impulsu.

Po kilku sekundach KONTROLKA GOTOWOSCI / OSTRZEGAWCZA WSKAZNIKA KOLORU
SKORY wiaczy sie ponownie i zacznie powoli migac¢ po ponownym przycisnieciu do skory.

11. Zdja¢ POWIERZCHNIE ZABIEGOWA z obszaru skéry poddawanego zabiegowi.

12. Wybra¢ metode aplikacji dla danej sesji zabiegowej. Urzadzenie Silk'n Infinity™ mozna
zastosowac na dwa sposoby:,Pulsing”i,Gliding” (w celu uzyskania szczegétowych
informacji patrz ramka metody aplikacji ponize)).

A.W przypadku metody PULSING nalezy wykona¢ kroki 9 do 11 kilkukrotnie w innym
miejscu, az do pokrycia catego obszaru.

B.W przypadku metody GLIDING nalezy nacisng¢ i przytrzymac WeACZNIK IMPULSOW i
przesuwac urzadzenie ptynnym ruchem nad obszarem poddawanym zabiegowi.

0 Jesli na skdrze pojawia sie pecherze lub oparzenia,
NATYCHMIAST PRZERWAC STOSOWANIE!

Metody wykonania zabiegu

PULSING

PULSING to najlepsza technika w przypadku stosowania wyzszych poziomdw energii,
poniewaz zapewnia lepsza kontrole obszaru pokrycia skory.

Podczas tej metody impulsy Silk'n Infinity™ powinny by¢ podawane w rzedach, zaczynajac
na jednym koricu kazdego rzedu i przesuwajac sie kolejno w kierunku drugiego korica, co
pozwoli na unikniecie wykonywania zabiegu na tym samym obszarze wiecej niz jeden raz lub
naktadania sie obszardw skory.

Podczas metody,pulsing” POWIERZCHNIA ZABIEGOWA urzadzenia Silk'n Infinity™ ma na celu
tworzy¢ tymczasowy, delikatny cien w granicach obszaru poddawanego zabiegowi. Podczas
kazdej zmiany potozenia POWIERZCHNI ZABIEGOWEJ nalezy korzystac z tych oznaczen
nacisku kierujacych prawidtowym ustawieniem kolejnego impulsu, co pozwala unikna¢
szczelin i naktadania sie impulsow.
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GLIDING

GLIDING to najlepszy sposdb pracy przy niskich poziomach energii i uzyskania szybszej i
bardziej skutecznej sesji.

Podczas metody Gliding trzymac¢ WEACZNIK IMPULSOW stale naciéniety i wykonywac wolne,
posuwiste ruchy, zachowujac kontakt ze skora. Ptynnie przesuwac urzadzenie wzdtuz obszaru
poddawanego zabiegowi. W przypadku niskich poziomdw energii urzadzenie potrzebuje
zaledwie 1-1,5 sekundy do ponownego natadowania pomiedzy impulsami i zapewnia
nieprzerwana sekwencje btyskow.

A Nalezy unikac¢ naktadajacych sie impulsow!

Nie nalezy poddawac zabiegowi tego samego obszaru wiecej niz raz
podczas sesji usuwania wtosow!

Kilkukrotne poddanie tego samego obszaru skdry podczas sesji zabiegu
zwieksza prawdopodobienstwo objawéw niepozadanych.

g Jesli na skdrze pojawia sie pecherze lub oparzenia,
NATYCHMIAST PRZERWAC STOSOWANIE!

CZUJNIK KOLORU SKORY

Usuwanie wioséw $wiattem na opalonej skdrze moze skutkowac niepozadanymi objawami,
takimi jak oparzenia, pecherze i zmiany koloru skory (przebarwienia lub odbarwienia).

Aby zapobiec niewtasciwemu uzyciu, wbudowany w urzadzeniu Silk'n Infinity™ unikalny
CZUJNIK KOLORU SKORY dokonuje pomiaru karnacji skory na poczatku kazdego zabiegu
oraz sporadycznie podczas sesji zabiegu. Jesli CZUINIK KOLORU SKORY wykryje odcier
skory, ktory jest zbyt ciemny dla zabiegu Silk'n Infinity™, urzadzenie automatycznie przerwie
emitowanie impulsow.

W przypadku braku impulséw $wiata i gwattownego migania KONTROLKI GOTOWOSCI /
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OSTRZEGAWCZEJ WSKAZNIKA KOLORU SKORY oznacza to, ze odcien skory zmierzony przez
CZUJNIK KOLORU SKORY jest zbyt ciemny w celu zapewnienia bezpiecznego zabiegu.
Nalezy uzy¢ urzadzenie na innej czesci ciata lub skontaktowac sie ze wsparciem klienta
Silk'n®.

9.1. Jakich efektow oczekiwac po zabiegach wykonywanych przy uzyciu urzadzenia
Silk’n Infinity™?

Dla wielu 0séb korzystanie z Silk'n Infinity™ moze byc¢ pierwszym doswiadczeniem

7 urzadzeniem, ktérego zasada dziatania opiera sie na oddziatywaniu swiattem,
przeznaczonego do uzytku domowego. Urzadzenie Silk'n Infinity™ jest tatwe w uzyciu, a
sesje usuwania wiosow przebiegajg szybko. Podczas sesji zabiegu Silk'n Infinity™ normalne
jest doswiadczenie i odczuwanie:

Dzwieku wentylatora - wentylator chtodzacy urzadzenia Silk'n Infinity™ wytwarza dzwiek
podobny do dZwieku suszarki.

Trzaskajacego dzwieku podczas kazdego impulsu - po wyemitowaniu impulsu Swiatta
HPL™ normalny jest trzaskajacy dzwiek rozlegajacy sie jednoczesnie z btyskiem Swiatta.
Wrazenia ciepta i mrowienia - podczas kazdej sekwencji pradu galwanicznego i

impulsu mozna odczuwa¢ delikatne wrazenie ciepta i mrowienia pochodzace z energii
galwanicznej i $wietlnej.

Niewielkiego zaczerwienienia lub zarézowienia — podczas i bezposrednio po zabiegu
Silk'n Infinity™ czesto moze wystapic delikatne zarézowienie skory. Jest ono zazwyczaj
najbardziej zauwazalne wokot samych wiosow.

Jednakze w przypadku powaznego zaczerwienienia skory, pecherzy lub poparzen nalezy
natychmiast przestac korzystac z urzadzenia Silk'n Infinity™.
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9.2. Po zabiegu przy uzyciu urzadzenia Silk’n Infinity™

1. Po zakonczeniu zabiegu nalezy wytaczy¢ urzadzenie Silk'n Infinity™, naciskajac nieco dtuzej
PRZYCISK CENTRALNY. Nalezy zapamietac ostatnie ustawienie poziomu energii, poniewaz
nie zostanie ono przywrécone po ponownym wigczeniu urzadzenia Silk'n Infinity™.

2. Odtaczy¢ przewodd ZASILACZA od gniazdka elektrycznego.

3. Po kazdej sesji usuwania wiosow oczyscic¢ urzadzenie Silk'n Infinity™, w szczegdlnosci
POWIERZCHNIE ZABIEGOWA (patrz:,Czyszczenie Silk'n Infinity™”).

4. Po czyszczeniu zaleca sie przechowywanie urzadzenia Silk'n Infinity™ w oryginalnym
opakowaniu z dala od wody.

Pielegnacja skory po sesji usuwania wioséw

@ Po sesji zalecane jest zastosowanie emulsji do ciata na obszar poddany
zabiegowi w celu szybszego powrotu skory do normalnego stanu po
zabiegu. Mozna skorzystac z dofaczonej emulsji do ciata lub uzy¢ wiasnej.
Nie nalezy wystawiac obszaréw skory poddanych zabiegowi przy poziomie
energii 2-5 na dziatanie stonca. Ostroznie zabezpieczyc skore poddang
zabiegowi kremem z filtrem przeciwstonecznym SPF 30 lub wyzszym
podczas okresu usuwania wioséw oraz co najmniej przez 2 tygodnie po
ostatniej sesji zabiegu Silk’n Infinity™.

10. Konserwacja urzadzenia Silk’n Infinity™

10.1. Czyszczenie Silk’n Infinity™

Po kazdej sesji usuwania wioséw oczysci¢ urzadzenie Silk'n Infinity™, w szczegdlnosci
POWIERZCHNIE ZABIEGOWA,

1. Odtaczy¢ Silk'n Infinity™ od zasilania przed czyszczeniem.
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2. Uzy¢ suchej, czystej szmatki oraz specjalnie opracowanego detergentu do sprzetu
elektronicznego w celu delikatnego przetarcia powierzchni Silk'n Infinity™, w szczegélnosci
POWIERZCHNI ZABIEGOWE.

Nigdy nie zanurza¢ urzadzenia Silk'n Infinity™ ani zadnej jego cze$ci w wodzie lub innych
cieczach!

11. Podtaczanie urzadzenia Silk’n Infinity™ do Bluetooth

11.1 Nalezy pobrac i potaczyc¢ sie z aplikacja do usuwania wtosow
Silk’n Hair removal app.

Aplikacja,Silk'n free Hair Removal” zapewnia wsparcie podczas kazdego etapu pracy z
urzadzeniem do usuwania wiosow Silk'n, tworzy spersonalizowany plan zabiegéw, pomaga
w podjeciu najbezpieczniejszych i najlepiej poinformowanych wyboréw oraz zapewnia
przestrzeganie catego procesu zabiegu w celu zapewnienia najlepszych rezultatow.

Bedac wiascicielem Silk'n Infinity™, mozesz rowniez skorzystac z naszej zaawansowanej funkgji
tgcznosci Bluetooth w aplikacjil

Pobierz aplikacje i wykonaj kroki dotyczace rejestracji i parowania Bluetooth.
W celu bezptatnego pobrania aplikacji Silk'n hair removal zeskanuij:

=]
: OBluetooth

167



12. Usuwanie usterek

12.1.,,Moje urzadzenie Silk'n Infinity™ nie uruchamia sig”.

Upewnic¢ sie, ze ZASILACZ jest prawidtowo podtaczony do urzadzenia Silk'n Infinity™.
Upewnic¢ sig, ze ZASILACZ jest podfgczony do gniazdka elektrycznego w scianie.

12.2 Po nacisnieciu przycisku PULSE TRIGGER (WLACZNIK IMPULSOW) nie s
emitowane impulsy prady galwanicznego

Upewnic¢ sig, ze dton dotyka ELEKTRODY ZASADOWEJ podczas naciskania Wk ACZNIKA
IMPULSOW. Cyrkulacja pradu galwanicznego wymaga zamkniecia obwodu
galwanicznego poprzez jednoczesne nacisniecie wiacznika i elektrody w celu
skutecznego przeprowadzenia zabiegu na skorze.

12.3.,,Po naci$nieciu przycisku PULSE TRIGGER (WLACZNIK IMPULSOW) nie s
emitowane impulsy lekkie”

Upewni¢ sie, ze z6tta KONTROLKA GOTOWOSCI / OSTRZEGAWCZA WSKAZNIKA
KOLORU SKORY powoli miga w celu zapewnienia dobrego kontaktu ze skérg oraz
ze POWIERZCHNIA ZABIEGOWA jest rowno i pewnie docisnieta do skory. W celu
zapewnienia bezpieczerstwa WEACZNIK IMPULSOW wyemituje impuls, wytacznie jesli
POWIERZCHNIA ZABIEGOWA zostanie pewnie docisnieta do skory.

Sprawdzi¢ KONTROLKE OSTRZEGAWCZA WSKAZNIKA KOLORU SKORY. Jesli miga
gwattownie, oznacza to, ze odcier skory zmierzony przez CZUINIK KOLORU SKORY jest
zbyt ciemny w celu zapewnienia bezpiecznego zabiegu. Nalezy uzy¢ urzadzenie na innej
czesci ciata lub skontaktowac sie ze wsparciem klienta Silk'n®.

Jesli zotte swiatto jest nadal wiaczone wraz z innymi kontrolkami, doszto do btedu
systemu. Odtaczy¢ urzadzenie i podfaczy¢ je ponownie. Jedli problem sie utrzymuije,
skontaktowac sie z lokalnym centrum obstugi klienta Silk'n®.

Sprawdzi¢, czy wszystkie kontrolki migaja jednoczesnie w okregu. Jesli tak, odtaczyc
urzadzenie od zrédta zasilania. Urzadzenie osiagneto koniec zywotnosci. Urzadzenie
nalezy prawidtowo zutylizowac. Dostarczy¢ stare urzadzenie do najblizszego punktu
odbioru odpadodw elektronicznych w celu bezpiecznego i skutecznego usuniecia.
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A Nie otwiera¢ ani nie naprawiac urzadzenia Silk’n Infinity™. Wytacznie

autoryzowane centra serwisowe Silk'n® moga przeprowadzac naprawy.

Otwarcie urzadzenia Silk'n Infinity™ moze narazi¢ uzytkownika na kontakt z niebezpiecznymi
komponentami elektrycznymi i energig $wiatta impulsowego, ktére moga prowadzi¢ do
powaznych obrazen ciata niebezpiecznych dla zdrowia i/lub trwatego uszkodzenia wzroku.
Usitowanie otwarcia urzadzenia Silk'n Infinity™ moze réwniez spowodowac jego uszkodzenie
i uniewaznienie gwarangji. Prosimy o kontakt z dziatem obstugi klienta Silk'n® w przypadku
koniecznosci jego naprawy w wyniku pekniecia lub uszkodzenia.

13. Obstuga klientéw

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat produktéw Silk'n® nalezy odwiedzi¢
lokalng strone internetowa Silk'n® — www.silkn.eu lub www.silkn.com.

W przypadku niedziatania lub uszkodzenia produktu, koniecznosci jego naprawienia badz
checi uzyskania wsparcia prosimy o kontakt z lokalnym centrum obstugi klienta Silk'n®:

Dla klientow z USA i Kanady: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com

Kraj Nr telefonu do serwisu
Francja 0891-655557

Belgia 0900-25006

Holandia 0900-2502217
Hiszpania 807088200

Wielka Brytania 0906-2130009

Irlandia 1800901512
Portugalia

Skandynawia

Turcja

E-mail
serviceconsommateurfr@silk.eu
serviceconsommateurbe@silkn.eu
klantenservicenl@silkn.eu
servicioalcliente@silkn.eu
customercareuk@silkn.eu
CustomercarelE@silkn.eu
CustomercarePT@silkn.eu
CustomercareSC@silkn.eu
info@silkn.com.tr
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14. Specyfikacje

Prad galwaniczny

70-400 mikroamperdw (UA)

Rozmiar miejsca zabiegu

09cmx3cm[2,7 cm?]

Technologia

Home Pulsed Light™

Maks. poziom energii

Maks. 5 J/cm?

Dtugosc fali

475-1 200 nm

Czas tadowania / zrédto zasilania

Stata praca

Wymagania elektryczne

100-240VAC, 2 A

Obstuga i
bezpieczenstwo

Czujnik koloru skéry gwarantuje stosowanie
wytacznie na odpowiednim rodzaju skory

Wielko$¢ opakowania

180 x 180 x 100 cm

Masa systemu 200g
Obstuga 10°C do 35°C
Temperatura -
Przechowywanie | -40°Cdo +70°C
: 5 Obstuga 30 do 75% wilgotnosci wzglednej
Wilgotno$¢ wzgledna - - — )
Przechowywanie 10 do 90% wilgotnosci wzglednej
Ciénienie atmosfery- | Obstuga 700do 1060 hPa
czne Przechowywanie | 500 do 1 060 hPa
Zasilacz KSAPV361200300D5
Moc 100-240V; 50-60 Hz; 0,9 A
znamionowa 12VDG 3 A
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Degree of protection against ingress water: ordinary

@ Class Il equipment
E WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment This device is not suitable for use in the presence of
— flammable anesthetic mixture with air or with Oxygen or

C € CE Mark Nitrous Oxide.
@ Do not use this appliance in a wet surrounding
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